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A MŰSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN
Digitális jelek  korszerű v izsgá lata  é s  m űszerei, 
II. rész
Digitális áram körök funkcionális v izsgá lata
A digitális jelek vizsgálata  a méréstechnika egyik leg­
gyorsabban fejlődő területe. A szerző a cikk első részé­
ben, amely a Közlemények 19. számában jelent meg, a 
digitális jelek villamos jellemzőinek mérésével, a most 
közölt második részben a funkcionális vizsgálattal fog­
lalkozik.
A digitális áram körök funkcionális vizsgálata az 
áram kör m űködésének a rendszer-idő (órajel) 
függvényében történő ellenőrzése.
A 60-as évek elején a digitális áram körök 
diszkrét elemekből (tranzisztorokból, diódákból) 
épültek  fel. A félvezető gyártástechnológia fe j­
lődése és különösen a planár technika kifejlesz­
tése lehetővé te tte  bonyolult logikai áram körök 
kialakítását egyetlen kis félvezető lapkán. Ekkor 
indu lt meg a digitális in tegrált áram körök tö­
meges gyártása- Ezzel egyidőben vált nyilván­
valóvá, hogy az analóg vizsgálóeszközök (m ulti­
m éter, oszcilloszkóp) nem használhatók hatáso­
san logikai áram körökben végzett mérésekhez.
1968-ban fejlesztették  ki az első, digitális 
mérőeszközt: a logikai vizsgálót. Ez digitális 
kijelzéssel rendelkezik, a vizsgált áram köri pont 
logikai szintjét és impulzus viselkedését indikál­
ja. A második, „kézi” logikai vizsgálóeszköz az 
IC-*vizsgáló volt, am ely 1970-ben jelent meg, és 
a 16 vagy 14 kivezetéses DIP in tegrált áram kö­
rök kivezetésein megjelenő logikai szintek egy­
idejű indikálására használható. Ezek az eszkö­
zök olcsók, kezelésük rendkívül egyszerű, de két 
hátrányos tulajdonságuk van:
— egyszerre az áram körnek csak igen kis ré ­
szét vizsgálják,
— az impulzus érzékelés érdekében időkiter­
jesztés elvén m űködnek, és ez korlátozza 
m űködési sebességüket.
Ezek a vizsgáló eszközök tehát nem alkalm a­
sak bonyolult digitális rendszerek vagy beren­
dezések m űködésének vizsgálatára.
1973 végén jelent meg a m űszerpiacon a 
H E W L E T T -P A C K A R D  5000 A  típusú  logikai 
analizátor, az első alapvetően digitális elven m ű­
ködő vizsgáló műszer. Azóta sorra je lennek  meg 
az egyre bonyolultabb feladatok elvégzésére al­
kalmas digitális vizsgáló berendezések, am elyek 
két csoportra oszthatók:
1. digitális triggerekre és
2. logikai analizátorokra.
A digitális triggerek feladata az oszcilloszkó­
pok m érési lehetőségeinek kiterjesztése digitális 
jelek vizsgálatánál.
A logikai analizátorok a digitális áram köri 
vizsgálatok sokoldalú m űszerei. Ezek több (álta­
lában 8) csatornán egyidejű jelvizsgálatot tesz­
nek lehetővé. A belső tárolás következtében al­
kalm asak gyors, nem ismétlődő jelek lelassított, 
könnyen kiértékelhető kijelzésére.
1. Digitális triggerek
A hagyományos oszcilloszkópok trigger áram kö­
rei az eltérítő  fűrészfeszültséget indító tű im pul­
zust állítják  elő. Ez a tűim pulzus vagy magából
*A szövegben található, általánosan  e lte rjed t röv id íté­
sek m agyarázata a cikk végén található.
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a vizsgált jelből, vagy külső trigger jelből szár­
mazik. Külső triggerezést akkor használunk, ha 
a m érés során rendelkezésre áll egy olyan ve­
zérlő jel, amely egyértelm űen kijelöli a vizsgál­
ni kívánt jelenség kezdeti időpontját. K ülönle­
ges jelentősége van a triggerezésnek a d igitális 
technikában- Lényeges különbség a hagyom á­
nyos triggerezéshez képest, hogy itt a trigger jel 
előállításához több jelenség szim ultán figyelése 
szükséges. Jól szem lélteti ezt az egyik leggya­
koribb feladat, az alrendszerek vagy rendszerek 
közötti adatátvitel vizsgálata.
Digitális rendszerekben az adatábrázolás á lta láb an  
32 vagy 24 bit-es szavakkal történ ik , amelyek á lta láb an  
8 vagy 6 bit-es karak terek re  bonthatók. Az ad a tá tv ite l 
egyik fontos jellemzője a szó-szervezés. Aszerint, hogy 
egy szó karaktereit és ezen belü l egy karak ter b it- je le it 
m ilyen módon továbbítjuk, három féle átvitel kü lönböz­




Ha az adat-átvitel során tévesztés történik, el­
kerülhetetlen  az inform ációt hordozó digitális je ­
0 1 1 0 0 1 1 0  1 kar.
2. r e n d s ze r1. rendsze r
c 1 0 0 1 1 1 0 1  )2 kar.1
(_________
c_______ 1 m e m ó r ia
a ) b i t - so ros  á tv i t e l  (1 je lvona l)
T I
1. r e n d s z e r 2 . r e n d s z e r
.
b) k a ra k te r - s o ro s  á tv i te l  (8  je lvonal)
c) s zó -so ros  á tv i te l  ( 2 4  je lvona l)
1. ábra. Adatátviteli módszerek
lek: az információs bitek vizsgálata. Ehhez so­
ros vagy párhuzam os bit-kép  felism erés szüksé­
ges, az á tv ite li módszertől függően. E rre  a fel­
adatra használhatók a digitális triggerek, ame­
lyek vezérlő jelet adnak az oszcilloszkóp indítá­
sához, ha a bemenő pontjaikon az előre kiválasz­
tott és beállíto tt bit elrendezés kialakult. Ezt a 
triggerezést kom binatív triggerezésnek  vagy más 
néven Bool-triggerezésnek  nevezzük. A gyakor­
lati m egoldásban párhuzam os bit „kép” felisme­
réséhez NAND kapukat, soros bit elosztás felis­
m eréséhez sh ift regiszter kom parátorokat hasz­
nálnak.
Az egyik legegyszerűbb, de rendkívül sokol­
dalúan felhasználható digitális trigger a TEK ­
TRO N IX 821, Word Recognizer (2. ábra), amely 
négy párhuzam os jelvonal logikai szintjének fi­
gyelésére alkalmas. A kívánt bit kép kiválasztá­
sa három állású szelektor kapcsolók beállításával 
történik. (H szint, L szint vagy figyelm en kívül), 
az egyes vonalak pillanatnyi logikai állapotát a 
szelektor kapcsolók fele tt elhelyezett LED-ek 
jelzik.
2. ábra. Tektronix 821 tip. Word Recognizer
Az üzemmód átkapcsolásával a figyelő  funk­
ciót generátor állapot vá ltja  fel, és négy TTL lo­
gikai bem enetre képes változtatható logikai 
szintet adni. A 3. ábra a legjellemzőbb mérési 
lehetőségeket m utatja  be. A m űszerhez tartozó, 
színkódolt m érőfejek 1,25 TTL egységterhelést 
jelentenek a vizsgált áram köri pontokon. Mint 
logikai szintadó 6 Fanout-tál rendelkezik.
Korszerű oszcilloszkópokban a késleltetett elté­
rítés lehetővé teszi a ki jelzett jelszakasz időbeli 
eltolását a trigger jelhez képest- Digitális áram ­
körökben a feszültség-idő függvény vizsgálata 




a) Az  e lő re  b e á l l í t o t t  b i t  k é p  k ia la k u lá s a k o r  a 821 
t r i g g e r  je le t  a d  ki  a z  o s zc i l lo s zk ó p  in d í t á s á h o z .  
(W o rd  recognize)
nyo lc
je lvonal
b) A  viz sgá lt  szó h o s sz ú sá g a  t ö b b  821 k a s z k á d  k a p c s o ­
lásával  8 —1 2 —1 6  b i t - ig  k i t e r je s z th e tő .  ( E x p a n d e d  
w o  rd)
v ezé r lő  jel
c) R e t e s z e l t  ü z e m m ó d b a n  a sze le k to r  k a p c s o l ó k  fe le t t  
lévő  L E D  i n d i k á t o r o k o n  a vezérlő  jel p i l l a n a t á b a n  
lévő b i t  e lo sz lá s  t á r o l ó d i k .  ( S ta tu s  L a t c h e d )
DQOQ
821
d) M in t  logikai s z in t  a d ó  a 821 négy T T L  b e m e n e t r e  
a d h a t  v á l t o z t a t h a t ó  logika i  s z in te t .  (Drive)
3. ábra. A  Tektronix 821 tip. digitális trigger 
mérési lehetőségei
történő vizsgálata kerü l előtérbe. Ha egy áram ­
körnek az a feladata, hogy kimenő im pulzust 
szolgáltasson 1024 óraje l ciklussal egy indító jel 
után, lényegtelen, hogy az ennek m egfelelő idő­
tartam  pl. 0,509 ms. Még nyilvánvalóbb az óra­
jel döntő szerepe olyan rendszerekben, ahol az 
órajel frekvenciája folyam atosan változik, m int 
például disc tárolók esetén. Ezekben ugyan is  az 
ado tt órajel-ütem nek megfelelő késleltetési idő 
folyam atosan változik. Az egyetlen biztos és ál­
landó adat ilyen esetekben az órajel im pulzusok 
száma. Ez az oka annak, hogy az időkésleltetés 
helyét a digitális késleltetés  foglalja el. Ezen az 
elven működik a TE K TR O N IX  DD 501 típusú 
trigger egység, a TM 500 modul rendszerű  m ű­
szercsalád tagja (4. ábra). M űködését az 5. ábrán 
lá tható  mérési elrendezés alapján é rth e tjü k  meg.
A START jel indítása u tán  a DD 501 szám olja 
az EVENTS bem enetére érkező im pulzusokat, s 
az előlapon beállított impulzus szám elérésekor 
kiad egy impulzust, am ely felhasználható oszcil­
loszkóp vagy számláló triggerezésére. M ivel a 
bem eneti küszöbszintek változtathatók, a m ű­
szer TTL, ECL és MOS logikákhoz egyarán t 
használható. Az im pulzus számlálás felső h a tá r-  
frekvenciája 65 MHz. M aximális késleltetés 
99 999 impulzus. Az érzékelhető m inim ális im­
pulzusszélesség 5 ns. A műszer elő lapján LED 
indikátorok jelzik a m űködés fázisait: START, 








•  •  #
OlYD
»MIT THIC OUT (»MIT
4. ábra. Tektronix gyártmányú DD 501 tip. 
digitális trigger. A  késleltetés értéke az előlapon  
állítható be
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s z e k t o r  
s ta r t  jel
_ n
k é s l e l t e t e t t  
tr igger  jel
Jl
oszc i l lo szk ó p o n  
kije lzet t j e l s zak asz
5. ábra. A Tektronix gyártm ányú DD 501 tip. 
egyik je llemző felhasználási területe háttértárolók 
vizsgálata
osztásra is felhasználható, az osztásarány az elő­
lapon állítható  be.
A TEK TRO N IX DD 501 fő felhasználási te rü ­
lete soros adatátvitel vizsgálata. H asználatával 
m egszűnik a mechanikus sebességváltásból e re ­
dő jitte r  (remegés), am ely  háttértárolók (disc,
6. ábra. Hewlett—Packard gyártmányú 1690A tip. 
Pattern Analyzer, 16 bit hosszúságú soros vagy  
párhuzamos szó felismerésére alkalmas
mágnesszalag stb.) oszcilloszkópos vizsgálatánál 
jelentkezik-
A H E W L E T T -P A C K A R D  1620 A Pattern  
Analyzer  soros és párhuzamos triggerezésre egy­
aránt alkalm as (6. ábra). A felism erendő soros 
vagy párhuzam os szó hosszúsága maximálisan 
16 bit lehet. Az adatáram lás felső határfrekven­
ciája 20 MHz. A beállított trigger szó felism eré­
sekor kiadott trigger jel egy 2 V am plitúdójú és 
30 ns idő tartam ú impulzus.
Párhuzam os adatáram lás vizsgálatánál szink­
ron üzemm ódban a m űszert a vizsgált áram kör 
órajele vezérli. A felismerendő b it kép kiválasz­
tása 16 db három állású kapcsolóval történik (H 
szint, L szint, Ki).
Aszinkron  üzemmódban a vizsgálat külső óra-' 
jel nélkül történik . Ebben az esetben a párhuza­
mos csatornán érkező adatjelek időbeni elcsúszá­
sa hamis triggerelést okozhat. Ezt a beépített vá l­
toztatható im pulzus szélesség szűrő  akadályozza 
meg.
Különleges lehetőségekkel rendelkezik ez a 
műszer soros adatáram lás vizsgálatánál. Egy ún. 
minősítő vonal lehetővé teszi, hogy a bit e lren­
dezést egy adott időben vagy időtartam  alatt é r­
zékeljük. Ezenkívül a minősítő jel és a beépített 
soros késleltetés segítségével a beállított bit ké­
pet a jelvonalon érkező adat csoportokhoz illeszt­
hetjük (hosszú, soros szó felismeréséhez).
A kimenő trigger impulzus digitálisan késlel­
tethető (max. 999 999 órajel). A bemeneti kü ­
szöbszint választhatóan TTL vagy + 1 0  V között 
beállítható. Indikátorok jelzik a műszer előlap­
ján az órajel, a minősítő jel és trigger kim enet 
pillanatnyi logikai állapotát. Párhuzam os adat­
vizsgálat esetén speciális m érőfej készlet bizto­
sítja a m űszer csatlakozását a vizsgált áram köri 
pontokra.
2. Logikai analizátorok
Egy egyszerű digitális áram kör időzítés viszo­
nyait hagyom ányos analóg elvű  műszerek, im ­
pulzus generátor és több csatornás oszcilloszkóp 
segítségével vizsgálhatjuk meg- Ezeknél a m éré­
seknél az im pulzus generátor ismétlődő bemenő 
jelet szolgáltat és az ennek megfelelő kimenő je ­
lek az oszcilloszkópon láthatók.
A digitális áram körök növekvő komplexitása, 
az MSI és LSI technológia elterjedése a m érési
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követelm ények összetettségét vonja maga után. 
Az egyik probléma a vizsgálatoknál az, hogy több 
jelvonal logikai állapotát kell érzékelni egy idő­
ben. A másik alapvető problém a a gyorsaság. 
Egy szinkron szekvenciális hálózat m űködését az 
órajel vezérli. Az órajel frekvenciája a m érés 
során általában nem csökkenthető le a működési 
viszonyok lényeges megváltozása nélkül. Az é r­
zékelésnek tehát időben lépést kell ta rtan ia  az 
áram kör működésével. Ugyanakkor a kijelzés 
gyorsaságát a kiértékelhetőség erősen korlátoz­
za. Ezért nem jelen t megoldást többcsatornás 
oszcilloszkópok használata. Ezekben az oszcil­
loszkópokban gyors, nem ismétlődő jelek vizsgá­
lata  chopped üzemm ódban történik. Ez az üzem ­
m ód korlátozza az időfelbontást, amely m axim á­
lisan a chopper intervallum  és a csatornaszám  
szorzata. A legjobb oszcilloszkópok chopper frek ­
venciája 1 MHz körül van. Ennek megfelelően 
egy kétcsatornás oszcilloszkóp időfelbontása kb. 
2 fis. Könnyen beláthatjuk, hogy az oszcillosz­
kópok nem elégítik ki a gyors és több csatornán 
érkező digitális jelek vizsgálatának követelm é­
nyeit. Ezeknek a m érési problém áknak a meg­
oldása egy új m űszercsalád: a logikai analizáto­
rok  feladata. Ezek alapvetően különböznek a 
hagyományos oszcilloszkópoktól, m ert az adat­
g yű jtés t és a kijelzést időben és frekvenciában 
szétválasztják. Az adatgyűjtés a vizsgált rend­
szerre jellemző frekvencián történik. A kijelzés 
frekvenciája úgy választható meg, hogy a kapott 
áb ra  a képernyőn jól kiértékelhető legyen.
A logikai analizátorok legfontosabb jellemzői 
a párhuzam osan vizsgálható csatornaszám, a 
m em ória kapacitás és a m aximális felbontóké­
pesség. Két fő csoportot különböztethetünk meg:
a) logikai időzítés-analizátorokat és
b) logikai állapot-analizátorokat.
A két m űszercsoport más célra szolgál. A lo­
gikai időzítés-analizátorok elsősorban olyan alap­
vető elektromos jellemzők vizsgálatára alkalm a­
sak, m int küszöbszint, zaj imm unitás, m űködési 
idők stb. A logikai állapot-analizátorok a legal­
kalm asabb például adatvonalak szekvenciáinak 
azonosítására, vagy számítógép program ok jelei­
nek vizsgálatára. A leglényegesebb szerkezeti 
különbség köztük az, hogy amíg az időzítés-ana­
lizátorok egyik legfontosabb egysége a belső óra­
jel generátor, az állapot-analizátorok csak külső 
ó raje l vezérléssel működnek.
2.1. Logikai időzítés-analizátorok
Digitális áram körök ellenőrzésének egyik leg­
jobb m ódja a katalógusokban vagy szerviz, leírá­
sokban m egadott időzítés diagramok vizsgálata. 
Az időzítés diagram  áttek in thetően  tartalm azza 
a digitális áram kör ki- és bem eneti jeleinek 
kombinációs és szekvenciális összefüggését. Az 
időzítés-analizátorok képernyőjén m inden jélvo­
nalat egy négyszöghullám -sorozat képvisel, je­
lezve a H vagy L szintet. Ez az ábra a képer­
nyőn balról jobbra halad az időtengely m entén. 
A csatornák párhuzam os elhelyezése könnyű 
összehasonlítást biztosít.
Jelenleg a legnagyobb tároló kapacitású és 
leggyorsabb működő logikai időzítés analizá­
tor a BIOM ATION Model 8200 W aveform 
Analyzer (7. ábra). Belső m em óriája 8 bejövő
7. ábra. Biomation gyártmányú 8200 tip. logikai 
időzítés-analizátor
csatorna m indegyikén 2048 bit inform ációt ké­
pes tárolni. Egyaránt alkalmas szinkron és 
aszinkron vizsgálatokra, 200 MHz órajel frek ­
venciáig. Ez 5 ns/bit m axim ális felbontást jelent. 
Működési vázlata a 8. áb rán  látható.
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8. ábra. Biomation 8200 tip. logikai analizátor 
tömbvázlata
állapo tát vizsgálják egy tetszés szerint beállítha­
tó  küszöbszinthez képest. A m intavételt külső 
vagy belső órajel vezérli. A v e tt m intákat a m e­
m ória szekvenciálisán tárolja. K ijelzéskor ezt az 
inform ációt a m emóriából kiolvasva analóg jellé 
a lak ítja  át és időzítés diagram  form ájában jelzi 
ki a képernyőn. A m űszernek két bem eneti 
üzem m ódja van, m intavevő  és reteszelő.
M intavevő  üzemmódban a bem eneten levő je ­
lek logikai állapota az órajel felfutó élének idő­
p illanatában kerül a m em óriába. Lényeges en ­
nél a vizsgálatnál, hogy a logikai analizátor 
ugyanúgy érzékelje és értékelje  a m érendő je le ­
ket, m int maga a vizsgált áram kör.
ó ra je l  l 5 0 % \ if \~
a d a t j e l  50%  .mm -  m
_ _ j ______ l L
t s (A ) th (A) t s ( M ) t h (M)
9. ábra. Szinkron szekvenciás hálózat általános 
időzítés diagramja. A logikai állapot változásokat 
az órajel vezérli
Szinkron szekvenciális áram körökben az órajel az 
első számú változó. A jelvonalakon az állapotváltozások 
az órajel ak tív  éle u tán  kezdődnek és a következő ó ra­
jel érkezése elő tt fejeződnek be. A m egbízható m érés 
feltétele, hogy a m intavétel akkor történjék, am ikor az 
állapotváltozások m ár lezajlottak. Az időzítés viszo­
nyok a 9. áb rán  láthatók. Az áb rán  látható  jelölések:
t s az ó raje l ak tív  átm enetét közvetlenül megelőző in ­
tervallum , am elyben a bem eneti állapotok felism eré­
se m egkezdődik (Setup tim e); 
tji az ó ra je l ak tív  átm enetét követő in tervallum , am ely 
addig ta rt, am íg a bem eneti állapotok felism erése 
be nem  fejeződik (Hold time).
Ezek a m ennyiségek a logikai analizátorok 
fontos jellemzői. A Biom ation 8200 típus esetén 
th = 2ns és t s = 1 ns.
A m intavevő üzemmód jellegéből adódik, hogy 
a m űszer nem  érzékeli az órajelek közötti kes­
keny im pulzusokat (ún. hazárd jeleket), am elyek 
befolyásolhatják az áram kör m űködését. R ete­
szelt üzem m ódban a m űszer érzékeli és időzítve 
kijelzi az 1 ns-nál szélesebb zavaró im pulzuso­
kat (10. ábra).
10. ábra. A  Biomation 8200 tip. logikai analiztor 
RETESZELT üzemmódban (b ábra) időzítve jelzi 
az áramköri működést zavaró hazárd jeleket
A m űszer képernyőjén megjelenő időzítés 
diagram  kiértékelését számjegyes kiírás és két 
beállítható m arker könnyíti meg. A m arkerek 
fénylő pontokat képeznek a csatornák j élvona­
lán. A baloldali m arkertől kiindulva a vízszintes 
eltérítés k inyújtható  (X2, X 5, X10> X 50, X100). 
A képernyő számjegyes kiírása a m intavétel pe­
riódusidejét, a m arkerek közötti órajel számot 
és a vízszintes nyújtás értékét tartalmazza.'
Rendkívül értékes tulajdonsága ennek a m ű­
szernek, hogy kristály-vezérelt belső órajel ge­
nerá to rának  frekvenciája 0,2 Hz és 200 MHz kö­
zött 29 fokozatban változtatható. Ennek segítsé­
gével az adatjelek időzítését rendkívül finom 
felbontásban vizsgálhatjuk. Ezeknél az aszinkron 
üzemm ódban végzett m éréseknél alapvető sza­
bály, hogy a belső órajel sokkal nagyobb frek-
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venciájú legyen, m int a vizsgált áram kör óra­
jele. Ha ez a feltétel nem teljesül, a két órajel 
frekvenciájának keveredése h ibát okoz az adat- 
rögzítésben. Á ltalános érvényű szabályként ki­
m ondható, hogy aszinkron m érésnél a belső óra­
jel frekvenciája legalább ötszöröse legyen a vizs­
gált áram kör órajel frekvenciájának.
11. ábra. AMC—1320 tip. D1GISCOPE (E—H 
Research Laboratories gyártmány)
Sokoldalúan felhasználható m űszer digitális 
áram körök és rendszerek vizsgálatánál az E— H 
Research Laboratories által gyárto tt AMC-1320 
típusú DIGISCOPE (11. ábra). Nyolc bemeneti 
csatornája aktív m érőfejekkel csatlakozik a vizs­
gálandó pontokra. A bem enetekről érkező jele­
ket bináris átalakítás után a 100 b it tároló ka­
pacitású adatszerző regiszter tárolja. Az adat-
12. ábra. AMC—1320 tip. logikai analizátor kijel­
zése. A trigger pontot fénylő csík jelöli ki a kép­
ernyő alján
v H ------------------------------------------------------------------------
v , -------- ------------------------------------------------- A -----------
a) Kijelzés , ha  a je lvona l  fe szü l t ség e  a b e á l l í t o t t  H 
s z in t  a l a t t  m a ra d
b) A k ü s z ö b s z in t e k  m e g fe le lő  beá l l í tá sa  e s e t é n  fe l-  és 
le fu tás i  idő  m é r h e t ő
c) G e r je d é s  ind iká lása
VH
VL
d) Zaj  e r e d e t ű  „ t ü s k e "  ki je lzése
13. ábra. A z  AMC—1320 tip. DIGISCOPE k i je l­
zése különböző bemenő jelek esetén. Négyszögjel 
sorozat jelzi, ha a mérendő pont feszültsége a be­
állított küszöbszintek között van
rögzítést kom binatív triggereléssel á llítha tjuk  le. 
Ekkor kezdődik az adatok átv itele  a display re ­
giszterbe. A display regiszter tartalm a egyszerre 
kerül a képernyőre. H árom  kijelzési sebesség 
között választhatunk. A leggyorsabb ezek közül 
a 8 kijelzés/s, a leglassúbb a 16 s/kijelzés. Ha az 
egyik display ciklus különlegesen lényeges ad a­
tot tartalm az, a periodikus kijelzés egy nyom ó­
gombbal leállítható és az adatszerkezet tetszés 
szerinti ideig tanulm ányozható. Ha az ada tfo ­
lyam frekvenciája 20 H z-nél alacsonyabb, köz­
vetlen kijelzést is választhatunk, mivel ez a se­
besség még kényelm esen szemlélhető. Ekkor az 
időrögzítés diagram balról jobbra folyam atosan 
halad végig a képernyőn.
A szinkron és aszinkron vizsgálatokra egyarán t 
alkalmas, 20 ns/bit m axim ális felbontással re n ­
delkező m űszer több különleges megoldást ta r ­
talmaz. Az egyik ezek közül, hogy képernyője 
az időzítés diagram  m elle tt alfanum erikus k i­
írással a kijelzés valam ennyi fontos adatát t a r ­
talmazza (12. ábra). A m űszer másik különleges­
sége a bem eneti kettős küszöbszintű je lde tek tá ­
lás. Ennek köszönhető, hogy a bemeneti analóg-
-bináris átalakításnál nem vesznek el olyan fon­
tos információk, m int felfutási idő, hazárd jelek, 
gerjedések, tüskék stb. A megoldás lényege egy 
speciális kijelzés az adott csatorna jelvonalán, 
ha a bem eneti feszültség a beállítható küszöb­
szintek között van. A 13. ábrán különböző be­
menő jelek  és a hozzájuk tartozó kijelzés látható.
Az AM C— 1320 bem eneti egységeit négy, 
egyenként két-két csatornás fiók tartalm azza. 
Ezt a fiók-rendszerű felépítést felhasználva az 
alábbi egységek illeszthetők a vázba:
a) négy csatornás bem eneti fiók, egy-küszöb- 
szintű detektálással;
b) két csatornás szó generátor, 100 bit prog­
ram ozható szóhosszal;
c) digitális trigger fiók, 32 bit hosszúságú so­
ros szó felismeréséhez.
Ezekkel az egyszerűen cserélhető fiókokkal 
m egtakaríthatjuk  további m űszerek beszerzését 
vagy célm űszerek fáradságos m egépítését.
A BIO M ATIO N 8200 és az AM C— 1320 igen 
gyors és jó kijelzési tulajdonságú műszerek. 
Em iatt á rük  igen magas, kb. ötszöröse egy kor-
1. táblázat























2048 1 ns nincs
Gyorsasági és tárolási 
képességei lehetővé te­







256 bit 5 ns nincs
A felhasznált csatorna­
szám határozza meg a 
tároló képességet, pl. 4 
csatornán 1024 bit tá ­
rolható
AMC—1320 




100 bit 10 ns van








252 bit 20 ns van
Vector—16 










250 bit 10 ns nincs





szerű  100 MHz-es oszcilloszkóp árának. V annak 
azonban hasonló feladatokra használható, de jó­
val egyszerűbb és ezért olcsóbb időzítés-analizá­
torok is. Az 1. táblázat á ttek in thető  form ában 
tartalm azza a különböző típusú  logikai időzítés- 
-analizátorok fontosabb adatait.
Hazai gyártm ányú logikai időzítés-analizátor 
a HIKI-ben kifejlesztett TR 4901 típusú Digi­
tális memória oszcilloszkóp. Részletes ism erte­
tése a Mérés és A utom atika 1975. évi 6. szám á­
ban található.
2.2. Logikai állapot-analizátorok
Szinkron szekvenciális áram körök vizsgálatánál 
egy m eghatározott kim eneti állapot eléréséhez 
rendszerint nem elég a megfelelő logikai szin­
teket az áram kör bem eneti pontjaira  kapcsolni, 
hanem  a kérdéses állapotot megelőző bem eneti 
szekvenciák lejátszása is szükséges. Így a m érés 
eredm énye egy gyorsan (az órajel ütem ében) 
változó jelsorozat a kim eneten. Ebből kell k ivá­
lasztani a szám unkra érdekes állapotot. Ehhez 
olyan m űszer szükséges, am ely több áram köri 
pont logikai állapotát áttek in thetően  ábrázolja 
a külső órajel ütem ében. Ilyen m űszereket, ún. 
logikai állapot-analizátorokat a H ew lett-Packard 
cég gyárt.
A 14. ábrán látható H EW LE TT-PAC K ARD  
5000A Logic Analyzer  két sorban, 32 LED dió­
dán jelzi az A és B bem eneteken megjelenő ada­
tokat. A fényem ittáló diódák akkor világítanak, 
am ikor logikai H szintet jeleznek. A vízszintes
14. ábra. Hewlett—Packard gyártmányú 5000A 
tip. logikai állapot-analizátor
változó a kijelző soron az idő, a vizsgált áram ­
kör vagy rendszer órajel idejében m érve (15. 
ábra). A m űszer különlegessége, hogy az A és 
B bem eneti adatok Bool-kombinációi is kijelez­
hetők (A.B A + B  és A ® B). Rendkívül hasznos 
ezek közül az A ® B kijelzés. Ennek, az ún. KI- 
ZÁRÓ-VAGY m űveletnek az eredm énye akkor 
„MAGAS” , ha A és B különbözik. Ezáltal két 
jelsorozat összehasonlításakor közvetlenül az el­
térés kerü l kijelzésre. Egy másik hasznos lehe­
tőség, hogy a két kijelző sor sorbakapcsolható, 
így 64 ó raje l ütem  jelezhető ki egyszerre.
Ez a m űszer elsősorban soros jelvizsgálathoz
b e á l l í t o t t  k é s le l te té s
15. ábra. A  Hewlett—Packard 5000A tip. logikai analizátor kijelzése.  
LED indikátorok jelzik a logikai szintet
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készült. Hasznos kiegészítője az előzőekben is­
m erte te tt H—P 1620A  digitális trigger, am ely 
a beállíto tt soros bit kép felism erése u tán  ind ítja  
a logikai analizátort.
A H e w le tt-P a ck a rd  cég újabb állapot-anali­
zá to rait a nagyobb párhuzam osan vizsgálható 
csatornaszám  és az á ttek in thetőbb  adatkijelzés 
jellem zi. A legújabb és legkorszerűbb logikai ál­
lapot-analizátor az 1975. m ájusában m egjelent 
1600A LOGIC STA TE  A N A L Y Z E R  (16. ábra). 
M űködési vázlata a 17. ábrán  látható. A 16 be­
m enő csatorna jeleit kom parátorok alak ítják  át 
b ináris formába. A digitalizált adatok késlelte­
tő vonalakon keresztül ju tn ak  a bem eneti regisz­
terbe. A késleltető vonalak az előző fejezetben 
m gism ert bemeneti jellem zők jav ítását szolgál­
ják  (Hold time, Setup time). Az adatok beírá­
sát a bemeneti regiszterbe a vizsgált rendszer 
ó rajele  vezérli. A beírt adatokat a trigger össze­
hasonlító áramkör a 16 db három állású kapcsoló­
val kiválasztható trigger szóhoz hasonlítja. A 
két szó egyezése esetén indítást kap a m em ória 
vezérlő egység, amely a kiválasztott m űködési 
m ódnak megfelelően vagy elindítja, vagy leál­
lítja  az adatok á tírását az adatm em óriába. Ha 
vég-triggerelést (END DISPLAY) használunk, 
akkor az adatm em ória a trigger szót megelőző 
16 órajel ütem alatt beérkező jeleket tárolja. 
E lő-triggerelés (START DISPLAY) esetén a m e­
m ória a triggert követő 16 szót tárolja. M iután 
az adattárolás lezárult, az adatm em ória vezérlé-
16. ábra. Hewlett—Packard 1600A tip. logikai 
állapot-analizátor
sét a kijelzés ellenőrző egység veszi át. Ennek az 
egységnek a feladata, hogy a tárolt adatokat á t­
tekinthető, könnyen olvasható form ában jelezze 
a képernyőn. Az adatok kijelzése a képernyő bal 
felén történik , 0 és 1 jelekkel (18. ábra). Ha egy 
adatszerkezet különlegesen érdekes, akkor ezt 
egy külön m em óriában tárolhatjuk, és kijelez­
hetjük a képernyő jobb felén. Ez a táro lt adat- 
szerkezet egyszerűen összehasonlítható más 
adatszerkezetekkel, ha a KIZÁRÓ-VAGY (EX-
17. ábra. Hewlett—Packard 1600A tip. logikai analizátor egyszerűsített 
tömbvázlata. A működést a vizsgált rendszer órajele vezérli
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18. ábra. Hewlett—Packard 1600A tip. logikai 
analizátor kijelzése (TABLE DISPLAY). Minden  
sor egy órajel ütemet képvisel
CLUSIV-OR) kijelzést választjuk a képernyő 
jobb felén, mivel ekkor m inden eltérő bit fénylő 
„1” állapottal jelenik meg (19. ábra). Ugyancsak 
nagyobb fényerő jelzi azt a trigger szót, amely 
ezen az ábrán a kijelzés kezdetét jelöli ki.
19. ábra. A Hewlett—Packard 1600A tip. logikai 
analizátor összehasonlító kijelzése. A képernyő 
jobb felén  „ I ” állapotok jelzik az eltérést
Újszerű és egyedülálló m érési lehetőséget je­
lent az ún. „MAP DISPLAY.” Ebben az üzem ­
módban m inden digitális szót egy fénylő pont 
képvisel a m űszer képernyőjén. A pont helyze­
té t maga a szó határozza meg. Egy csupa „0”-
ból álló bem eneti szó a legfelső sor elején, egy 
csupa „ l ”-ből álló szó pedig a legalsó sor végén 
világít. A két szélső állapot közötti helyet a 16 
jelvonal 2ui számú kom binációja foglalja el. A 
„M AP” kijelzésben a pontok fényessége az elő­
fordulás gyakoriságát, a pontokat összekötő vo­
nalak pedig az adatváltozás irányát jelzik. A há­
rom állású triggerkapcsolókkal k iválaszthatunk 
egy lényeges szót, ennek helye a kijelzésben 
fénylő körrel körülvéve jelenik meg (20. ábra).
20. ábra. „MAP” kijelzés a Hewlett—Packard  
1600A tip. logikai analizátor képernyőjén. Fénylő 
pontok jelzik a bemeneti állapotokat
Ez az üzemmód elsősorban olyan áram köröknél 
használható előnyösen, ahol a vizsgált jelek  meg­
határozott geom etriát rajzolnak fel a képernyő­
re, pl. számlálók kim enő jeleit.
A m űszer kapcsolástechnikai m egoldásai kö­
zül az egyik legérdekesebb az „1” illetve „0” ki­
írás megvalósítása. A megoldás egyszerűsített 
vázlata a 21. ábrán látható. A kijelzést egy 100 
kHz frekvenciájú szinusz-oszcillátor vezérli. Az 
egyes digitek helyét a képernyőn két számláló 
áram kör a D/A konvertereken keresztül jelöli ki. 
Az „1” vagy „0” felírása kis am plitúdójú  100 
kHz-es szinuszjelek segítségével történik. Ha „0” 
jelet kell felírni, a szinuszjelek 90° fázistolással 
kerülnek az eltérítő  elektródákra és kis ellipszist 
rajzolnak a képernyőre.
Ha „1” kiírás szükséges, a vízszintes e ltérítés 
nem kapja  meg a szinuszjelet.
Az 1600A  típus egyszerűbb kivitele a  k ijel­
zőegységgel nem rendelkező 1607A  Logic State
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21. ábra. H ewlett—Packard 1600A tip. logikai állapot-analizátor kijelző  
egységek egyszerűsített tömbvázlata
Analyzer. A hátoldalán található analóg kim e­
netek DC csatolással bárm elyik  modern oszcil­
loszkóp vagy display X, Y és Z bem enetelre kap­
csolhatók. Ekkor az oszcilloszkóp vagy display 
az 1607A  kijelző egységeként működik. Ilyen 
összeállításban valam ennyi mérési lehetőség ren -
22. ábra. Hewlett—Packard 1600A és 1607A 
logikai analizátorok összekapcsolásakor 32 párhu­
zamos jelcsatorna vizsgálható
delkezésre áll, a „MAP DISPLAY” és a tárolás 
kivételével. Ugyancsak a hátlapon található d i­
gitális kim enetek az 1607A  és az 1600A  együ t­
tes használatát szolgálják, am ely 32 csatornás 
jelvizsgálatot tesz lehetővé (22. ábra).
A 2. táblázat a Hewlett— Packard gyártm ányú 
logikai állapot-analizátorok főbb adatait ta r ta l­
mazza.
összefoglalva az eddigieket, elmondható, hogy 
a digitális jelvizsgálat jelenleg igen gyorsan fe j­
lődő terü lete  a m éréstechnikának. Az elm ondot­
tak alapján az is világosan látható, hogy nincs 
olyan műszer, amely valam ennyi digitális tech­
nikai m éréshez egyaránt alkalmas. A megfelelő 
műszer kiválasztása csak a mérési feladat pon­
tos ism eretében lehetséges.
Az MTA M űszerügyi és M éréstechnikai Szol­
gálata kölcsönm űszerparkjában számos, digitális 
áram köri vizsgálatokhoz alkalmas m űszerrel 
rendelkezünk. Néhány az ú jabb beszerzések kö­
zül:
TEK TRO N IX:
613 tip. tároló display és 4701 tip. nyolccsator­
nás m ultip lexer;
















5000A 1973 10 MHz 2 32 LED sor
1601L 1973 10 MHz 12 16 Képernyő „0" és „1”
1600A 1975 20 MHz 16 16 Képernyő „0" és „1” „MAP"
1607A 1975 20 MHz 16 16 Saját kijelzéssel nem rendelkezik
H E W L E T T -P A C K A R D :
1703 A tip. tároló oszcilloszkóp;
181 A tip. négysugaras oszcilloszkóp;
SZO VJET:
Sz— 8 tip. m intavételező és -tároló oszcillosz­
kóp;
RFT:
OG 231 tip. tároló oszcilloszkóp.
A szövegben használt rövidítések:
IC (Integrated Circuit) =  in tegrált áram kör 
DIP (Dual in-line package) =  m űanyag tokozású IC k i­
vitel
b it (binary digit) =  inform áció egység (bináris)
NAND (Negált—AND) =  Nem—ÉS függvény kapcsolat 
LED (Light-em itting diódé) =  fényem ittáló  dióda 
TTL (Transistor—transisto r logic) =  tranz isz to r-tran ­
zisztor logika
CRT (Catode-ray Tube) =  katódsugárcső 
MSI (M edium scale integration) =  közepes fokú in teg­
ráltság
LSI (Large scale integration) =  nagyfokú in teg ráltság  
ECL (Em itter-coupled logic) =  em itter-csato lt logika 
H szint =  „MAGAS” illetve „1” logikai szint jelölése az 
MSZ 11454/2—74 szabvány értelm ében.
L szint =  „ALACSONY” illetve „0” logikai sz in t jelö­
lése az MSZ 11454/2—74 szabvány értelm ében.
Irodalom
[1] Beville, B.: Triggering th e  oscilloscope from  logic 
signals. TEKSCOPE, 1974. március.
[2] Tottingham, R.: Logic analyzers open a d irec t path  
from  d igital theory to practice. Electronic Products, 
1974. július.
[3] Farnbach, W.: Troubleshooting in the d a ta  dom ain 
is sim plified by logic analyzers. Electronics, 1975. 
május.




The testing of digital signals is a fast developing field. P resen t p a r t  of the 
article deals w ith  the functional m easurem ent of d ig ital circuits. T he first 
p a rt of the  artic le  dealing w ith  the  m easurem ent of the e lec trica l p a ra ­
m eters of d ig ital signals, has been published in  No. 19 issue of th is  jou rnal.
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R ezgésm érés és e lem zés  ergon óm iái 
szem pontok  a lapján
A szerző az 1 . . .  80 Hz frekvenciatartományba eső, az 
egész emberi testet terhelő mechanikai rezgések hatá­
sával, mérésével és az ISO 2631 szabvány alapján való 
elemzésével foglalkozik. Példaképpen egy aszfaltterítő 
gépen végzett mérést ismertet.
Az em beri testre  ható m echanikai rezgés a köz­
érzetet, a m unkavégző képességet és az egész­
ségi állapotot befolyásoló környezeti hatások 
egyike, am ely az ipari berendezések, m űveletek 
és a m unkakörülm ények m egtervezésénél és 
vizsgálatánál nem hagyható figyelmen kívül. Az 
az elv, mely szerint a m unkát és a környezetet 
kell az em ber szám ára „alkalm assá ten n i”, a 
m unkavédelm i feladatokon kívül a gépek rezgés­
szigetelési és egyéb konstrukciós problém áit is 
előtérbe hozza. E feladatokhoz kiinduló és ellen­
őrző adatokat rezgésm érésekkel nyerhetünk.
A m echanikai rezgések az em berre való hatá­
suk alapján így csoportosíthatók:
— a hallószervekre közvetlenül ható rezgések, 
a zaj, amely az em bert és a gépet körülve­
vő közeg közvetítésével hat;
— az em ber testrészeire elszigetelten ható 
rezgések, pl. rezgő pedálok és vezérlő ka­
rok hatása a lábra, ill. a kézre;
— a teljes test felü letén  keresztül ható, az 
egész testet igénybe vevő rezgések, pl. le­
vegőben vagy vízben terjedő nyom áshullá­
mok;
— a test felületéhez képest pontszerű tám a­
dási helyen ható és az egész teste t igénybe 
vevő rezgések.
A védekezés a legutóbbi ellen a legnehezebb. 
A gépekkel közvetlen m echanikai kapcsolatban 
levő testen ez jön létre  a leggyakrabban. G ya­
korlati fontosságát m utatja , hogy a zaj m elle tt ez 
az egyetlen rezgéstípus, m elyre a nemzetközi 
szabványosítási m unkák is kiterjednek. A cikk 
is ezzel foglalkozik m éréstechnikai szempontból.
Az emberi testre  ható rezgések m érésére és 
értékelésére több, részben szabványosított mód­
szert ismerünk. Hazai m érési szabvány még 
nincs. Az ISO 2631 —  1974 szabvány előírásait 
a világ 19 állama, köztük 13 európai ország fo­
gadta el [2].
A rezgések hatásának  értékelésekor az egyes 
em berek eltérő és időben is változó m echanikai, 
biológiai és pszichológiai „bonyolultsága” m iatt 
nagyszám ú egyedi vizsgálat statisztikai é rtéke­
léséből indulnak ki. A kísérleti alanyok szubjek­
tív  megítélése a lap ján  m egállapítják az azonos 
rezgésérzethez tartozó rezgésintenzitás szinteket. 
Az igénybevétel m értékét az em beri test m echa­
nikai és fiziológiai reakcióinak objektív m érésé­
vel határozzák meg.
Az em ber szem pontjából a rezgést, m in t kör­
nyezeti hatást, a következő tényezők ad ják  meg:
— a rezgés erősségére jellemző m érőszám ok,
— a rezgés tám adási helye,
— a rezgéshatás iránya,
— a rezgéshatás időtartam a.
A továbbiakban a tényezők együttesét rezgés- 
terhelésnek nevezzük.
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A rezgésigénybevételt, azaz a rezgésterhelés 
a la tt álló ember m echanikai, fiziológiai és pszi­
chikai reakcióit a következő tényezők befolyá­
solják:
— a vizsgált személy m éie te i, súlya és bioló­
giai felépítése;
—  testének helyzete;
— izm ainak feszültségi állapota;
—  a rezgésterhelés.
A szabványok rezgésigénybevétel m értékeként 
a rezgésérzet szubjektív m egítélését veszik ala­
pul, pl. kényelmetlenség, fáradtság, fájdalom  
stb. Az ISO 2631 szabvány az egyes rezgésigény­
bevételi szintekhez tartozó  rezgésterhelési szin­
teket ún. kritérium -görbék form ájában adja 
meg, am elyek alapján a m érési adatok értékel­
hetők.
A mechanikai rezgések mennyiségi jellemzői
Idő függvények: A m echanikai rezgőmozgás 
kinetikai leírására az elm ozdulás—idő [s (t)], a 
sebesség—idő [v (t)], vagy  a gyorsulás— idő 






A rezgésigénybevétel értékelésére, az ISO 
2631 szabvány szerint, a gyorsulás—idő függ­
vény a legalkalmasabb. Ez megfelel a m érés gya­
korlati szempontjainak is, mivel a legelterjed­
tebb rezgésérzékelő típusok  a gyorsulás p illa­
natny i értékével arányos villamos jelet szolgál­
ta tn ak  [4],
A  gyorsulás e ffek tiv  értéke  az időfüggvény 
alap ján :
ahol T 1 és T2 az in tegrálás kezdeti, ill. vég-idő­
pontja, azaz T2—Tj az „in tegrálási-idő” .
Harm onikus rezgőmozgás esetén, am ikor a 
gyorsulás—idő függvény a (t) = amax sin cot 
a la k ú :
amax
aeff = -------  (4 )
sT i~
A  gyorsulásszint, egy alapértékhez viszonyí­
to tt (relatív) gyorsulás effektiv értéke logaritm i­
kus egységben, általában decibelben kifejezve:
aff
a [dB] = 20 lg —  (5)
ao
Az összefüggésben a0 jelen ti az alapértéket, 
ezt gyakorlati szempontok szerin t választják 
meg.
Frekvencia és frekvencia—spektrum
Ha a rezgőmozgást leíró időfüggvény periodi­
kus, előállítható trigonom etrikus sor alakjában:
a (t) — E a; max sin (2 n fj t + tpf) (6)
i
Az összegben szereplő tagok a harm onikus 
rezgőmozgásra jellemző függvények és a rezgés 
összetevőiként foghatók fel. a, max az összetevő 
am plitúdóját, f, a frekvenciáját, 'A a t= 0  idő­
pillanathoz tartozó fázishelyzetet jelenti, f, = nf0, 
melyben f0 az ún. alapharm onikus frekvencia 
és n  értéke az 0<n<°° tartom ányban levő egész 
szám. A gyakorlatban előforduló lengőrendsze­
rek esetében véges n értéket veszünk figye­
lembe.
Ha 'fi értékektől eltekintünk, a rezgés össze­
tételének jellem zésére a (6) függvény alak he­
lyett elegendőek az összetartozó aj max és fj
értékpárok. A gyakorlatban az fj és az - max =
— ai eff értékeket adják meg, általában grafikus 
alakban, neve frekvenciaspektrum .
A z  1. ábrán  néhány idealizált rezgéskép és a 
hozzájuk tartozó frekvenciaspektrum  látható.
Ha a rezgés nem  írható le periodikus időfügg­
vénnyel, d iszkrét frekvenciájú összetevőkkel 
nem jellem ezhető, de rendelhető hozzá olyan 
frekvenciaspektrum , mely a frekvencia-függ­
vényében folytonos, vagy szakaszosan folytonos. 
A gyakorlatban, a műszeres frekvenciaelem zés 
lehetőségeinek megfelelően a folytonos spek tru ­
mot egy véges számú diszkrét frekvenciaérték­
kel m egadott spektrum m al közelítjük. Ekkor a 
vizsgált frekvenciatartom ányt A fj szélességű ré ­
szekre osztjuk, és m eghatározzuk az in tervallu­
mok fj sávközép-frekvenciájához tartozó A f; 
sávszélességű'összetevő effektiv  értékét.
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1. ábra. Néhány periodikus gyorsulás—idő függ­
vény és azok frekvenciaspektruma
tozása a frekvenciaspektrum ban is m egm utatko­
zik. Az egyes frekvenciákhoz tartozó összetevők 
effektívértéke időbeli változásának statisztikai 
értékeléséhez újabb spektrum okat képeznek.
— Á tlag-spektrum : a vizsgálati időn belül ki­
jelölt, elegendően sok időpillanathoz tartozó 
frekvenciaösszetevők átlagából képzett spekt­
rum.
— M axim um -spektrum : a vizsgálati időn be­
lül kijelölt, elegendően sok időpillanathoz ta rto ­
zó frekvenciaösszetevők m axim um ából képzett 
spektrum .
Gyorsulásszint-gyakoriság  a gyorsulás effek- 
tívértékének időbeli változását statisztikailag 
jellemzi. A változó gyorsulásszintből elegendő 
szám ú m intát vesznek, ezeket é rtékü l szerin t a 
változási tartom ányon belül képzett véges számú 
osztályba sorolják. Az egyes osztályokban levő 
és az összes m inták száma alapján képzett hisz- 
togram  a gyorsulásszintek valószínűségi sű rű­
ség-függvényének m érési adatok a lap ján  való 
közelítése.
Az fj intervallum ok szélességét a frekvencia­
elem zést végző készülékek esetén kétféle mó­
don szokták m egválasztani:





— állandó sávszélességű intervallum ok, azaz 
A fj = áll.
N éhány nem periodikus rezgéskép és frekven­
ciaspektrum  látható a 2. ábrán.
A  gyorsulás e ffek tívértékének  időbeli változá­
sa
A (3) összefüggés az időfüggvénytől számított 
T-2—T| =  T időtartam ra vonatkozó effektívérté- 
ket szolgáltatja. A periodikus függvények spe­
ciális esetétől eltekintve, az adott időpillanattól 
szám ított T integrálási időhöz tartozó effektívér- 
ték  függ a választott T értékétől. Az állandó T 
in tegrálási idővel nyert effektívérték  időbeli vál­
tozása szintén függ T választott értékétől.
A  frekvenciaspektrum  időbeli változása
A  rezgés m ennyiségi jellem zőinek időbeli vál-
Az emberi test viselkedése a rezgések hatására
M echanikai viselkedés
Az em beri test m echanikai szem pontból több 
szabadságfokú lengőrendszer. Az egyes testré ­
szek tömege és az őket összekötő, rugalm asan 
nyúló szövetek a 3. ábrán látható m odellel jelle­
m ezhetők a 0 . . .  100 Hz frekvenciatartom ány-
2. ábra. Nem periodikus gyorsulás—idő függvé­
nyek és frekvenciaspektrumuk
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ban [3, 4], E modell a függőleges irányú, egy 
vagy több pontban koncen tráltan  ható rezgések­
nél érvényes. 100 Hz-nél nagyobb frekvenciákon 
m ár figyelembe kell venni a rezgés terjedésének 
hullám -tulajdonságait is. A teljes emberi te s te t 
igénybe vevő rezgések a 100 Hz alatti ta r to ­
m ányba esnek, a 100 Hz fe le tti tartom ány csak 
egyes testrészeket vesz igénybe. Ezzel most nem  
foglalkozunk.
Az em beri test tehát nem  tekinthető m erev, 
homogén rendszernek. Az egyes testrészek rez­
gések hatására  egymáshoz képest eltolódnak, 
m eghatározott frekvenciatartom ányban rezonál- 
nak is, különösen a függőleges irányú rezgéster­
helésnek k ite tt és ülő em ber esetében. Az álló 
ember, lábizmai segítségével törzsét stabilizálni 
igyekszik, így a talpakon á t ható  rezgések je len ­
tősen csillapodnak. Az ülő em ber törzsére az ü lé­
sen keresztül ható rezgések alig csillapodnak, 
ekkor lépnek fel a legnagyobb fiziológiai h a tá ­
sok is. Ekkor a lábakon és a karokon keresztül 
járulékos rezgésterhelés is felléphet, de ezek h a ­
tása általában kisebb jelentőségű.
Irodalmi adatok alapján [3, 4, 6] az egyes te s t­
részek mechanikai viselkedése a következő. Ülő 
ember feje a rezgéseket 2 H z-ig lineárisan veszi 
át. 2 . . .  15 Hz tartom ányban az elmozdulás am p-
3. ábra. A z  emberi test m odellje  függőleges irányú  
rezgésterhelés esetére
g y orsu lá s
v iszony
4. ábra. Az álló ember testrészeinek rezgésviszo 
nyai
litúdója eléri az ülőrész am plitúdójának kétsze­
resét. A váll-nyakszirt zóna rezonancia-am plitú­
dója 4 H z . . .  6 Hz között 160 . .  . 260% az ülés­
hez képest. A törzsön végzett elm ozdulásméré­
sekkel m egállapították, hogy a m axim ális amp­
litúdó függőleges rezgésekre a medencén, a has­
üregen és a gerincoszlopon jön létre; együttes 
rezonanciájuk a 4 . . .  8 Hz tartom ányban van. A 
törzsben a hasüregi szervek, a szív és a tüdő 
mozgása éri el a legnagyobb értéket. A has- és 
rekeszizom m egfeszítésekor a belek rezonancia­
frekvenciája 3 . . .  7 Hz között van. A gyomor, 
teltségétől függően 4 . . .  5 Hz között rezonál. A 
gerincoszlop rezgés viszonyainak vizsgálata azt 
m utatja, hogy a nyakcsigolyák rezonanciája 3,5 
Hz-nél, az ágyéki csigolyáké 4 Hz-nél van. A 
szemgolyó rezonálása 20 Hz felett jön létre. Az 
állkapocs a 100 . . .200 Hz tartom ányban rezo­
nál. A fő testrészek rezgésviszonyait a gyorsu­
lásigénybevételre jellemző számokkal kifejezve, 
összefoglalóan a 4. és 5. ábra m utatja.
Élettani viselkedés
Az élettani jellemzők is frekvenciafüggők. A 
legjellemzőbb példák a következők [6].
Az 1 . . .  10 Hz frekvenciatartom ányba eső rez­
gésterhelés hatására a keringési rendszerben 
vérnyom ás- és pulzusfrekvencianövekedés mu-
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g y o rs u lá s
v is zo n y
5. ábra. A z  ülő ember testrészeinek rezgésviszo­
nyai
tatható  ki. A perifériás vérkeringés változása az 
ujjakon pulzus-am plitúdó növekedését és az al- 
só-ajakon a bőrhőm érséklet csökkenését okozza, 
melyek 6 Hz körül a legnagyobbak. A jelensé­
gek a rezgésterhelés kezdeti időszakaszában je­
lentkeznek, néhány perc  múlva a norm ális álla­
pot általában helyreáll. A légzés rezgésterhelés 
hatására fokozódik, különösen a 2 . . .  18 Hz frek­
venciatartom ányban. Az izmok fokozott m unká­
ra kényszerülnek, részben az egyensúly m egtar­
tására, részben a testrészek rezonanciájának 
csökkentésére. A m iográfiás vizsgálatok a m axi­
mális izom akcióspotenciálokat a 4 . . .  8 Hz ta r­
tom ányban m utatják. Az érzékszervek m űködé­
sében is változás jön lé tre  rezgésterhelés hatá­
sára. A látóképesség alacsony frekvencián rom­
lik, 4 Hz-től a szem a rezgőmozgásokat nem 
tudja kiegyenlíteni, a látásélesség csökken. A 
szem rezonanciafrekvenciája alatt, kb. 20 Hz-ig 
a csökkenés független a frekvenciától. Optikai 
reakcióidő-növekedés csak a rezgésterhelés kez­
deti időszakában m uta tha tó  ki. Az akaratlagos 
m ozgásfunkciókban is m utatható  ki változás. A 
kéz-kar rendszerben a rezgésterhelés kezdetétől
lassan kifejlődő koordinációs zavarok állnak  elő, 
am elyek a terhelés megszűnése után bizonyos 
ideig m egm aradnak.
A rezgésterhelés értékelése a rezgésigénybevétel 
szempontjából
Az ember a rezgésterhelés által k iválto tt m e­
chanikai és élettani reakciókat, azaz a rezgés­
igénybevételt szubjektív megítélés a lap ján  tud ja  
közvetlenül értékelni. Az ISO 2631 szabvány a 
rezgésigénybevétel értékelésére három  szem pon­
to t vesz figyelem be:
— kellem etlen rezgésérzetet;
— a munkavégző képesség csökkenését;
— az egészség károsodásának veszélyét.
Az ezekhez tartozó rezgésterhelési sz in teket a
6. és 7. ábrán látható kritérium -görbék adják 
meg, külön a test hossztengelyébe eső és külön a 
hossztengelyre merőleges vízszintes irányú  rez­
gésterhelésre. A görbék közvetlenül a csökkent 
m unkavégző képességhez tartozó, a rezgéster­
helés idő tartam át jelző frekvenciától függő ef­
fektiv  rezgésgyorsulás-értéket m utatják. A kel­
lem etlen rezgésérzet' szem pontjából való é rté ­
keléskor e görbéket — 10 dB l/3,15-szörös é rté k ­
kel, míg az egészségkárosodás veszélye szem ­
pontjából való értékelésnél -f-6 dB (2-szeres) é r­
tékkel növelve kell figyelem be venni.
e f f e k t iv  g y o rs u lá s  é r t é k  [m / s 2 ]
f r e k v e n c ia  [H z ]
6. ábra. Az ISO 2631 szabvány szerinti rezgés­
igénybevételi kritérium-görbék függőleges rezgés-  
terhelés esetén
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7. ábra. Az ISO 2631 szabván y  szerinti rezgés-  
igénybevételi kritérium-görbék vízszintes rezgés-  
terhelés esetén
E kritérium -görbék az 1 . . .  80 Hz frekvencia- 
tartom ányra  és szinuszos rezgésgyorsulás—idő 
függvény szerint lefolyó rezgések esetén a lkal­
m azhatók közvetlenül. A  szabvány szerin t ak ­
kor tek in thető  a rezgés szinuszosnak, ha a terc- 
sávos, állandó relatív sávszélességű frekvencia­
elemzéssel kapott spek trum  egy értékelhető ösz- 
szetevőt tartalmaz. Több frekvencia-összetevő 
esetén a következő m ódon kell a terc-sávos 
elemzés felbontóképességén belül nyert spek t­
rum ot feldolgozni:
— a diszkrét frekvenciájú  összetevőket külön- 
-külön kell értékeln i;
— folytonos spektrum ú rezgés esetén a terc - 
-sáv  középfrekvenciájához tartozó összete­
vőket kell külön-külön éi'tékelni.
Rezgés szempontjából egyform a vagy elkülö­
níthető  időszakaszokban állandó effektiv gyor­
sulás-értékkel és frekvenciaspektrum m al je l­
lem zett rezgések esetén a szabvány szerin ti é r­
tékelés egyértelműen elvégezhető. Ha sztochasz­
tikusak a rezgések, az effek tívérték  és a spek t­
rum  nem  határozható m eg egyértelm űen. Ez a 
szabvány alkalm azhatóságának is ko rlá tjá t je­
lenti.
Az effektívérték és időbeli változása függ a 
választott integrálási időtől. A rezgésigénybevé­
tel szempontjából való értékeléskor az em beri 
testnek a gyorsulásváltozásokra m utatott in teg ­
rációs idejét kell figyelem be venni. Az em ber a
gyorsulásváltozásokra izomösszehúzódással vá­
laszol, mely időállandóval jellemezhető, s egy 
izomösszehúzódás a la tt bekövetkező gyorsulás- 
szint-változásokat kevésbé kényelm etlennek íté­
li meg, m int azokat, m elyek m indegyike izom­
összehúzódást vált ki. Ezt az időállandót kell in­
tegrációs időnek választani, hogy a méréssel ka­
pott effektívérték  m egfeleljen az ember által 
észlelt értéknek [6], Az ISO 2631 szabvány az 
em beri integrációs időt 0,8 . . .  2 s tartom ányban 
jelöli meg. Ez azonban nagy ahhoz, hogy a leg­
kritikusabb, 10 Hz a la tti frekvenciatartom ány 
értékelése egyértelm ű lehessen. Em iatt a [6] iro­
dalom a szóban forgó szabványt sztochasztikus 
rezgések értékelésére nem ta rtja  alkalm azható- 
nak.
A z ISO 2631 szabvány szerinti értékelés önm a­
gában nem  elegendő a konkrét környezeti rez­
gésterhelés elemzésére.
Ennek okai:
— az általános em beri adottságokat veszi fi­
gyelembe ;
— eltekint egyéb környezeti tényezők járu lé­
kos hatásától, pl. zaj, hőm érséklet, és más, 
a dolgozót m unkavégzése közben érő fizi­
kai és pszichológiai terheléstől.
Aszfaltterítőgép vizsgálata rezgésterhelés 
szempontjából
A vizsgálatot az MTA M űszerügyi és M éréstech­
nikai Szolgálata végezte egy D— 150B típusú asz­
faltte rítő  gépen. A feladat az volt, hogy aszfalt-
8. ábra. Aszfaltterítő gép vázlati képe
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te rítés  közben a gép m eghajtó m otorjának és 
döngölőpallójának dinam ikus erőhatásaiból, va­
lam in t a haladó mozgás során a terep egyenet­
lenségéből származó rezgéseket m eghatározzuk 
és rezgésigénybevétel szem pontjából értékeljük. 
A gép vázlati ra jzát a 8. ábra m utatja, fe ltün ­
tetve rajta  a m érőhelyeket. A vizsgált m érőhe­
lyek az ülés (1) és a m unkaállás (2) voltak, m e­
lyen a gépet kezelő m unkások napi 8—12 órát 
tartózkodnak, s a vizsgált regésterhelésen kívül 
zaj és hő hatásának is ki vannak téve.
Előzetes tájékoztató m érésből kitűnt, hogy 
rezgésigénybevétel szem pontjából értékelhető 
rezgések csak függőleges irányban  hatnak, így a 
vízszintes összetevőket nem kelle tt mérni.
A mérőkörök Brüel—K jaer gyártm ányú, 4328 
típusú  gyorsulásérzékelőkből és 2626 típusú mé­
rőerősítőkből, valam int egy Philips gyártm ányú 
ANALOG 7 típusú  m érőm agnetofonból álltak. A 
gép dinam ikai jellem zőinek jobb megismerésére 
a fen ti m érőhelyeken kívül a simító-pallón, az 
ágyazaton és a le te ríte tt aszfalton is helyeztünk 
el érzékelőket, de a m érőhelyek nem a rezgés­
igénybevétel m érését szolgálták. Az ülésen és a 
m unkaálláson egy-egy személy tartózkodott, ez 
m egfelelt a m érőhelyek üzem szerű lengéstani 
viszonyainak.
A gép különböző üzem állapotaiban m integy 
30— 30 m in-es időtartam ban tö rtén t a mérés. A 
gyorsulásérzékelők függőleges irányú gyorsulás 
p illanatértékkel arányos feszültség jelét a m érő­
erősítő kim enetéhez illesztett m érőm agnetofon 
m ágnesszalagra rögzítette a 0,3 . . .  6 kHz frek ­
venciatartom ányban. A m érési adatokat az ISO 
2631 szabvány figyelem bevételével értékeltük, 
de a frekvenciaelem zést a szabvány által m eg­
adott terc-sávos felbontás he lyett egy nagyság­
renddel jobb felbontással végeztük, kihasználva 
korszerű m űszerezettségünk ad ta  lehetőségein­
ket.
A jelfeldolgozás fő eszköze a Brüel—K jaer 
gyártm ányú, 3348 típusú, 400 csatornás real-time  
frekvenciaelem ző  volt. A feladat szempontjából 
lényeges műszaki jellemzői az alábbiak: A be­
m enetére adott feszültség jelből a 0 . . .  10 Hz és 
0 . . .  20 kHz frekvenciatartom ányok között az 
1, 2, 5 lépéseknek megfelelően m egválasztható 
frekvenciasávokban 400 egyenlő sávszélességű 
csatornán állít elő frekvenciaspektrum ot. A 0 . . . 
20 kHz tartom ányt kivéve, real-tim e  m űködé­
sű, am i azt jelenti, hogy a választott frekvencia­
tartom ánynak  és a végleges sávszélességű jelek­
re vonatkozó m intavételi törvény -nek  megfelelő 
számú m intavétel alapján a jel p illanatnyi é rté ­
kéből á llítja  elő a spektrum ot. Egy spek trum  elő­
állításához 45 ms idő kell. Az eredm ény 50 dB 
szinttartom ányban akár a készülék képernyőjén, 
analóg regisztrátum on és lyukszalagon is m egje­
leníthető. A real-tim e spektrum okból a statiszti­
kus jelfeldolgozás kívánalm ainak m egfelelően 
további spektrum ok állíthatók elő a készüléken 
belül:
— a lineáris vagy exponenciális átlagolással 
á tlag-spektrum ok;
— a legnagyobb értékek  gyűjtésével m axi­
m um -spektrum .
A négyszáz frekvenciaértékre m eghatározott 
spektrum  a terc-sávos elemzéssel nyerhető 
spektrum hoz képest a következő többletet ny ú jt­
ja: a rezonancia helyek és a lengéstani jellemzők 
jobban m egismerhetők, az 1 . . .  80 Hz frekven­
ciatartom ányban terc-sávos elemzéssel 20, míg 
a 400 csatornás elemzéssel több, m int 300 frek­
venciaértékre kapjuk a spektrum ot. Közlemé­
nyeink korábbi szám aiban m ár o lvashattunk  a 
terc-sávos elemzésről [1, 5]. A szóban forgó frek­
venciaelemző új lehetőségeket biztosít az ala­
csony frekvenciás tartom ányokban; a legalsó,
0 . . . 1 0  Hz tartom ányban a csatorna-szám nak 
megfelelően 0,025 Hz felbontású.
A m érések során m ágnesszalagra rögzített 
gyorsulás pillanatnyi é rtékeit a 9. áb rán  látható 
laboratórium i összeállításban dolgoztuk fel. Az 
egyes üzem állapotokra és m érőhelyekre vonat­
kozó m érési adatok spektrális összetételének 
vizsgálata m egm utatta, hogy a rezgésigénybevé-
9. ábra. A frekvenciaelemzésre alkalmazott 
műszerek
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10. ábra. Az ülésen mért rezgésgyorsulás frekvenciaspektruma
te l szempontjából értékelhető  összetevők a 0 . . . 
80 Hz tartományon belül vannak, mely m egfe­
lel az ISO 2631 szabvány kritérium -görbéi é rte l­
m ezési tartom ányának. K itűn t az is, hogy az é r­
tékelhető  szintű összetevők periodikus jellegűek, 
így a rezgésterhelés vizsgálatánál a sztochaszti­
kus összetevőket nem kell figyelembe venni. A 
lineáris átlagolással és a m axim um  gyűjtéssel 
előállított spektrum ok között rezgésigénybevé­
tel szem pontjából szóba jövő összetevőkre néz­
ve értékelhető  különbség nem  volt, mely azt m u­
tatta , hogy a rezgésterhelés időben állandó.
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11. ábra. A tnunkaálláson m ért rezgésgyorsulás frekvenciaspektruma
A gép üzem ére legjellemzőbb esetben (aszfalt­
terítés közben), az ülés és m unkaállás által lé t­
rehozott rezgésgyorsulás 2 perces lineáris á t­
lagolással készített frekvenciaspektrum ai a 10. 
és a 11. ábrán láthatók. Ha ezeket összehasonlít­
ju k  a 6. ábrán megadott, függőleges rezgéster­
heléshez tartozó kritérium -görbékkel, kiolvasha­
tó a kifáradáshoz, a csökkent munkavégző ké­
pességhez tartozó rezgésterhelés m egengedhető 
időtartam a, am ely
— az ülésen 4 óránál kevesebb, a kb. 40 Hz 
frekvenciájú összetevők m iatt;
— a m unkaálláson 1 óránál kevesebb, a kb. 
40 Hz frekvenciájú  összetevők miatt.
A m érések alapján levonható alapvető követ­
keztetés az, hogy a gépen dolgozók m unkakörül­
m ényeinek jav ításában  a rezgésterhelés csök­
kentése igen fontos tényező.
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Summary
The au thor deals w ith  the effects of m echanical v ibrations of th e  fre ­
quency range 1 Hz—80 Hz applying a load on the  w hole hum an body, the 
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ard No. 2631. He presents as an  exam ple the  m easurem ents perform ed on 
an asphaltspreading machine.
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Uj 9815-ös program ozható 
asztali kalkulátor
A készülékben elsősorban a miniatürizált, nagy sebességű és nagy 
befogadóképességű mágnesszalagos tároló jelent újdonságot.
A készülék jellemzője a 472 lépést tároló memória egység, az 
előre beprogramozott matematikai és statisztikai függvények 
nagy száma, az egyszerű programozás, széles körű szerkesztési 
lehetőségek, jól leolvasható kijelző, alfanumerikus nyomtató, és 
sok más egyéb.
További kiegészítő egységekkel a programozható memória ka­
pacitása 2000 lépés fölé növelhető és ki-bemeneti egységgel bő­
víthető.
A készülék kompatibilis a 9800-as sorozatú kalkulátorok 
perifériáival.
Bár az új mágnesszalagos tároló kazettája fizikai terjedelmé­
ben kisebb, minta szabványos kivitelű kazetták, mégis a kétsávos 
szalag több adatot tárol: 96 000 8 bites Byte-ot. A tároló 152 
cm/s sebességgel keres mindkét irányban, és minden esetben 
automatikusan választja ki a megfelelő forgásirányt, ezáltal nagy 
időmegtakarítást eredményez.
A programozás a másik terület, ahol a 9815-ös időt és fárad­
ságot takarít meg. A HP kalkulátoroknál már jól bevált számítási 
rendszer (REVERSE POLISH NOTATION), a négy regiszteres 
műveleti tár, az egyszerű gépi nyelv a készüléket teljesítőké­
pességben magasan kiemeli. Ez több, mint ami elvárható egy 
ilyen 3—4000 S-os értékhatárú kalkulátor esetében.
A széles körű szerkesztési lehetőségeken túl a „FOR NEXT" 
utasítás, valamint feltételes és feltétel nélküli ugró utasítások is 
programozhatok.
Teljes műszaki leírásért forduljon a Hewlett-Packard 
céghez. Címünk: Hewlett-Packard GmbH., 1205 WIEN, 
Handelskai 52/a. Telefon: 35 16 21. Telex: 75923.
Cégünk az alábbi magyarországi kiállításokon vesz 
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Budapesti Nemzetközi Vásár, 1976. május 19—27.
Mipel 76, Budapest, 1976. október 19—23.
Szerviz: MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata 
Műszer- és Méréstechnikai Főosztály,
Budapest VI., Lenin krt. 67.
Telefon: 220-425
Telex: 22-5114 scime
Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 241
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M ű a n y a g fe ld o lg o zó  extruderek és  fröccsön tő  
g é p e k  szab ályozástech n ik a i k érdései, II. rész
A  Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 19. szá­
mában jelent meg ennek a cikknek az első része. Eb­
ben foglalkoztunk a műanyagfeldolgozó gépek csiga­
hengerében végbemenő áramlási és termikus folyama­
tokkal, azokkal a zavaró és jellemző paraméterekkel, 
melyek szabályozástechnikai szempontból a legfonto­
sabbak. Majd a műanyagfeldolgozó gépnek, mint sza­
bályozott szakasznak a bemérésével, az egyes paramé­
terek változásának hatásával és annak jellegével, idő­
beni lefutásának körülményeivel. E második rész a sza­
bályozástechnikai kérdéseket tárgyalja részletesebben.
5. Szabályozástechnikai követelmények
Az eddig ism ertete tt eredm ények alapján ki­
m ondhatjuk, hogy az ex truder többszörösen sza­
bályozott szakasznak tekintendő. Bizonyos köze­
lítéssel m egállapítható, hogy a k ihozatalt a A Nj 
fűtőteljesítm ényváltozás befolyásolja. Az n  for- 
dulatszám -változás közelítően arányos frikciós 
energiaváltozást okoz, am it additive kell figye­
lembe venni. A kihozatalt befolyásoló A N, /m té­
nyező m ultiplikative hat az anyaghőm érséklet­
re. Feltételezzük, hogy a falhőm érséklet prog­
ramszabályozott.
Az előbbiek alapján felrajzo ltunk  egy olyan 
szabályozási hatásvázl'atot, mely figyelem be ve­
szi ezeket a közelítéseket (31. ábra). Az ilyen 
koncentrált param étereket csak úgy  lehet figye­
lembe venni, ha azokból a parciális d ifferenciál­
egyenletekből indulunk ki, m elyek az ex truder- 
ben végbemenő folyam atokat m egfelelően jel­
lemzik. A vázlat kiegészíthető egy további blokk-
31. ábra. Szabályozási hatásvázlat 32. ábra. Kiegészítő szabályozási blokkvázlat
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sze rszámvázlattal, mely figyelembe veszi a nyírórés okoz­
ta  változásokat.
Szabályozástechnikai szem pontból fontos az 
anyaghőm érséklet ism erete a csigacsúcsnál. A 
hőm érséklet mérésére és a nyírórés szabályozási 
lehetőségére a 32. ábrán lá tható  megoldás.
Az anyaghőmérséklet szabályozása tö rténhet az 
állítható  nyírórésben term elt súrlódási energiá­
val is. Ebben az esetben a kihozatal csak kiegé­
szítő szabályozott jellemző. M indkét szabályozó- 
rendszer megvalósítható.
A 31. ábrán látható szabályozórendszert nem  
tek in the tjük  a legmegfelelőbbnek, mivel a fo r­
dulatszám m al való kihozatalnál, illetve az ezzel 
arányos nyom ásszabályozásnál problémák adód­
nak.
A problémák közül a legfontosabb, hogy a 
fordulatszám  m egváltozásával — mint az előb­
biekben láttuk — a csigacsúcsnál a nyom ásnö­
vekedés m ellett az anyaghőm érséklet is növek­
szik. Az anyaghőm érséklet változásával változik 
az anyag viszkozitása, am i nyom áscsökkenésként 
b a t  vissza. A fenti jelenség a szabályozott sza­
kasz fordulatszám változásra adott nyomás vá­
laszfüggvény időállandóját befolyásolja. A fej- 
nyomás, illetve kihozatal szabályozásánál a nagy 
időállandó a beavatkozás hatásosságát lerontja. 
Ennek javítására csak egy lehetőséget találunk, 
ha a csigacsúcsnál m ért anyaghőm érséklet bevo­
násával kaszkád hengerfűtésszabályozót építünk.
A szerszámban áram ló anyaghőm érsékletet 
leghatásosabban (legkisebb időállandóval) a csi­
gacsúcshoz legközelebb eső fűtőzónával lehet 
szabályozni (33. ábra). A csigacsúcstól távolabb 
eső fűtőzónák befolyása a csigacsúcsnál m ért 
anyaghőm érsékletre jóval kisebb, így ezeket ki-
33. ábra. Anyaghőmérséklet mérő és nyírórés 
állító rendszer felépítése
füt<s
34. ábra. Kaszkád hőmérséklet szabályozó 
Mny nyomás érzékelő; Mpj hőmérsék­
letérzékelő; X í szabályozott jellemző (nyomás);
Xj parancsolt, érték (nyomás); Xu, = Xa 2  az S t 
szabályozó által szolgáltatott beavatkozási je llem­
ző, ami az S-, számára parancsolt érték; X-, sza­
bályozott jellemző (hőmérséklet); Xt, 2  beavatko­
zási jellemző, mely a szerszám fűtését módosítja
sebb igényeket kielégítő szabályozó rendszer épí­
tésekor nem  szükséges figyelem be venni.
K ísérleteink szerint a szerszám fűtése, illetve 
a szerszám hőm érsékletének befolyása a csiga­
csúcsnál m ért nyom ásra nagyobb, m int a csiga­
csúcshoz legközelebb eső fűtőzóna fűtésének ha­
tása. M éréseket végeztünk és azt tapasztaltuk, 
hogy m integy 10 °C szerszám -hőm érsékletinga­
dozás 20—40% nyom ásingadozást eredményez, 
az ex trudá lt anyag Teológiai tulajdonságaitól 
függően. Ebből következik, hogy a szerszám fűtés 
szabályozására nagy gondot kell fordítani. Két- 
állású szabályozó alkalm azása a szerszám fűtés 
szabályozásánál csak abban az esetben megfe­
lelő, ha a lengési sávot legalább 1— 2 °C-ra tud ­
ju k  csökkenteni. A szerszám - vagy fejfű tés sza­
bályozása hatékonyabb, ha folyam atos kaszkád- 
szabályozót alkalm azunk, és a csigacsúcsnál le­
vő nyom ást m int vezető jellem zőt bevisszük a 
szabályozó rendszerbe.
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A 34. ábra szem lélteti az alábbi m egállapítá­
sok alapján felépíthető kaszkádszabályozó elvi 
blokkvázlatát. A nyomásérzékelő által szolgálta­
to tt jelből az Sj szabályozó képezi az S-2 szabá­
lyozó szám ára a vezető jellemzőt. Az S 2 szabá­
lyozó szolgáltatja a beavatkozó szám ára a vezérlő 
jelet.
Vizsgáljuk meg a csigacsúcsnál m érhető nyo­
más változtatásának lehetőségét, m ivel így tud­
juk  a kihozatalt is befolyásolni. Ez kom plex kér­
dés, ugyanis a csigacsúcsnál a nyomás a csiga 
bekezdéseinek ütem ében
— az anyag fizikai és kém iai jellemzőitől,
— az anyag hőm érsékletétől,
— a csigacsúcsnál m ért középnyomástól
függően ingadozik, még a legpontosabban ta r ­
to tt param éterek m elle tt is. Minden anyagra  ta ­
lálhatók olyan technológiai param éterek, m e­
lyek beállításával a nyomásingadozás m inim a­
lizálható. Ebből is m egítélhető annak fontossá­
ga, hogy a m egm unkálásra kerülő anyag techno­
lógiai és reológiai tulajdonságait jól kell ism erni 
ahhoz, hogy a szabályozási param étereket be 
tud juk  állítani. M egem lítjük, hogy az anyagok 
technológiai és reológiai tulajdonságait olyan 
m érő-extruderrel lehet m eghatározni, m elyet a 
csigahengerben, a csigacsúcsnál, esetleg a szer­
szám ban elhelyezett nyom ás- és hőm érsékletér­
zékelőkkel szereltek fel. A m ért és reg isztrált 
adatok alapján könnyebben m egállapíthatók a 
szabályozás szem pontjából is optim ális techno­
lógiai param éterek.
35. ábra. Nyírórés-szabályozó rendszer felépítése
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36. ábra. Csigafordulatszám-szabályozó rendszer
Visszatérve az eredeti gondolatm enethez, be­
látható, hogy a szabályozó az extruderek nagy 
időállandói miatt h a tás ta lan  az előbb em líte tt 
nyomásingadozás kiegyenlítésére. Az ingadozás 
am plitúdója nem optim alizált param éterek m el­
le tt o lyan nagy lehet, hogy a készterm ék az 
adott m éretbeli és m inőségi követelm ényeket 
nem elégíti ki. Ezzel egyidejűleg az anyag fizi­
kai-kém iai tulajdonsága megfelelő, sőt kiváló 
term ék előállítására van  lehetőség. Előzetes vizs­
gálatok hiányában könnyen  m egtörténhet, hogy
a rosszul m egválasztott technológiai param éterek 
m iatt az anyag m inőségére vonatkozóan vonunk 
le m egalapozatlan, helytelen következtetéseket.
A szabályozó rendszer érzékelői által adott in­
formációkat célszerű valam ely megfelelő érzé­
keny analóg m utatós, vagy regisztráló m űszeren 
kijelezni. így  ellenőrizni lehet a technológiai pa­
ram éterek beállítását és a szabályozó rendszer 
működését. A regisztráló használata azért elő­
nyösebb, m ert így a term ék minősége utólag is 
ellenőrizhető a technológiai param éterek szem-
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pontjából. A gyakorlatban viszont tapasztalható, 
hogy a legtöbb szabályozó rendszer ilyennel nem 
rendelkezik a költségnövekedés m iatt. Ez a gyár­
tó cégek részéről történő költségcsökkentés csak 
akkor lenne m agyarázható, ha  szabványosított, 
egységes géptípusok állnának a rendelkezésünk­
re. A jelen időszakban ilyenről még alig beszél­
hetünk.
M int m ár em lítettük, a legmegfelelőbb lenne a 
nyíróréssel, m int beavatkozó elemmel szabályoz­
ni a csigacsúcsnál fellépő nyomást. A gépek 
ilyen jellegű átalakítása azonban komoly tech­
nikai nehézségeket re jt magában. A problém át 
az okozza, hogy a konstrukciónak tetem es erő­
hatások ellenében nagy pontossággal kell a rés­
állítást elektropneum atikusan, vagy elektrom e­
chanikusán végezni. A résállító beavatkozó elem 
szám ára a villamos vezérlő jelet a szabályozó 
szolgáltatja.
A nyíróréssel dolgozó nyomásszabályozó rend­
szer költséges megoldás, de kétségtelenül a leg­
hatásosabb. A csiga-fordulatszám m al való nyo­
másszabályozó rendszer problém ájával m ár fog­
lalkoztunk. Nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy résszabályozás esetén is szükséges 
egyszerű érték tartó  szabályozóval a fordulatszá­
m ot a technológia által m eghatározott értékre  
beállítani. Ebben az esetben a fordulatszám -sza- 
bályozó csak a zavaró jellem zők által okozott 
változást hivatott kiegyenlíteni. A zavaró jellem ­
zők közül legfontosabb a hálózati feszültség- és 
frekvenciaváltozás.
Ezek után egy részletes szabályozó rendszer 
felépítési blokkvázlata az eddig tárgyalt kérdé­
seket még jobban m egvilágítja (35. és 36. ábra).
6. Fröccsöntőgépek szabályozástechnikai 
kérdései
Az elavult dugattyús rendszerű fröccsöntőgé­
pekkel nem kívánunk foglalkozni, hiszen ezek a 
géptípusok lassan kiszorulnak a m odern term e­
lési folyamatból. A csigadugattyús fröccsöntő­
gépek csigahengerében végbemenő áram lási és 
term ikus folyam atok sok tek in tetben  hasonlóak 
az ex trudernél tárgyaltakkal. E ltérések a szer­
szám térben végbemenő változásoknál jelentkez­
nek. Ezekkel a szerszám térben végbemenő vál­
tozásokkal kívánunk részletesebben foglalkozni 
a következő részben.
6.1. Szerszám térben végbem enő  
nyomásváltozások
A plasztifikálási folyam at során az anyag term i­
kus hom ogenitása kialakul. A polim er részecskék 
látszólag elvesztik rossz hővezetési képességü­
ket, am it a csigahengerben végbemenő áram lá­
sok m agyaráznak. A külső fűtés vezérlése a 
fröccsöntőgépek esetén a csiga adagolási és 
kompressziós szakaszában fontos szerepet kap. A 
belső súrlódásból keletkező és a henger fűtése 
által közölt hőmennyiség összegének kell bizto­
sítania a polimer term oplasztikus állapotához 
szükséges hőm érsékletet. Ism ert tény, hogy lé­
tezik egy Popt nyomás és Topt hőm érséklet é r­
tékpár, m ely m ellett a m axim ális fröccsteljesít- 
m ény  elérhető [17—22].
Az optim ális öm lesztőtér hőm érséklet a té rk i­
töltés szem pontjából:
R R ~1
VI + 4m  —T’ —(1 + m —T”)
E E J
ahol E aktivitási energia [cal/mol];
R  gázállandó [cal/mol K ]; 
m  struktur-viszkozitási tényező;
T” az ömledék kilépési hőm érséklete [K],
Az ehhez tartozó nyom ás:
m c
Popt =  b V
ahol
C közepes fajhő (állandó nyomáson) 
b állandó [1/°C] 
b | fajtérfogat [cm3/g],
A fúvóka és a szerszám tér-kitöltés áram lási 
viszonyaival nem kívánunk részletesen foglal­
kozni, m ert túlságosan eltérnénk a szigorúan 
vett szabályozástechnikai kérdéstől. De fel sze­
retnénk  hívni a figyelm et ezek term ékm inőség 
befolyásoló hatására. M int m ár az I. részben em­
lítettük, a fröccsöntéskor végbemenő nyom ás- és 
hőm érsékletváltozások regisztrálására m érőrend­
szert dolgoztunk ki. A következőkben a m éré­
sek eredm ényei alapján k ívánjuk  a fröccsöntő­
gépek szabályozástechnikai problém áit m egvilá­
gítani [23— 25],
Az alakadó-szerszám ban végbemenő nyom ás 
időbeli lefolyását szem lélteti a 37. ábra. Az 
anyag felm elegedésének és a csiga forgásának 
hatására homogén polim er tölti ki a hátsó vég­
helyzetben levő csiga előtti teret. A fröccsöntés
37. ábra. Szerszám térkitöltési diagram
első szakaszában a csiga m egkezdi axiális irányú  
m ozgását. A fröccsölési cik lusban a csiga egy du ­
g a tty ú  szerepét veszi át. Az ömledék a fúvókán 
keresztü l a szerszám térbe áram lik. A szerszám  
térk itö ltési szakaszát lá tju k  a diagram a-val és 
b-vel jelzett részén.
A teljes térkitöltés u tán  a nyomás a m axim á­
lis fröccsnyomás értékre ugrik. Ezt a szakaszt c- 
vel jelöltük. Az anyag nyom ás a la tt m arad (u tán­
nyomás), az anyag zsugorodása m iatt még öm le­
dék áram lik a szerszámba, de kisebb térfogatse­
bességgel, m int a térk itö ltési szakaszban. A szer­
szám ban ilyenkor még tek in té lyes nyomás u ra l­
kodik, ez a d szakasz. Az utánnyom ást m egszün­
tetve, ha zárószelep vagy a lepecsételődés nem  
akadályozza meg, az öm ledék egy része k iáram ­
lik  a szerszámból (e szakasz). A visszafolyás a 
lepecsételődési pontig ta rt. Az ebben az időpont­
ban uralkodó belső nyom ás és hőm érséklet h a tá ­
rozza meg a term ék átlagos zsugorodását. A pe- 
csételődési ponttól a nyom ás és az átlaghőm ér­
séklet a szerszám hű tőhatása  következtében 
csökken (f  szakasz). A térk itö ltési folyam at egyik 
legfontosabb része az utánnyom ási idő, m ely köz­
vetlenül k ihat a fröccsöntött term ék minőségére.
A 38. ábra  az utánnyom ás idejének és m ódjá­
nak változását, illetve ha tásá t szemlélteti a szer­
szám térkitö ltési nyomás— idő regisztrátum án. 
A a jelű  regisztrátum  a túladagolás, a b je lű  pe­
dig a pontos adag befröccsentésének viszonyait 
szem lélteti. Az első esetben a zsugorodásból ere­
dő térfogatcsökkenést, a csigadugattyú fokozatos 
előre mozgásával, ömledék utántöltésével képes 
póto ln i; ebből adódóan a nyom ás állandó m arad. 
A b diagram on a m axim ális nyomás esése fi­
gyelhető meg. Ez akkor áll elő, ha a dugattyú  
nincs anyagpárnán, vagyis a dugattyú a fröccs­
öntési szakasz végén elért helyzetében m arad. A 
dugattyú elő tt levő rész zárt rendszernek tek in t­
hető, így a hőm érséklet csökkenésével a nyom ás­
nak is csökkenni kell. A c jelű  diagram a fúvó­
kában elhelyezett visszacsapószelep hatásá t m u­
tatja . Az ábrán  a rövidebb utánnyom ási idő ha­
tását a szaggatott vonalak jelzik. A pecsételődés 
alacsonyabb nyomásnál következik be, am i a 
fröccsterm ék nagyobb zsugorodását jelenti. 
Hosszabb utánnyom ási idő esetén a visszafolyás 
kisebb és a pecsételődés időpontjában nagyobb 
a belső nyomás. A zsugorodás ebben az esetben 
kisebb, de a m egnövekedett m aradó nyom ás ká­
ros.
6.2. A  szerszám tér nyomás és hőmérséklet 
összefüggése
A  térk itö ltés során az öm ledék hőm érséklete csak 
kism értékben csökken. Az utánnyom ás idősza-
38. ábra. A z  utánnyomás hatása
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kában, amikor a belső nyom ás a m axim ális ér­
téket elérte  (d szakasz) a hőm érséklet roham o­
san csökken. M iután az anyag lágyulási hőm ér­
séklete alá csökkent, lehet a szerszámot nyitni. 
A különböző fröccsnyomásoknál felvett nyomás 
—idő regisztrátum okban a pecsételődési pontok 
egy egyenesre esnek, azonos fröccsanyag esetén. 
A pecsételődés u tán  a nyom ás a hőm érséklettel 
arányosan csökken. Tapasztalati tény, hogy a 
szükséges lehűlési idő a m unkadarab vastagsá­
gának négyzetével arányos, ami a 39. ábrából is 
látható.
39. ábra. Különböző vastagságú (v =  2 mm, v  =  
=  4 mm) polietilén lemezek hülési és nyomás­
csökkenési görbéi
6.3 A  csigaelőremenet időbeli sebességváltozása
A csiga előrehaladási sebessége határozza meg a 
szerszám  térkitöltés áramlási frontjának  sebes­
ségét. A csigaelőremenet sebességét elsősorban 
az időegység alatt a m unkahengerbe betáplált 
olajmennyiség, m ásodsorban a beállíto tt h idrau­
likus nyom ás határozza meg. A csiga előrem enet 
m indaddig állandó, míg a m űködtető szelep át- 
áram lási keresztm etszete és a tápnyom ás, vala­
m int a m unkahengerben uralkodó nyom ás kü­
lönbsége állandó. A m unkahengerben a nyomást 
a térkitö ltési folyam athoz szükséges erők hatá­
rozzák meg. Az állandó csigaelőremeneti sebes­
séget a vezérlőszelep ny ito tt szabad átáram lási 
felü letének változtatásával lehet változtatni, így 
lehet gyors vagy lassú töltés. Ebben az esetben 
a szerszám keresztm etszetnek m egfelelően válto­
zik a folyásfront sebessége. Célszerű a csiga elő­
rehaladását úgy változtatni, hogy a szerszám 
térk itö ltési folyam ata a la tt a folyásfront sebes­
sége megközelítőleg azonos legyen. A fröccsöntés
folyam án a megfelelő csiga előrem eneti sebesség 
m eghatározása fontos tényező a szerszám térben 
kialakult áram lási sebesség és a term ék  m inő­
sége szempontjából.
7. Fröccsöntőgépek szabályozása
A fröccsöntőgépeknél a szabályozástechnikai 
problém a két iészre tagozódik: az egyik az anyag 
megömlesztése és homogenizálása, a m ásik a 
szerszám  térkitöltése, a form aadás technológiai 
folyam ata.
Az elsőnél szabályozástechnikailag hasonló a 
helyzet, m int azt az ex trudereknél tárgyaltuk . A 
különbség az, hogy a plasztikáció fo lyam ata a la tt 
a bevezetett mechanikai m unka is hővé  alakul. 
A külső fűtés zónaprogramját, vagyis a csiga 
m entén  a hőgradiens beállítását az előbbiek fi- 
gyelm bevételével kell m egállapítani. A csiga 
előtti anyag hőm érsékletének beállítása úgy tör­
ténik, hogy figyelem be vesszük a fúvóka és az 
alakadó szerszám okozta belső nyírási-energia 
hőenergiává való átalakulását. Az anyag hőm ér­
séklet emelkedése a fúvókában a 20— 30 °C-t is 
m eghaladja, ami a fröccsanyag Teológiai tu la j­
donságaitól függ. A hengerfűtés szabályozása 
m ind kétállású, m ind érték tartó , folyam atos sza­
bályozóval történhet. A jelenleg gy árto tt gépek 
csigahenger fűtésszabályozását kétállású, esetleg 
három pont szabályozóval oldják meg. M ivel a 
fröccsöntés folyam ata szakaszos m űveletek  egy­
m ásutánja, ez a szabályozás teljes m értékben  ki­
elégíti a tám asztott igényeket.
Ezután rá té rhe tünk  a fröccsöntés, illetve a 
szerszám  térkitöltés, form aadás fo lyam atának 
szabályozására, illetve vezérlésére. Ebben a fo­
lyam atban programvezérlés m utatkozik célrave­
zetőnek. Program vezérlés csak azoknál a gépek­
nél oldható meg, am elyeknél a szerszám  térk itö l­
tés folyam ata nagy reprodukálási pontossággal 
m egy végbe. I tt néhány olyan kérdéssel foglal­
kozunk, melyek bevezetését javasoljuk.
A beömlési szakasz végét, vagyis a csigadu­
gattyú  előre m ozgásának határolását az alakadó 
szerszám beömlésétől távol elhelyezett nyom ás­
m érő  végezheti. Célszerű ilyenkor anyagpárnán  
dolgoztatni a gépet. A m ennyiben a gépet adag­
m ennyiségre  á llítják  be, úgy az anyagpárna elő­
nyeit nem  tud juk  kihasználni, de a határolás 
egyszerű m echanikus végállás kapcsolóval meg-
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oldható. Nyomásmérő alkalm azása a henger o la j­
nyom ásának szabályozására és a csiga előrem e- 
net sebességének vezérlésére is felhasználható.
Az utánnyomás ideje  időkapcsolóval, vagy 
célszerűen a szerszámban a  beömlés helyén m ért 
anyaghőm érséklettel vezérelhető. A m ennyiben 
az anyaghőmérséklet a pecsételődési pont (m int 
kom parálási szint) alá csökken, vezérlést kap a 
szerszám nyitó rendszer. Az utóbbi vezérlési 
rendszer a szerszám hű tőhatásának  változatát is 
figyelem be veszi és az u tánnyom ási időt ennek 
m egfelelően korrigálja.
A fen ti vezérlő rendszerek  aránylag könnyen 
adaptálhatók  a meglevő gépekhez.
K iépíthető  sokkal bonyolu ltabb  számítógépes
vezérlő rendeszer is, mely a param éterek nagy 
szám át figyelem be véve végzi a technológiai fá­
zisok vezérlését. Jelenleg csak kísérleteket vé­
geznek a számítógépes vezérlő rendszerekkel. 
Felépítésük jelenleg még költséges ahhoz, hogy 
széles körben elterjedjenek.
Az ex truderek  és fröccsöntőgépek szabályozá­
sa, ill. vezérlése még számos komoly kérdést vet 
fel, m elyre csak további m érésekkel adhatunk 
választ. Szükséges még új m érési módszerek ki­
dolgozása, a jelenlegi m érőrendszerek tovább­
fejlesztése, a reológiai és az áram lástani viszo­
nyok megismerése, m érésekkel való ellenőrzése.
Szentirmai Endre
Summary
The artic le  publishes a control influence scheme and a block scheme for 
controlling th e  pressure of ex truders by the ro ta tional speed and the 
shearing gap, deals in deta il w ith  the  course of th e  pressure and the 
tem peratu re  versus tim e during th e  filling process of the tool spaces of 
injection m oulding m achines, and suggests on the basis of these processes 
several elem ents, w hich are w ell adap tab le to the existing  machines, for 
optim alizing th e  stopping operation  and the productiv ity  of these m a­
chines.
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Építmények m űszeres dinam ikai 
á llap otv izsgá la ta
A cikk a különböző rendeltetésű építményekben vég­
zett lengésvizsgálatokról számol be, elemzi az építmé­
nyeket érő különböző dinamikus hatásokat. Ismertetés­
re kerül egy gyárkémény széllökés hatására fellépő len­
géseinek vizsgálata, valamint közúti és vasúti forgalom 
eredetű talajrezgések elemzése.
1. Széllökések gerjesztő hatására fellépő kém ény-  
lengések időfüggvénye, trajektóriája és a ké­
m ény önlengésszámának meghatározása
A m érési objektum  a Dunai Vasmű egyik 75 m 
magas acélköpenyű gyárkém énye volt. A ké­
m ény nagyobb széllökés gerjesztő hatásokra je­
lentős lengőmozgást végzett, ezért biztonsági 
okok m ia tt acélsodronykötelekkel k im erevíte t­
ték. A m érés célja az volt, hogy a kötelekkel 
m egerősített kém énynek az új körülm ényekre 
vonatkozó lengésjellem zőit m éréssel m eghatá­
rozzuk. A kémény vázlatos rajzát az 1. ábrán  lát­
hatjuk.
A m érési feladat teljesítéséhez olyan mérési 
m ódszert kellett kidolgoznunk, ami alkalm as a 
várhatóan  igen kisfrekvenciás lengések m érésé­
re. Irodalm i adatokból ismeretes, hogy a karcsú 
(L/D«*5) és magas építm ények — m in t pl. tor­
nyok, kémények, an tennák  sajátrezgése 0,2 . . .1 
Hz közé esik. Ezért m érőátalakítóként Brüel— 
K jaer gym. 8306 tip. rezgésgyorsulásérzékelőket, 
m érőerősítőként pedig Brüel—K jaer gym. 2651 
tip. töltéserősítőt használtunk; e m érőrendszer 
alkalm azása révén a 0,03 Hz frekvenciánál na­
gyobb jeleket torzításm entesen m érhettük.
M ivel szükségünk volt a kém énylengések tra-
jek tó riá já ra  is, ezért a kém ény te te jén  (a ké­
m ény hosszanti tengelyére merőleges síkban) két, 
egym ásra merőleges helyzetű  érzékelőt helyez­
tünk  el.
Az aerodinam ikai hatások hosszabb id ő ta rta ­
mon keresztül tartó  hatásainak  m egism erése ér-
2 m
1. ábra. A vizsgált kémény vázlatrajza
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g y o rs u lá s  tö l té s ­
é rz ék e lő  erősítő
gyorsu lás-  töltés- FM  m é r ő ­
é rz ék e lő  e rősítő  m a g n e to fo n
2. ábra. A  kémények helyszíni lengésvizsgálatá­
nál alkalmazott mérési elrendezés
dekében a lengésgyorsulással arányos villam os 
jeleket egy Philips gyártm ányú  hétcsatornás, EL 
1020/07 típusú frekvencia modulációs elven m ű­
ködő mágnesszalagos jeltáro lóval rögzítettük. A 
mérési elrendezés vázlata  a 2. ábrán látható .
A kém ény csúcsponti rezgései igen fontosak 
a dinam ikai vizsgálat szempontjából. A  szél, 
vagy a szél okozta hatások  mérésénél fontos je l­
lemző a gerjesztőhatást előidéző szélsebesség 
nagyságának ismerete, ezért a rezgésm éréssel 
egyidejűleg — egy sa já t fejlesztésű villam os k i­
m enettel rendelkező kanalas anem om éterrel — 
a szélsebesség változásokat is mértük. A ked-
rea l- t im e
k e sk e n y s áv ú
k é tc s a to r n á s  XY reg is z t rá ló  sz in t í ró
v o n a l í ró
3. ábra. A kéménylengés időfüggvény, trajektória, 
frekvenciaspektrum kiírásához alkalmazott m ű ­
szeres elrendezés
vező időjárási viszonyok következtében a m éré­
sek a lá tt a szélsebesség kb. 40 km /h nagyságú 
volt. Mivel az örvényleválások és a torlónyom ás 
a szélsebességnek nem megegyező függvényei, 
ezért a cikkben közölt tra jek tó riák  — követke­
zésképpen — nagyobb szélsebességeknél nem é r­
vényesek. A kém ény lengésviszonyairól több­
órás időtartam ú m intát tá ro ltunk  a m érőm agne­
tofonnal. A m érés egyik célja a kémény önlen-
a [dB]
4. ábra. Kéménylengés lineárisan átlagolt rezgésgyorsulásszint spekt­
ruma. Mindkét lengéskomponest (hasonlóságuk miatt) egy spektru­
mon ábrázoltuk
gésszám ának m érése volt. A rezgésgyorsulás idő­
függvény frekvenciaelem zéséből a kém ény ön- 
lengésszáma m eghatározható. Az időfüggvény 
frekvenciaelem zéséhez a Brüel—K jaer gym. 
3348 típusú „azonos idejű  keskenysávú frekven­
ciaanalizátort” használtuk. (A m űszer működési 
elvét részletesebben ugyané szám ban a szerző 
m ásik cikke ism erteti).
Az elemzéshez használt mérési elrendezés 
blokkvázlatát a 3. ábrán  láthatjuk. A frekvencia­
elemzés során a rezgésgyorsulás időfüggvényt a 
0,025 . . .  10 Hz frekvenciasávban elemeztük. A 
rezgésspektrum  diszkrét sávszintjeinek várható 
értékét 64 statisztikailag egymástól független 
m intából határoztuk meg. Az analizátor adatfel­
dolgozásából következően a 64 m inta esetén a 
szabadságfok száma 128 volt.
A frekvenciaelem zésnél a kedvező szelektivi­
tás érdekében a m űszer cos2x függvényét hasz­
náltuk  súlyfüggvényként. A választott 10 Hz 
felső határfrekvencia és a H anning-féle súly­
függvény 0,0375 Hz sávszélességű (— 3 dB) 400 
diszkrét szűrősávban biztosított azonosidejű 
frekvenciaelem zést. Az adatokból következően a 
diszkrét szűrősávok 0,025 Hz magasságú frek­
venciafelbontóképességet nyújtottak. A horizon­
tális irányú két lengéskomponens várható  spekt­
rum szintjei a 4. ábrán látható regisztrátum on 
közösen szerepelnek. A két m érőhely lengésvi­
szonyai ugyanis csak kism értékben különböztek 
egymástól. A két spektrum ot A  és B  jelzésekkel 
különböztetjük meg egymástól. A regisztrátum - 
ról leolvasható, hogy a spektrum  0,33— 1,75—4, 
18— 6,83 Hz értékeinél vannak helyi m axim u­
mok. E frekvenciasorozat jól illeszthető az egyik 
végén befogott tartó  sajátrezgéseinek frekven­
ciasorozatához, tehát m egállapíthatjuk, hogy a 
kém ény önlengésszáma 0,33 Hz. Az 1,75 Hz ér­
tékű rezgésgyorsulás komponens hatását elha­
nyagolhatjuk, mivel a felharm onikus kétszeres 
integrálása u tán  belátható, hogy jelenléte csak 
m integy 1% -kal követi az önlengésszámnál je­
lentkező rezgéselmozdulást.
A kém énylengések 0,33 Hz-es frekvenciakom ­
ponensének időfüggvényét a Philips gym. PM 
8221 tip. kétcsatornás egyenáram ú vonalíróval 
regisztráltuk. A kém énylengések időbeni válto­
zásait jellemző regisztrátum okat az 5. ábrán  m u­
ta tju k  be.
A kém ény lengések tra jek tó riá já t a 3. ábrán 
látható  m érési elrendezésnek megfelelően egy
5. ábra. Különböző mintavételekből származó ké­
ménylengések rezgésgyorsulás időfüggvényei
Philips gym. 8120 tip. X—Y regisztrálóval rög­
zítettük. A kém énylengések tra jek tó riá ja  a 6. áb­
rán  látható.
É
6. ábra. A kéménylengések trajektóriája
2. A  talajban ébredő rezgések közúti já rm ű for­
galom, és vasúti forgalom hatására
Alacsony rezgésszintű követelm ényeket kielégí­
tő  építm ények alapozásának tervezéséhez nem
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7. ábra. „hx”-irányú talajrezgés spektrumok
elegendő a csupán statikai módszerekkel m egha­
tározott talajfizikai jellem zők ismerete, hanem  
ism erni kell az épületre az altalajból szárm azó 
gerjesztő rezgések dinam ikus jellemzőit is, hogy 
a várható  dinamikus hatásokat figyelembe tu d ­
juk  venni. Méréseinket egy leendő szám ítóköz­
pont és m ikrofotólaboratórium  rezgésszint köve­
telm ényeinek megfelelő alapozási tervezéshez 
szolgáltattuk.
A szóban forgó létesítm ényt a tervek  szerint 
a Kerepesi ú t és Asztalos Sándor utca által ha­
tárolt terü leten  helyeznék el, am ely a Kerepesi 
út közúti forgalmi, ill. az Asztalos Sándor utcá­
val párhuzam osan futó vasúti forgalmi hatások­
ból: a tala jban  terjedő rezgésekből fogja a ger­
jesztőhatásokat kapni. Em iatt a m aximális ha­
tások m egism erése céljából csúcsforgalmi idő­
szakban végeztünk m éréseket a kijelölt telken,
8. ábra. „hy”-irányú talajrezgés spektrumok
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9. ábra. Vertikális irányú talajrezgés spektrumok
összesen hat ponton. A kijelölt helyeken m ér­
tük  a vertikális irányú  és az egym ásra m erőle­
ges két horizontális irányú rezgéskomponenst. A 
m érőátalakítóként használt H ottinger—Baldwin 
M esstechnik gym. B4z és B4h típusú  útadókat 
a talajba süllyesztett 60 cm élhosszúságú beton­
kockákon helyeztük el.
Statisztikai vizsgálatok ú tján  m egállapíthat­
tuk, hogy 512 rezgésm inta megfelelő relatív 
gyakoriság-stabilitással jellemzi a rezgés spekt­
rum szintek várható  értékeit. A m intákat a 
Philips gym. EL 1020/07 tip. mágnesszalagos je l­
tárolóval rögzítettük, s a laboratórium i k iértéke­
lés során a Brüel— K jaer gym. 3348 tip. azonos­
idejű  keskenysávú frekvenciaelem zővel végeztük 
el a 0,25—100 Hz sávban a frekv^nciaelem zést. 
Súlyfüggvényként H anning-féle függvényt hasz­
náltunk. Az 512 statisztikailag független m inta
várható értékének  m érése m ellett gyű jtö ttü k  az 
ezen m intavételi időtartam  alatt előfordult 
diszkrét spektrális kom ponensek m axim um ait is. 
Az összetartozó, várható spektrum szint és elő­
fordult spektrum m axim um  görbét a kedvezőbb 
összehasonlíthatóság érdekében közös felvételen 
ábrázoltuk. A m int ez a felvételeken is látszik, a 
spektrum okon a m axim um  12 Hz körül je len t­
kezik és a helyi m axim um  után  a görbék — 12 
dB/oktáv m eredekséggel csillapodnak. A kis­
ír  ekvencián jelentkező kiem elés okára a választ 
az adja, hogy a telken levő altalaj feltö ltö tt, ned­
ves állapotú, így a rezgéshatásokat kis csillapí­
tással közvetíti. A 7., 8. és 9. ábrákon egy-egy 
horizontális és egy azonos m érőhelyhez tartozó 




The article gives an account on v ibration  tests in  building ob jects of 
various destination, analyses the  various dynam ic effects acting  on the 
buildings, describes the exam ination  of the sw inging of a  factory  stack 
under the effect of w indgusts, th e  dynam ic effects of vehicle tra ff ic  on 
buildings and the  analysis of soil v ibrations orig inated  by road  and 
railw ay  traffic.
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Valódi RMS értéket méré digitális multiméter 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ PM 2527 tip _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RMS mérések,10 /iV felbontás 
Méréshatárok:
egyenfeszültség 200 mV . . .  1 kV (5 fokozatban)
váltakozófeszültség 20 mV . . . 600 V (6 fokozatban)
egyen- és váltakozóáram 2 jíA . . .  2 A (7 fokozatban) 
ellenállás 200 ohm  . . .  2 Gohm (7 fokozatban)
Nagyfrekvenciás feszültség- és hőmérsékletmérésekhez 
külön mérőfejek és dugaszolható fiókok rendelhetők.
Automatikus és kézi üzemmódváltás.
Túlterhelés védelem.
A külön mérőfejjel a frekvenciatartomány 700 MHz-ig 
terjeszthető ki.
Kívánságra BCD vagy analóg kimenet biztosított.
Kettős bemenetű védőrendszer biztosítja a nagy CMRR 
értéket — 140 dB egyenfeszültségnél és 100 dB 50/60 
Hz-nél.
Kívánságra külön digitális és analóg kimenetek állnak 
rendelkezésre, automatikus vizsgáló- vagy mérőrendsze­
rekben való alkalmazáshoz.
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PHILIPS
Real-Hme keskenysávú frek ven ciaan alizátor  
Brüel-Kjaer 3348  tip.
A digitális technika fejlődése új mérési lehetőségeket 
hoz létre az analóg jelvizsgálat területén is. Az egyik  
legjelentősebb ezek közül az ún. azonos-idejű frekven­
ciaelemzés. A cikk a Brüel—Kjaer cég 3348 típusú frek ­
venciaelemzőjét ismerteti.
A frekvenciaanalizátor (1. ábra) analóg digitális 
m érőrendszer, m ellyel analóg villamos jelek 
frekvenciaelem zése vagy spektrális teljesít­
m énysűrűségének mérése igen rövid idő a la tt 
végezhető el. Az elemzés — a választott frek ­
venciasávban — mindig 400 szűrősávban tö rté ­
nik, s egy spektrum  m egjelenítési ideje 45 ms. 
A 400 szűrősáv szintje katódsugárcsövön kalib­
rált frekvenciaspektrum ként jelen ik  meg. A m é­
rési eredm ény analóg szintíróval, X—Y regiszt­
rálóval, vagy szalaglyukasztóval, ill. számítógép­
pel rögzíthető.
A frekvenciaanalizátor három  egységből áll:
a 2030 tip. spektrum analizátorból, 
a 6701 tip. átlagoló és vezérlő egységből és 
a 4710 tip. display (megjelenítő)-ből.
A három egység egyszerűsített blokkvázlatát 
a 2. ábra m utatja.
2030 tip. spektrumanalizátor
A 3. ábrán láthatjuk , hogy ez az egység három  
részből áll: bem eneti és időzítő áramkörből, m e­
móriából, és analóg kim eneti részből. A három  
rész szinkron m űködését egy 12 MHz-es órage­
nerá to r jelei biztosítják. A vizsgálandó jel a be-
4710 tip . Display
6701 tip. Á tlagoló és vezérlő
2030 tip. Spektrum analizátor
1. ábra. Real-time keskenysávú frekvencia­
analizátor
43
m eneti osztón keresztül ju t el a m intavevő frek ­
venciának megfelelő aluláteresztő szűrőhöz. A 
bem eneti áram kör szintfigyelő egysége jelzi a 
tú lterhe lést és azt, ha a bem eneti jel a dinam ika 
tartom ány  50—100% -án belül, illetve 50% -a 
a la tt van; az utóbbi esetben az analóg/digitális 
á ta lak ító  működése nem  optimális. A bem eneti 
jel a választott frekvenciasáv felső ha tárfrekven­
ciájának  háromszorosával kerül m intavételezés­
re  és a 8 bites bináris szavakká konvertált in fo r­
m áció a recirkulációs m em óriába jut. A recirku- 
lációs memória kapacitása 1200 db 8 bites szó; 
ezek recirkulációs m ozgásának sebessége 12-106 
szó/s, tehát egy recirkuláció 100 jus a la tt tö rté ­
nik. A felgyorsított (idősűrített) digitális jelek  
digitális/analóg konvertálás u tán  — egy a lu lá t­
eresztő szűrőn keresztül ju tva, 0 . . .  4 MHz frek­
venciasávba eső jelekké alakulnak át, így az idő­
sűrítési tényezőt a 4MHz/fu viszony határoz­
za meg, ahol fu a választott frekvenciaelemzési 
sáv legnagyobb frekvenciáját jelöli. így  pl. az 
idősűrítési tényező a 0 . . .  10 Hz frekvenciasáv­
ban: 4 MHz/10 Hz =  400 000. A 0 . . .  4 MHz-es 
sávkorlátozott jelet a következő keverő fokozat 
egy 16,25 . . . 20,25 MHz között lineárisan növek­
vő frekvenciájú  szinuszos jellel keveri össze 40 
ms, azaz a 4000 memória recirkulációhoz szüksé­
ges idő alatt. A jel a továbbiakban a 16,25 MHz 
sávközépfrekvenciájú szűrőre jut, m elynek kime­
netén m egjelenő 16,25 MHz-es jel szintje a 
0 . . .40 MHz sávba eső, idősűríte tt jelek frekven­
ciatartalm ának megfelelően fog változni. Belát-
4 7 1 0
2. ábra. A 3348 tip. real-time keskenysávú frekvenciaanalizátor egyszerű­
sített blokkvázlata
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3. ábra. 2030 tip. spektrumanalizátor blokkvázlata
ható, hogy a megfelelő frekvencia elhangolások- 
hoz tartozó jelszintek m egfelelnek a 0 . . .  4 MHz- 
es frekvenciasávba eső sű ríte tt jel — azaz az ere­
deti jel — egy adott frekvenciájához tartozó jel­
szintjének, így tehát a szűrő kim enetén levő jel 
a spektrum ot szolgáltatja. A jel a továbbiakban 
— kétszeres keverés u tán  — 2,25 MHz-es, majd 
250 kHz-es jellé alakul. A szűrő kim enetén meg­
jelenő jel a m éréstechnikai kívánalm aknak meg­
felelően cos2 (Hanning függvény), vagy négy­
szögjellel súlyozható (4. ábra).
A 250 kHz-re kevert jel, a feszültség/áram  
konvertáló fokozaton keresztül, időben lin eá ri­
san növekedve ju t a m intavevő- tartó  áram körre, 
m ely m inden m emória recirkuláció a la tt (100 /us) 
egy m in tát vesz. Ezek a m in ták  a 400 frekven ­
ciasávból felépített frekvenciaspektrum  egy-egy 
diszkrét jelszintjének felelnek meg. Az így elő­
állító t spektrum  közvetlenül (lineáris) spek trum ­
ként, vagy spektrális teljesítm énysűrűség m éré­
seknél egy bekapcsolt szorzóáram körön keresz­
tül ju t  a műszer kim eneti kapcsaira.
idő  t a r t o m á n y f rekvenc ia  t a r t o m á n y
4. ábra. Az elemzésekhez választható súlyfüggvé­
nyek jellemzői az idő- és frekvenciatartomány­
ban
6701 típusú átlagoló és vezérlőegység
Ez a 2030 típusú egység kim enetéhez csatlakoz­
tatva, három  üzemm ódban m űködtethető:
1. nem  átlagolt, idősűríte tt spektrum ot továbbít 
a 4710 tip. katódsugárcsöves display szám ára;
2. lineárisan átlagolt spektrum okat képez; a s ta ­
tisztikailag független m intákból — előválasz­
tással kért átlagolt spektrum ok szám a: 8— 
— 16— 32— 64— 128— 256— 512— 1024 lehe t;
3. exponenciálisan átlagolt spektrum okat képez.
A statisztikailag független m inták gyűjtése  il­
leszkedik a m intavételi tételekhez, így a m in ták  
szám ától és a választott analízis frekvenciasáv- 
játó l függően változik a spektrum -átlag  ada tfe l­
dolgozási ideje (1. táblázat).
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1. táblázat







— 3 d B -es  
s á v s z é l e s s é g  
H a n n i n g -  




0— 10 40 0,025 0,0375 400 000
0—20 20 0,050 0,0750 200 000
0— 50 8 1,125 0,1875 80 000
0— 100 4 0,25 0,375 40 000
0— 200 2 0,50 0,750 20 000
0—500 0,8 1,25 1,875 8 000oooTo 0,4 2,5 3,75 4 000
0—2000 0,2 5,0 7,50 2 000
0—5000 0,08 12,5 18,75 800
0— 10000 0,04 25,0 37,5 400




Lineáris átdolgozási idő és exponenciális átlagolási időállandó [s]
10 358 716 1,43 K 2,86 K 5,73 K 11,4 K 22,9 K 45,8 K
20 183 358 716 1,43 K 2,86 K 5,37 K 11,4 K 22,9 K
50 71,6 143 286 273 1,14 K 2,29 K 4,58 K 9,17 K
100 35,8 71,6 143 286 573 1,14 K 2,29 K 4,58 K
200 18,3 35,8 71,6 143 286 273 1,4 K 2,29 K
500 7,16 14,3 28,6 27,3 114 229 458 917
1 K 3,58 7,16 14,3 28,6 57,3 114 229 458
2 K 1,83 3,58 7,16 14,3 28,6 57,3 114 229
5 K 0,71 1,43 2,86 5,73 11,4 22,9 45,8 91,7
10 K 
20 K





8 16 32 64 128 256 512 1024
szabadság-
fok 16 32 64 128 256 512 1024 2048
o [%] 17,7 12,5 8,8 6,3 4.4 3,2 2,2 1,6
A lineárisan  átlagolt spektrum ok képzése az:
1 r=n
A = — 2  Tr 
K r=l
algoritm us szerint, az exponenciális átlagolás pe­
dig:
\  = Ar-i + (Tr — Ar_i) • -  
IC
algoritm us szerint történik , aho l:
Ar a jelenlegi m inta átlagértéke;
Ar_j az előző m inták á tlagértéke ;
Tr a pillanatnyi m inta értéke;
K az időállandót adó konstans.
A lineáris átlagoláshoz tartozó idő megegyezik 
az exponenciális átlagoláshoz tartozó idővel. Az 
exponenciális átlagolási időállandó azonban 2 x 
időállandót jelent.
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A 6701-es típusú  egységnek két display-m e- 
m óriája van, így többek között lehetőség van két 
spektrum  kis időkülönbséggel történő összeha­
sonlítására az alábbi kom binációk szerint:
— két időfüggvény időben változó spektru­
m ának összehasonlítása;
— egy időben változó, és egy másik, m ár elő­
zetesen táro lt spektrum  alternáló  összeha­
sonlítása;
— két tárolt spektrum  alternáló összehason­
lítása.
A 6701 tip. egység bárm ely csatornája (szűrő- 
sávja) a készülék előlapján levő csatornaválasz­
tóval kiválasztható, s a csatorna frekvenciája a 
készüléken levő négyszám jegyes digitális kijel­
zőről leolvasható; a kiválasztott csatorna egy­
idejűleg nagyobb intenzitással jelenik meg a 
4710 tip. egység képernyőjén.
A készülék speciális üzemmódjai között em lít­
jük  meg a következőket:
— a spektrum  frekvenciatengelye beépített 
kristályoszcillátorral ka lib rálható ;
— a lineárisan képzett spektrum  átlagolás kí­
ván t időpontban m egszakítható és fo lytat­
ható;
— időtartam -korlátozás nélkül gyűjthetők a 
spektrum ban előfordult legnagyobb szin­
tek, és ezek a maximális jelszintek táro l­
hatók;
— tranziens jelenségek spektrum -m axim um a 
egy tetszőleges beállított jelszinttől indítva 
tárolható; a tranziensm egfogó áram kör ré­
vén 400 m inta a triggerpont előtt, 800 m in­
ta  pedig u tána  kerül tárolásra, az 1200 
m inta tárolása u tán  a trigger áram kör 
autom atikusan leáll;
— analóg és digitális adatrögzítések;
— az összes kezelőszer távvezérlése;
4710 tip. spektrum m egjelenítő  (display)
A készülék 12 inch képm éretű katódsugárcsö- 
vén jelen ik  meg a 400 csatornás frekvencia- 
spektrum . A 6701 tip. műszer csatornaválasztó­
jával kiválasztott frekvenciasáv szintértéke 
N ixie-csöveken kiírva jelenik meg dB-ben kife­
jezve a 0 . . .  140 dB tartom ányban. A spektrum  
am plitúdó tengelye lineáris vagy logaritm ikus 
léptékű lehet. Az 50 dB-es dinam ika felső sáv­
jának  10 ill. 25 dB-es része a teljes képm éretre 
kinagyítható  a jelszintkülönbségek könnyebb 
vizuális észlelhetősége érdekében. A képernyőn
megjelenő, elektronsugárral felrajzolt skálák 
paralaxism entesen olvashatók le.
Mivel a digitális adatrögzítésekhez a készülék 
50/rs/csatorna sebességgel alakítja át az analóg in­
formációk dB-ben kifejezett sz in tértékét 8— 4— 
—2— 1 kódolású BCD jelekké, a teljes spektrum  
kiírásához legalább 21,5 ms időre van  szükség. 
A digitális adatok a 12 bit-es párhuzam os kim e­
neten keresztül csatlakoztathatók digitális peri­
fériákhoz. Szolgálatunk jelenleg a B rüel— K jaer 
gym. 6301 tip. szalaglyukasztót használja adat­
rögzítőként. A lyukasztó ASCII kódolású, és lyu- 
kasztási sebessége 75 karakter/s.
Alkalmazási lehetőségek:
— nagy frekvenciafeloldási jellem zőjű, állan­
dó sávszélességű frekvenciaelem zések 400 
frekvenciacsatornán a 0 . . .  20 kHz frek ­
venciatartom ányban ;
— real-tim e frekvenciaelem zés 10 kH z-ig;
— impulzusok Fourier-transzform áltjának  
közvetlen m érése;
— akusztikai és rezgésjelek frekvenciaelem ­
zése;
— periodikus jelek  harm onikus elem zése;
— beszéd analízis;
— neurológiai és fiziológiai jelek elem zése;
— szeizmológiai jelek elemzése;
— gépipari karbantartások  előrejelzése rez­
gés-diagnosztikával.
A  3348 tip. real-tim e keskenysávú frekvencia ­
analizátor főbb jellem zői:
analízis frekvencia- 0...10 Hz frekvenciasávtól




bemeneti érzékenység 0,25% (konstans környeze­
ti hőmérsékleten)
0,1 . . .3 0  V e ff
(kalibrált osztóval szabá­
lyozható 0...49 dB között) 
bemeneti impedancia 100 kohm
amplitúdó linearitás 1 dB
memória 1200 db 8 bit-es szó
dinamikatartomány 50 dB
adatrögzítési lehetőségek analóg kimenet váltakozó­
áramú szintiróhoz és X—Y 
Íróhoz;
digitális kimenet 14 bit-es, 
8—4—2—1 kódolású pár­
huzamos adatátvitel, a 
legkisebb digitális kiolva­






Nyilvántartott n a g y  értékű m űszerek
Az 1975. III. 1-től 1975. IX. 1-ig terjedő  időszak­
ban az országban beruházott nagy é rtékű  műsze­
rekből az alábbiakat ism ertetjük. A felsorolt 
m űszerek további adatairó l Szaktanácsadási Osz­
tályunk  ad felvilágosítást.
Adatgyűjtők, kalkulátorok, perifériák
Ft
9830 A tip. kalkulátor
Hewlett—Packard gym. — US 1 050 000
BKP—12 tip. görgős fékerőmérő
VEB Spezialfahrzeugwerk gym. — ND 502 200
3 H 115 tip. keménységmérő
Walpert gym. — Se 1 643 000
Szakítógép
Instron gym. — NB 4 287 200
753 tip. dilatométer
Harry W. Dietert gym. — US 671 100
S 10 D tip. felületvizsgáló
Mahr Perthen gym. — NSz 602 300
Optikai mennyiségek műszerei
241 MC tip. polariméter
Perkin—Elmer gym. — Au 917 600
2074—010 tip. abszorpciómérő
LKB gym. — Sd 627 800
JEM 200 A tip. elektronmikroszkóp
Jeol gym. — Ja 5 844 300
Fotoautomata kamera
Leitz gym. — NSz 167 900
AASI tip. atomabszorpciós spektrofotométer
Zeiss gym. — ND 208 200
25 tip. spektrofotométer
Beckman gym. — US 287 400
„OM U3" ultramikrotom Ca U 3 tip. 
sztereomikroszkóppal
Reichert gym. — Au 580 600
FITC—3 tip. Zetopan kutatómikroszkóp
Reichert gym. — Au 368 100
GP 3 tip. gonioptométer
Opton Feintechnik gym. — Au 204 600
JEM 220 A tip. elektronmikroszkóp
Jeol gym. — Ja 5 884 300
AA—1200 tip. atomabszorpciós lángfotométer
Varian gym. — Se 283 800
118 C Cary tip. spektrofotométer
Varian gym. — Se 811 800
Mechanikai mennyiségek műszerei, 
anyagvizsgálók
NW 700 tip. indukciós átfolyás mennyiségmérő 
Rheometron gym. — Se 255 000
FA 8766 tip. felületvizsgáló
Standard Elektrik Lorenz gym. — NSz 364 000
Kóbelhibahelymérő kocsi
Radio und Funktechnik gym. — ND 724 000
ívhosszmérő
Maho Maschinen gym. — NSz 730 800
Örölhetőségvizsgáló 1,5 PS
Institut für Steine und Erden gym. — NSz 628 100
Bf 1607 tip. kopásvizsgáló
Tonindustrie gym. — NSz 211 300
HD 1500 tip. repedésvizsgáló
Kovo, Praha gym. — Cs 138 800
Fény- és időjárásállóság vizsgáló
Original Hanau gym. — NSz 284 400
GAT 171 tip. vákuumberendezés
Balzers gym. — Sc 1 023 800
KC—3 tip. cementkonzisztométer
Vesztechnika gym. — SzU 640 600
DB 300 tip. próbakockatörőgép




Balzers gym. — Se 1 875 633
R—20Exd2 G5 tip. rotációs gőzölő
Donau Export — Se 329 300
Villamos és elektronikus műszerek
SMV 7A2 tip. szelektív mikrovoltmérő
Messelektronik gym. — ND 216 000
D 2001—A 702 tip. szintképző
Siemens gym. — NSz 1 187 000
QMPL kristály paramétermérő
AEG Telefunken gym. — NSz 3 335 000
Linecomp 2 tip. vonalíró
Hartmann—Braun gym. — NSz 116 000
PSM—8 tip. szintmérőhely
Wandel und Goltermann gym. — NSz 777 000
ZWD tip. impedancia wobbler
Rohde—Schwarz gym. — NSz 834 000
2030 A tip. spektrumanalizátor
Brüel—Kjaer gym. — Dá 706 000
1614 A tip. tercoktáv szűrő
Brüel—Kjaer gym. — Dá 189 000
2113 A tip. frekvenciaanalizátor
Brüel—Kjaer gym. — Dá 235 000
2120 A tip. frekvenciaanalizátor
Brüel—Kjaer gym. — Dá 220 000
7004 B tip. XY recorder
Hewlett—Packard gym. — US 215 000
Anyagösszetételmérők, 
kémiai szerkezetvizsgálók
Magnós 5 tip. oxigénanalizátor
UHER gym. — Au 150 000
Réteg kroma tog ráf
Berthold Láb. gym. — NSz 781 200
084—518 tip. integrátor
Carlo Erba gym. — Ol 215 700
2407/T tip. kromatográf
Carlo Erba gym. — Ol 294 500
MK III tip. tejzsirvizsgáló
Foss Electrik gym. — Dá 399 400
5711—A tip. gázkromatográf
Hewlett—Packard gym. — US 685 100
Gázkromatográf 104 tip.
Pye Unicam gym. — NB 589 800
95831 A tip. gázkromatográf
Hewlett— Packard gym. — US 559 200
Egyéb (pl. magkémiai) készülékek 
és segédberendezések
AI—1024 tip. analizátor
Mashpriborintorg — SzU 532 000
BF 220 tip. izotópos letapogató
Berthold gym. — NSz 638 000
VÁC 601 tip. ultracentrifuga
VEB Zentrifugenbau gym. — ND 320 300
Mod. 200—5 tip. portartalommérő
Kontron gym. — NSz 241 700
Rheometer 
Contraves Balance
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A kavitációs erózió v izsgá la ta  k ü lön leges  
film technikával
A vízgépekben kialakuló kavitációs áramlás előbb csak 
rontja a gépek hatásfokát, majd teljes tönkremenete­
lükhöz vezet. A  kavitációs áramlás kinematikai s truk­
túrája és a kavitációs erózió megjelenési formája kö­
zötti kapcsolattal foglalkozik a dolgozat.
A kavitációs áram lás kinem atikai struk tú rá ja  és 
a kavitációs erózió m egjelenési form ája közötti 
kapcsolatból m egism erhetjük az erózió pontos 
okait. Az okokról és az erózió kialakulásának fo­
lyam atáról több elgondolás van  [1, 2] és a vizs­
gálatok közelebb segítenek a folyam at m inél 
pontosabb megismeréséhez.
A vízgépekben kialakuló kavitációs áram lások 
m ia tt fontos az ún. hidrodinam ikai kavitáció fel­
téte le i m ellett kialakuló áram lási és eróziós vi­
szonyok elemzése. A továbbiakban ism ertetésre 
kerülő vizsgálatokat különleges film technikai 
módszerekkel végeztük.
A kavitációs áram lás során sok buborék kelet­
kezik, am elyek m eghatározott üregkonfigurációt 
alkotnak. Az üregnek  a testrő l való robbanásos 
leszakadása, m ajd fel- és szétbomlása u tán  a bu­
borékok az áram lásba elkeverednek és összerop­
pannak. A buborékokból álló kavitációs üreg  vi­
selkedését csak az utóbb időben kezdték el vizs­
gálni, amióta m egfelelő technikai eszközök ren ­
delkezésre állnak [3, 4].
A  kavitációs eróziós folyam at m akrostruktu- 
rális előfeltétele a kavitációs üregek periodikus 
keletkezése és leszakadása. Az üregek ebben az 
értelm ezésben a testhez tapad t gőzbuborékokkal 
tö ltö tt alakzatok. A következőkben az üregek 
összeomlásával és az általuk  kelte tt eróziós ha­
tással foglalkozunk. Az áram lás kinem atikai
struk tú rá já t, az eróziós folyam atot nagysebessé­
gű és idősűrítő film felvételekkel vizsgáltuk.
1. ábra. A z  ORTHOTRON gyártmányú STROBO-  
HERTZ, — 1000 Hz, 200 W  típusú stroboszkóp  
lámpa és vezérlő tápegysége
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Vizsgálati módszerek
A vizsgálatokat a BME Vízgépek Tanszéke h id ­
rodinam ikus csatornájának 4^X200 m m 2 szel­
vényű  m érőterében végeztük. Kavitációt keltő 
tes tk én t az áramlás irán y á ra  merőlegesen kör­
hengert, illetve szim m etrikus ékm odelleket he­
lyeztünk  el. A nagysebességű film felvételeket a 
japán  gyártm ányú HIM AC 16 MB típusú fofrgó- 
prizm ás, folyamatos továbbítású  16 m m -es ka­
m erával készítettük. Az örvényleválási folyam at 
kellő mélységig való áttek in thetővé tételéhez an ­
nak  egy periódusáról legalább 50 . . .  100 kép­
kockát kellett készíteni. Ezért 9000 kép/s felvé­
teli sebességet választottunk. Az egy képre eső 
m egvilágítási idő az ilyen  nagy képfrekvenciá­
nál 2,5 10~5 s, ezzel az idővel elmozdulás m ente­
sen fényképezhetek az áram lási hullám alakok. 
A film felvételek 30 m hosszúságú film re készül­
tek. A film szélére kvarcvezérlésű időjeladó és a 
kam erában elhelyezett glim lám pák segítségével 
1000 Hz-es időjeleket fényképeztünk [5, 6], A 
nagysebességű film felvételeken egy-egy képm e­
ző kicsi, s ezért a képfeloldás korlátozott. A 0,1 
m m  nagyságrendű gőzbuborékok a film en még 
követhetők, a kockánkénti léptethető film  anali­
zá to rra l pályájuk, viselkedésük mérhető.
Sokkal jobb eredm ényt kapunk akkor, ha az 
ún. időminták felvételére alkalmas, nagym ére­
tű  és jó feloldású 6X 6 cm-es negatívra fényké­
pezünk Hasselblad 500 C típusú fényképezőgép­
pel, 3,5-szeres kicsinyítéssel. A fényképeket- a 
k íván t mértékben nagyíthatjuk . A nagysebessé­
gű (gyorslefolyású) kavitációs jelenség rögzíté­
séhez a hagyományos fényképezőgépzár 10-3 
s-os legrövidebb expozíciós ideje is tú l hosszú az 
elmozdulásmentes éles kép készítéséhez. A m ű­
szaki filmezésnél használatos villanólám pa két- 
három  nagyságrenddel rövidebb villanásideje 
n y ú jto tta  számunkra a fényképezés lehetőségét. 
Vizsgálatainkhoz a francia  ORTHOTRON g y á rt­
m ányú, sztroboszkópikus filmezéshez készült, 
1000 Hz maximális villanási frekvenciájú, 200 
W -os STROBOHERTZ im pulzus lám pát használ­
tuk. (1. ábra). Ennek előnye, hogy nagy, 0,2—4 J 
energ iát sugároz, reflek to rán  kérészül fókuszál­
ható  és a villanási idő 14— 7 jus között állítható.
A  kavitációs áram lási viszonyok és gőzbubo- 
rék-konfigurációk p illanatny i helyzeteinek m eg­
figyeléséhez a 14 jus-os villanási idő m egfelelt. 
A készüléket csak egyes im pulzus üzemben hasz­
náltuk és szinkron m űködtettük  a Hasselblad 
500C fényképezőgép zárjával. Stroboszkopikus 
fénnyel azért készítettünk fényképfelvételt, 
hogy az üregösszeomlás közbenső fázisait nagy 
részletgazdagsággal rögzítsük. A nagysebességű, 
9— 10 000 kép/s-os film felvételek sokszorta jobb 
időfelbontást nyú jto ttak  és a jelenség összefüg­
géseinek átfogó tanulm ányozását te tték  lehe­
tővé.
A nagysebességű és im pulzuslám pás felvéte­
leknél az ellenfényes m egvilágítást alkalm aztuk 
úgy, hogy az objektiven keresztül a fényforrás 
képe és fényfoltja  ne legyen látható. A gőzbubo­
rékok az ilyen m egvilágításban erősen csillogva, 
fehéren láthatóvá váltak, míg a buborékm entes 
áram ló folyadék teljesen átlátszó volt.
Idősűrítő felvételekkel vizsgáltuk a kavitációs 
igénybevétel által okozott eróziós sérülések ke­
letkezését, a felületm enti és a felületre m erőle­
ges irányú  mozgásokat. Az idősűrítő film felvé­
telek ARRIFLEX 16 típusú  kam erával készültek 
16 m m -es Eastm an Color negatív II. film re. A 
kam erát 30 s-ként kapcsolóóra indította. Az ex­
pozíciós idő 0,1 s volt.
A kinem atikai s truk tú ra  vizsgálatára irányuló 
nagysebességű felvételeknél a m érőtér négy ol­
dalát átlátszó lapok határolták . Az eróziós vizs­
gálatoknál az ólom próbateste t a m érőtér egyik 
oldalán helyeztük el. Az idősűrítő felvételek so­
rán az ólom próbatestet annak síkjával p á rhu ­
zamosan 1 kW-os, 127 mm hosszú vonalszerű, 15 
h-s é le tta rtam ú  halogén fényforrással (3200 K) 
világíto ttuk meg. Így a próbatesten fellépő kavi­
tációs eróziós roncsolódás sokkal plasztikusak­
ban volt filmezhető. A felü leti érdesség és a k rá­
terek kiem elkedése és m élysége az árnyékképző­
dés következtében jobban volt látható. D erítés­
nél két oldalról 45° a la tt ké t 500 W-os 2800 K 
színhőm érsékletű izzólám pát használtunk. A m a­
gasabb színhőm érsékletű, az ólom próbatest sík­
jához közel elhelyezett főfényforrás a kavitációs 
erózió helyein erős árnyéko t idézett elő. A két 
alacsonyabb színhőm érsékletű fényforrás az á r­
nyékos helyeket vörösebb színnel és gyengébben 
világította meg. Az árnyékhatás ezáltal m egm a­
radt, sőt a mélyedések m elegebb-vörösebb tó­
nussal vá ltak  ki. A kavitációs zóna jelen léte az 
eróziós folyam at film felvételeinek elkészítésé­
hez a kavitációs áram lási állapotot a felvétel pil­
lanata elő tt néhány m ásodpercre m egszüntettük, 
m ajd ezt követően — ism ét néhány m ásodperc
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A  vizsgálat eredm ényei
a)
2. ábra. A kavitációs erózió próbatest sematikus 
rajza a láthatóság figyelembevételével 
a) kavitációmentes, (b) kavitációs áramlás esetén
alatt —  ú jra  előállítottuk. (2. és 3. ábra).
3. ábra. A kavitációs erózió folyamat vizsgálata 
során a kavitációs áramlás és a fényképezés ide­
jének szakaszai
T, a manipulációs időtartam (—5 s); T egy perió­
dus ideje; t1( t3 a nyomásváltoztatások időszakai; 
t2 a meghatározott jellemzőkkel bíró kavitációs 
áramlás időtartama; t ,, a fényképezésre rendelke­
zésre álló idő; p cr a kavitáció megjelenéséhez tar­
tozó statikus nyomás; px az adott kavitációs álla­
pothoz tartozó statikus nyomás; px a hidrodina­
mikus rendszerben a kavitációs áramlás meg­
szüntetésére létrehozott nyomás (px >Poo)
A kavitációs áram lás kinem atikájával foglalkozó 
korábbi vizsgálatok a rra  a m egállapításra vezet­
tek  [7, 8], hogy a kavitációt keltő testrő l perio­
dikusan üregek, gőzbuborékok tömegéből álló 
sajátságos konfigurációk válnak le (4. és 5. ábra).
4. ábra. Körhenger mögötti kavitációs áramlás 
képe. (Az áramlás iránya a testtől a kavitációs  
zóna irányába)
5. ábra. Ék mögötti kavitációs áramlás képe  
(Az áramlás iránya a testtől a kavitációs zóna  
irányába)
A modell m indkét oldalán viszonylag nagy frek ­
venciával, ellentétes fázisban keletkező, k ife j­
lődő és leszakadó üregek külsőleg m egfigyelhető 
képe a — kavitációs állapotot is jellemző — ka-
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6. ábra. A  periodikus kavitációs üregleválás rajza, 
körhenger, mint kavitációt keltő test esetében
vitációs zóna (6. ábra). Egyértelm ű és m eghatá­
rozott összefüggés áll fen n  a megfelelően v á ­
lasztott, rendszerint a zavarta lan  áram lás ada­
taiból képzett kavitációs zóna hossza, valam int a 
S  — f l/v  összefüggéssel le ír t  Strouhal-szám  kö­
zött. Az összefüggésben f  a  tes t egyik oldalán az 
időegység a la tt kialakuló ü regek  száma, l a test 
jellemző m érete, v  a referencia  sebesség: a za-
7. ábra. A  kavitációs üreget lemetsző explózióki-  
alakulás egy-egy közbenső fázisának vázlata
var tálán áram lás sebessége. Különböző áram lási 
param éterekkel előállított, azonos kavitációs ál­
lapotokban a Strouhal-szám  értéke is azonos. 
M eghatározott kavitációs szám esetében a kine­
m atikai s tru k tú rá t azonban az áram lási sebesség 
határozza meg, az f~ v  kapcsolat alapján.
A kavitációs erózió szoros kapcsolatban áll a 
kavitációs áram lás periodikus jellegével. Az 
utóbbit illetően az üregleszakadás körülm ényeit 
kell megfigyelni. A gőzbuborékokból álló kavi­
tációs konfiguráció ( =  üreg) hasonlóan omlik 
össze, m in t az egyedi buborékok, ahol a bubo­
rékok térfogata a környezeti nyom ás hatására 
aszim m etrikusan csökken, s az összenyomódás 
utolsó fázisában folyadéksugár ü ti á t a buboré­
kot. A m odellhez tapadt kavitációs üreg növe­
kedése révén á thato l az áram lás szim metriavo­
nalán, a m odell ellentétes oldalán érintkezésbe
8. A  kavitációs eróziós súlyveszteség-görbe és a 
hozzá tartozó eróziós folyamat jellemző tartomá­
nyai
kerül a — kifejlődésében még korábbi stádium ­
ban levő — üreggel. A deform áló hatás az üreg 
relatív egyensúlyi helyzetét m egbontja. A kon­
túrdeform áció környezetében folyadéksugár 
lép az üregbe. A folyadéksugár lem etszi az ü re­
get, és felütközve a szemben levő vízfalon nyo­
m áshullám ot kelt (7. ábra).
A kavitációt keltő  test m ögötti üregképződés 
számítógépes szim ulációja [9] azt m utatta, hogy 
az üreg m indig instabil és az egyensúlyi helyzet­
ben bekövetkezett deformáció szükségszerűen
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folyadéksugár á tü tésével já r együtt, am ely az 
üreg összeomlásához vezet. Az üregképződés 
frekvenciájával jelentkező lökéshullám  a kör­
nyezetében levő anyag szám ára fárasztó-nyom ó 
igénybevételt jelent. Ezen kavitációs hatásra  az 
erózió sajátságos lefolyása következik be, ame­
lyet a 8. ábrán bem utato tt súly veszteséggörbe 
jellemez. A folyam atnak két fő tartom ánya az 
inkubációs periódus, illetve a totális roncsolás 
szakasza. *
Az erózió kialakulásának jellemzői:
— a roncsolás inkubációs tartom ányában  a 
felületi érdesség növekedése;
— az inkubációs szakasz végén a to tális ron­
csolás kezdetén — a roncsolás k ritikus tar­
tom ányában — a kavernák m egjelenése;
— totális roncsolás tartom ányában a kaver­
nák szám ának és m éretének roham os nö­
vekedése a roncsolási idő függvényében.
Az erózió fontos jellem zői még: a kavitációs 
erózió helye és form ája. Ha a kavitációt keltő 
test körhenger, a keletkező kavitációs üreg a 
testhez tapadva alakul ki. Uregösszeomláskor a 
nyom áshullám ok az ü regen  belül a hengerig ju t­
nak el és a henger környezetében is jelentős ron­
csolást hoznak létre.
Ha ék  alakú a kavitációs test, a buborékokból 
álló zsákocskák a leválási élekhez kötődve jelen­
nek meg. A csúcsosan szűkülő üreg lefékezi és 
elnyeli az áram lással szemben haladó nyomás­
hullám  energiáját. Ebben az esetben a sérülések 
a kavitációt k e ltő -te s ttő l távolabb figyelhetők 
meg.
A roncsolás elhelyezkedése (a folyadéksugár az 
üregkontúron való felütközése környezetében, il­
letve a nyom áshullám nak a kontúron való terje­
dése) a rra  is utal, hogy az üregben levő buboré­
kok egyedi „élete” és esetleges összeroppanása 
az eróziós folyam atban csak másodlagos jelentő­
ségű. A  próbatest a kavitációs zóna alsó és fel­
ső kon túrján  belül —  az eróziós sávot leszám ít­
va — gyakorlatilag sérülésm entes, pl. az ékeknél. 
A kavernák  belső fala  és környezete apró go­
lyók lenyom atainak helyét viseli m agán. Ennek 
feltételezhető oka, hogy az üregbe hatoló folya­
déksugár számos buborékot sodor m agával — 
önmaga is buborékokat tartalm az — és ütközés­
kor a felütközési fe lü le tre  sajtolja azokat (9. áb­
ra). A kavitációs áram lás most ism erte te tt lefo­
lyásának és eróziós jellegének pontosabb m eg­
figyeléséhez 16 m m -es film  készült [10].
9. ábra. A  kavitációs hatásnak alávetett ó lo m ­
próbatest képe
K övetkezte tések
A  kapott eredm ények alapján m egállap íto ttuk  a 
következőket.
1. A kavitációs erózió legintenzívebb ta r to m á ­
nyának a helye az üreglemetsződéssel eg y ü tt­
járó  explózió helyével megegyezik. A  távo­
labbi tartom ányok a terjedő nyom áshullám ok 
gyengülésének m egfelelően kisebb in ten z itá ­
sú lüktető-fárasztó-nyom ó igénybevételnek 
vannak kitéve, i tt  az erózió lassan fe jlőd ik  ki.
2. A testhez és a testre  tapad t kavitációs üreg 
összeomlásakor az explózió hatása a kav itá -
*A kavitációs erózió inkubációs periódusa a kav itációs 
roncsolás fo lyam atának azon — kezdeti — szakasza, 
am elyben a kavitáció — túlnyom órészt — m echan ikai 
fárasz tási jelentő igénybevétele következtében a  k av i­
tációs hatásnak  a láve te tt anyagban a sz ilárdság i je l­
lem zők nagym értékű változása — rom lása — követke­
zik be, és am elyet a roncsolás folyam atának későbbi 
szakaszához viszonyítva re la tive  k ism értékű anyag fo ­
gyás jellemez.
A to tális roncsolás periódusa a kavitációs eróziós fo­
lyam atnak  az inkubációs szakaszt követő része, am elye t 
az erózió karak terisz tikus jeleinek — sérü léseknek  — 
töm eges megjelenése, roham os anyagleválasztás, és a 
kavitációs hatásnak  a láv e te tt testek  (próbatest, gépal­
katrészek) súlyos és egyre fokozódó károsodása je lle ­
mez, am ely egyre inkább lehete tlenné teszi az a d o tt gé­
pek és berendezések rendeltetésszerű  h aszn á la tá t (pél­
dáu l járókerék lapátok  erózió okozta „elfogyása”, le tö ­
rése, berendezések fa la inak  átszakadása stb.).
A kavitációs roncsolás k ritikus adatai a kav itációs eró ­
ziós folyam atban olyan idő tartam  és súlyveszteség 
(anyagállapot) jellem zők, am elyek az inkubációs perió ­
dust és a totális roncsolás ta rtom ányát névlegesen egy­
m ástól elválasztják. Ezzel az anyagok kavitációs h a tá s ­
sal szem beni ellenállására és a kavitációs in ten z itásra  
u ta lnak . Em iatt igen nagy a jelentőségük.
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10. ábra. A  kavitációs eróziós hatás képe körhen­
ger esetében
(A kavitációs áramlás iránya a kavitációt keltő  
testtől a roncsolás irányába)
11. ábra. A  kavitációs eróziós hatás képe 60 °-os 
ékkavitáció esetében
(A kavitációs áramlás iránya a kavitációt keltő  
testtől a roncsolás irányába) 12
12. ábra. A  kavitációs eróziós hatás képe 30 °-os 
ékkavitáció esetében
(A kavitációs áramlás iránya a kavitációt keltő  
testtől a roncsolás irányába)
ciót keltő teste t is eléri, azon és annak közvet­
len környezetében eróziós sérülést hoz létre. 
A testhez kötött, de nem tapadó üreg eseté­
ben (pl. ék) a kavitációt keltő test gyakorlati­
lag nincs kitéve eróziós hatásnak (10., 11., 12. 
ábra).
3. A buborékokkal tö ltö tt kavitációs üreg lesza­
kadását eredm ényező explózió meghatározó 
tényező a kavitációs erózió kifejlődésében. Az 
üregben levő kavitációs buborékok ebben a 
folyam atban másodlagos jelentőségűek.
4. A kavitációs erózió inkubációs tartom ányá­
ban az eróziós hatásnak k ite tt felület defor­
málódik, illetve a felületi érdesség nő. A to tá ­
lis roncsolás tartom ányát az eróziós kavernák 
szám ának és mélységének roham os növekedé­
se, az eróziós felületnek az áram lási param é­
terektől és a m odelltől függő szétterjedése je l­
lemzi.
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Summary
The cav ita tio n a l flow form ing in  hydrotechnical m achines reduces firs t 
their efficiency, then it leads to the  to ta l deterioration  of the machines. 
The p ap e r deals w ith the rela tionsh ip  between the k inem atic structure of 
the cav ita tio n a l flow and the appearing  form s of erosion by cavitation.
T elefontechnikai jelfogókról készített 
n a g y se b e ssé g ű  film felvételek  szá m ító g ép es  
analízise
A telefontechnikai jelfogók mechanikai paramétereinek 
mérésében alapvetően új lehetőséget jelent a gyorsfilm 
felvételek kvantitatív értékelése. A  szerzők egy S-típu-  
sú jelfogóról filmfelvétellel nyert optikai információ­
nak digitális számítógéppel végzett analízisét mutatják  
be. A z  eredmények alapján korszerű, optimális jelfogó­
kat lehet kialakítani.
j e lé t ­
jei b e  a la k í tá s
t o v á b ­
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X
A  telefontechnikai jelfogó működése
1. ábra. A z  elektromechanikus kapcsolóelemek 
működésének folyamatábrája  
■— v illam osáram ;------*- mechanikus mozgás
Az elektrom echanikus kapcsolóelemek m űködé­
sének folyam atábráját az 1. ábra m u ta tja  be. Ezt 
a folyam atot a telefontechnikában jelenleg is el­
sősorban jelfogókkal valósítják meg. Az általunk 
vizsgált, úgynevezett S-típusú telefon jelfogót a 
2. áb ra  oldalnézetben m utatja  be.
H elyettesítsük be az előbbi folyam atábrába az 
S-jelfogó egyes elem eit, ahol a jelek  m egjelen­
nek és az egyes m ozzanatok lejátszódnak (3. áb­
ra). A mechanikai elmozdulás a két jelátalakítást 
és a jeltovábbítást végző alkatelem nél jelentke­
zik és a következő időelemekre bontható.
Záráskor: t
— a mágneses té r  meghúzása határértékének  
kifejlődéséhez szükséges időtartam ;
— az az időtartam , amire a horgonynak a lég­
rés leküzdéséhez szüksége van;
— a horgony pergési ideje;
—  a horgony és a közlőmű mozgása közötti 
időkésés;
— az az időtartam , ami az érintkezőnek a lég­
rés leküzdésére kell;
—  az érintkező pergési ideje.
az é r i n tk e z ő  
b e k ö té s é n e k  
he lye
r u g ó c s o m ag  az é r i n t k e z ő t
t e k e r c s  /  
k iv eze té s  
a  re lé  
rö g z í té s én e k  
he lye t e k e r c s
é r i n t k e z ő
v a sm a g
h o r g o n y
a — az  á l ló  rugó  t á m a s z t ó  l á b a  a v a sm agon
b  — m o z g ó  rugó  m o z g a tó  lába
c — a h o r g o n y  m o z g á s á t  k ö z v e t í t ő  m o z g a t ó k á r t y a
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—  a mágneses térerőnek  az elengedéshez 
szükséges értékre  csökkenésének id ő ta rta ­
ma;
—  az az időtartam, am i a horgonynak az e len­
gedéshez kell.
A klasszikus telefontechnikai jelfogók külön­
böző konstrukciós variánsai az alábbi param é­
terekkel jellemezhetők:
— be vagy kikapcsolási idő, a teljes zárási 
vagy nyitási folyam at lejátszódásának idő­
tartam a: 1 . . .  10 ms;
—  a lehetséges kapcsolási gyakoriság: 1 . . .  10 
Hz;
— a mozgó elemek által m egtett út az elm oz­
dulás 0,1 . . .  1 mm;
— mechanikai mozgás során észlelhető leg­
nagyobb frekvenciájú komponens: 10 000 
Hz körül.
A  jelfogónak a mozgás kinem atikáját be fo lyá ­
soló paraméterei
A telefontechnikában használatos jelfogó m űkö­
dése akkor optimális, ha a kapott vezérlő v illa­
mos jelnek megfelelő folyam at — tehát az é r in t­
kezők zárása vagy nyitása — minél kisebb idő 
a la tt  és minél egyértelm űbben történik. Ezen azt 
é rtjük , hogy a zárás vagy nyitás az adott idő ta r­
tam  alatt teljesen, megfelelő villamos param éte­
rekkel specifikálhatóan történik.
Az érintkezők közötti ellenállás
n y ito tt  állapotban >  10 Mohm,
zárt állapotban <  10 mohm.
A mozgó és m ozgatott elem ek geom etriai ki­
alakítása, az egyes elem ek szilárdsági és rugal­
m assági jellemzői, a rögzítés m erev vagy rugal­
m as kialakítása, és nem  utolsósorban a mozgás 
kiváltásához betáplált energia m ennyisége — te ­
h á t a rendszer kinetikai jellemzői — de term i­
n á lják  a működés jellegét, a kapcsolási fo lyam at 
végrehajtásához szükséges időtartam ot.
A kapcsolási funkciót teljesítő elem —  az 
érintkező — mozgásának jellegét a 4. áb rán  lá t­
hatjuk . A zárási szakaszt a pergés jelensége 
meghosszabbítja. A rendszer mechanikai felép í­
tése döntően befolyásolja az érintkezők zá rt ál­
lapotban kialakuló lengését, ez okozza az érin t­
kezőkön az úgynevezett zajfeszültséget. A rend­
szer k inem atikai felépítésétől függ a nyitási idő, 
a nyitást követő lengések ideje és m értéke, mely 
kedvezőtlen esetben többszöri, ism ételt zárást 
okozhat. Ezek, a nyitási pergésnek is nevezhető 
ú jrazárások hozzáadódnak a nyitás idejéhez, és az 
adott jelfogó által vezérelt áram körben funk­
cionális zavarokat okozhatnak.
lengés
lengés  n y i t o t t
idő
4. ábra. A z  érintkező mozgásának jellege, az e l ­
mozdulás az idő függvényében
A  gyorsfilm felvételekre alapozott m éréstech­
nika m egjelenése előtt is több m érést végeztek a 
fent vázolt jellemzők analizálására. Az 1. táblá­
zatban á ttek in the tjük  az egyes param éterek szo­
kásos hazai m ódszereit és azok korlátáit.
Új mérési lehetőségek a nagysebességű  
film f elv é te lek  kvan tita tív  analízisével
A szokásos m érési módszerekhez képest a 
nagysebességű film technika új lehetőségeket te ­
rem t [1, 2]. A korszerű optikai és a számítógépes 
feldolgozási technika összekapcsolásával lehető­
vé válik a jelfogóban lejátszódó mozgások komp­
lex, k ísérleti vizsgálata, és így eddig nem  ism ert 
tényezőket tudunk  felderíteni, új konstrukciós 
m egoldásokat m egbízhatóan értékelhetünk  [3],
A bem utato tt jelfogó-vizsgálat célkitűzése, a 
vizsgált S-típusú, töm eggyártással előállított jel­
fogóval szemben tám asztott követelmény, a vi-
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1. táblázat
Mért jelenség Mérési módszer A módszer korlátái
Horgony légrésleküzdése áram mérés
(a zárási idő részeként)
nem specifikus
Horgony pergése nincs módszer —
Horgony és közlőmű 
közötti időkésés
áram mérés
(a zárási idő részeként)
nem specifikus
Érintkező légrés leküzdése árammérés nem specifikus
Érintkező pergése Elektromechanikus pergés-idő Max. felbontás: 0,5 ms 
Mechanikus írószerkezettel 
erősen csillapított
Érintkező együttes lengése Psofometrikus zajfeszültségmérő 
v. regisztráló
Nem ad információt a 




Nem ad információt a 
gerjesztett zaj mértékéről
szonylag nagy m űködési gyakoriság és a kis zá­
rási és nyitási idő. A vizsgálattal azt akartuk  el­
dönteni, hogyan gyorsítható a jelfogó működése 
jelentős érintkezési zaj növekedés nélkül [4], A 
töm eggyártás jellegéhez alkalmazkodva elsőnek 
a gerjesztő feszültség és a felerősítés módjának 
változtatása látszott célszerűnek.
A vizsgálat m ódja: a jelfogókat rendes szere­
lési helyzetükben m űködtetve, elölnézetben, az 
érin tkezők síkjára merőlegeseh filmeztük. A 
film en a tekercs m eghúzó villamos impulzusá­
nak időtartam át optikailag rögzítettük. A jelfo­
gók 10 Hz gyakorisággal és 1 :1 im pulzus—szünet 
aránnyal működtek. A m érés lényegét tekintve a 
m echanikai mozgás egy analóg időfolyamat. A 
gyorsfilm felvétel készítésekor a m echanikai moz­
gások optikai vetülete áll elő, mely a látható el­
mozdulások valam ennyi részletét tartalm azza. 
Külön előnyt jelen t m ás mérési módszerekkel 
szemben, hogy az inform áció rögzítése a vizsgált 
rendszerbe való beavatkozás nélkül történik.
A kiértékelésben teljesen új lehetőség, hogy 
valam ennyi relatív mozgás is tetszőlegesen Vizs­
gálható, akár egyidőben is. A film felvétel elké­
szítése során az adott kom plex analóg folyam at­
ból, m eghatározott időközönként m intákat ve­
szünk, m elyeket egy-egy képkockán rögzítünk, 
azaz így m ár csak egy időben diszkrét geomet­
riai információ áll rendelkezésünkre. Éppen
ezért alkalm asan kell m egválasztanunk a felvé­
telkor alkalm azott képfrekvenciát, azaz a m in ta ­
vétel gyakoriságát. A m intavételi frekvenciának  
az értékelendő legnagyobb frekvenciakom ponens 
legalább kétszeresének kell, lennie, azaz
fminta ^  2 • fmax.ért.
Tapasztalataink szerint a m intavételi frekven ­
ciát ennél az elm életi ha tárértéknél nagyobbra 
célszerű választani, mégpedig:
fminta =  fkép =  3 -r 4  fmax.ért.
A dott esetben a vizsgálandó folyam at hossza, 
a használható m aximális filmhossz, és m ég más 
körülm ény kompromisszumos megoldáshoz ve­
zet. A jelfogók vizsgálatánál az
fminta “  6000 kép/s
felvételi frekvencia m ellett döntöttünk, am it a 
vizsgált folyam at teljes időtartam a m iatt nem  le­
h e te tt nagyobbra választani.
A további számítógépes feldolgozásra az egyes 
képkockákon tárolt, im m ár diszkrét geom etriai 
inform ációt digitalizálni kell. Az egyes fáziské­
pek ponthalm azaiból ki kell választani a vizsgá­
lat szem pontjából lényeges pontokat. A jelfogó 
m echanikai analíziséhez az egyes érintkezők, a 
horgony és vasm ag mozgását kellett ism ernünk.
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A digitalizálást az MTA M űszerügyi és M érés- 
technikai Szolgálatának HITACHI gyárm ányú 
NAC típusú optikai film -analizátorán végeztük 
és a nyert prim er inform ációt lyukszalagon tá ­
roltuk. Az adatokat TPA 1001/i kisszámítógépen 
dolgoztuk fel az 5. ábra szerin ti kiépítésben.
5. ábra. TPA 1001/i konfiguráció a 16 mm-es f i lm ­
ről nyert információ adatainak számítógépes fe l­
dolgozására
A feldolgozás menete a következő volt:
— a lyukszalagon levő adatok átírása disc h á t­
tértárolóra;
— a disc-en levő adatcsoportok átvizsgálása 
erre a célra készült ellenőrző-program m al, 
és szükség esetén in terak tív  korrekció;
— a mechanikai rendszeren kialakított bázis­
pontok, a megfelelő ciklusidők és lineáris 
léptékek figyelem bevételével az elm ozdu­
lás—idő diagramok számítása az abszolút 
és relatív  mozgásokra vonatkozóan;
idő
6. ábra. Elmozdulás—idő diagram kirajzoltatása 
analóg plotterrel
— a szám ítást követően a diagram okat meg­
felelő egységes léptékben a CAMAC real- 
-tim e periférián  keresztül analóg plotteren 
készítettük (6. ábra);
— a sebesség—idő diagram ok a megfelelő el­
mozdulás—idő függvények alap ján  készül­
tek  (7. ábra). A 6. ábrán látható  elmozdu-
7. ábra. A z elmozdulás—idő diagram alapján ké­
szített sebesség—idő diagram
8. ábra. A  jelfogó érintkező gyorsulás—idő dia­
gramja a sebesség—idő diagram differenciálásá­
val
lás— idő diagram  közvetlenül nem diffe­
renciálható, a görbét sim ítani kell úgy, 
hogy a vizsgálat szem pontjából lényeges 
inform ációt ne veszítsünk el. A simítást, 
egy speciális digitális szűrést, software
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úton végeztünk el, majd az így kapott függ­
vényt differenciáltuk, m elynek eredm é­
nyeként a sebesség—idő diagram ot kap­
tuk. Az eredm ény függvényt ú jra  p lo tter­
rel rajzoltuk ki;
— a gyorsulás— idő diagram (8. ábra) a meg­
felelő sebesség—idő függvények alapján 
készültek. A differenciálás ebben az eset­
ben is csak megfelelő sim ítás u tán  követ­
kezhet, ezért az előző pontban vázolt eljá­
rás ism ételt alkalmazása volt a legcélsze­
rűbb [5].
A  vizsgálat eredm ényei
A z  elmozdulás—idő diagramokból az egyes moz­
gó és mozgatott elem ek zárási és nyitási ideje 0,1 
m s pontossággal olvasható le. Az értékelés 0-idő- 
pon tjáu l a villamos vezérlő im pulzus m egjelené­
sét véve, sorrendben értelm ezhető az egyes jel­
áta lak ítási és mozgási m om entum ok részideje, 
és így kijelölhető a javítandó leglassúbb elem. A 
horgony és a vasm ag ütközése hozza lengésbe 
azokat az érintkező rugókat is, am elyeknek elvi­
leg nyugalom ban kellene lenniük. Ez a hatás jól 
megfigyelhető, s az elmozdulás— idő diagram ját 
egym ásra helyezve a zárt állapotban lejátszódó 
pergési és lengési szakaszokból vizsgálható az 
érin tkezők öntisztítása és becsülhető a „zajos­
ság” valószínűsége. A sebesség és a gyorsulás 
diagram okból ugyancsak 0,1 ms pontossággal le­
olvasható az érintkezők pergési ideje és a pergé- 
sek száma. A névlegestől eltérő gerjesztési mó­
dok és a különféle rögzítési megoldások hatásai 
a sebesség és gyorsulás diagram ok alap ján  érté­
kelhetők, — bár az értékelési m ódszerek még 
nem teljesen kidolgozottak. Ennek alap ján  bebi­
zonyosodott, hogy azt az általános gyakorlatot, 
amely a tekercs gerjesztésének növelésével kí­
vánja a kapcsolási időt lerövidíteni, felül kell 
vizsgálni. A tényleges egyértelm ű zárás és nyi­
tás ideje ez esetben a pergési idő és am plitúdó 
megnövekedése m iatt megnyúlik. Az optim ális 
működés szem pontjából a rugalm as rögzítés hoz­
ta a legkedvezőbb eredm ényeket.
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Summary
A fundam entally  new  possibility of m easuring the m echanical param eters 
of telephontechnical relays is th e  quan tita tive  evaluation of high-speed 
film  recordings. The authors p resen t the analysis of the optical in fo rm a­
tion obtained by film ing a S -type relay  as evaluated  by a d ig ita l com­
puter. The resu lts perm it the design of up-to-date optim al relays.
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HAZAI M Ű SZ E R L D D O N SÁ G O K
Az MTA Izotóp Intézetében kifejlesztett 
új műszerek
Hatcsatornás izotópos szintjelző (gammarelé),
GR—06 tip.
Izotópos szintérzékeléshez védelemm el elláto tt 
radioaktív sugárforrást m in t jeladót és a sugár­
zást villamos jelekké alakító, sugárzásra érzékeny 
detek tort tartalm azó m érőfejet (érzékelőt) hasz­
nálunk. K özöttük helyezkedik el a mérőszakasz, 
m elyben a technológiai folyam atokban feldolgo­
zott vagy táro lt anyagok szintállapotának válto­
zásait érzékeljük. Az anyagrétegeken való á tha­
ladás közben a sugárzás in tenzitása az abszorpció 
m iatt csökken. A m érőfejben észlelhető sugár­
zás intenzitásváltozása a m érőszakaszban talá l­
ható anyag jelenlétének ugrásfüggvénye.
Az izotópos szintérzékelő, vagy a m érésnél 
leggyakrabban alkalm azott gamm asugárzás m iatt 
gam m arelének is nevezett berendezés központi 
m űszeregysége kim enetében két állapotú elek­
tronikus készülék, amely alkalm as a m érőfejet 
é rt sugárzás „alacsony” vagy „magas” intenzitás 
értékének m egkülönböztetésére. A kom plett ösz- 
szeállítás, a helyi igényeknek megfelelő geom et­
ria i elrendezésben jelzi, hogy a mérőszakaszban 
van-e anyag vagy nincs.
Az érzékelő rendszer a m érőszakaszban levő 
anyaggal csak a sugárzással érintkezik, az érzé­
kelés tehát érin tés nélküli. A m érőberendezés 
m echanikailag nem  érintkezik a mérendő anyag­
gal, ezért korrózió, nagy nyomás, lezúduló da­
rabos anyag stb. a m érést nem  gátolja, és a mé­
rés nem okozhat dugulás, szivárgást, feltapadást 
vagy egyéb zavart a technológiai folyam atban. A
m érési összeállítás, illetve a szintjelző m űködési 
vázlata az 1. ábrán látható.
Az ipari felhasználásra tervezett szin t jelző 
nehéz üzem i körülm ények között is jól alkalm az­
ható. A központi elektronikus egységek VÍV 
gyártm ányú, szabvány m éretű, öntött alum ínium  
tokozása nagy m echanikai védettséget biztosít, 
és a berendezést szabad téren  is fel lehet szerel­
ni. A berendezés csepegő víz és szálló por ellen 
védett, zárható tokozata, m int központi egység, 
m axim álisan hat jelfeldolgozóegységet, egy táp ­
egységet, valam int a kábelek csatlakoztatásához 
szükséges m echanikus szerelvényeket tarta lm az­
za. A hozzá tartozó m érőfejek  önállóan tokozott 
egységek.
A m érőfejekhez vezető kábelek a központi 
elektronikai egységbe és a m érőfejekbe egyarán t 
tömszelencéken keresztül vannak bekötve, ez biz­
tosítja az ipari környezetben szükséges védel­
met. A m érőfejek m echanikus kivitele —  „ket­
tős tokozás”, valam int a többszörös gum i szige­
telés — is nagyfokú védettséget ad a külső be­
hatások ellen.
A berendezés, am ely 220 V-os hálózati feszült­
ségről m űködtethető, a szokásosnál nagyobb fe­
szültségingadozás m elle tt is üzemképes m arad, 
teljesítm ényfelvétele igen kicsi. Üzemi param é­
terei széles határok között változtathatók. A ki­
m eneti egységet alkotó relék  nagyterhelhetőségű 
érintkezői lehetővé teszik, hogy a berendezés 
közvetlenül az erősáram ú autom atikai elem ek 
vezérlésére is felhasználható legyen.
A szerelési és jav ítási m unkák m egkönnyíté­
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sére a berendezésnek több  figyelemre m éltó tu ­
lajdonsága van. A m érőfejek  és a központi e lek t­
ronikus egység csatlakoztatása kétvezetékes ká­
bellel oldható meg, és az erek  felcserélhetők. E n­
nek következtében szerelésnél, illetve hiba ese­
tén  a mérőfej egyszerűen cserélhető. A jelfeldol­
gozó egységek is csereszabatosak és dugaszolha- 
tók.
Egy komplett GR— 06 típusú sokcsatornás 
szintjelző berendezés 3, 4, 5 vagy 6 csatornát 
tartalm az a felhasználási igény szerint. A keve­
sebb csatornaszámú berendezés utólag, m inden 
további átalakítás nélkül kibővíthető hat csator­
náig.
A szintmérő központi elektronikájának táp ­
egysége és minden csato rnája  külön-külön zár­
latvédő autom atikával van  ellátva, az egyik m é­
rőfej kábel zárlata esetén  a többi csatorna üzem ­
képes marad. A zárlat tetszőleges ideig fennm a­
radhat, megszüntetése u tá n  a csatorna au tom ati­
kusan működőképes. O lyan a konstrukció, hogy 
öt rövidrezárt csatorna esetén a hatodik még 
üzem képes marad. A hibakeresés m egkönnyíté­
sére a jelfeldolgozó egység előlapján elhelyezett 
„VONAL-ZÁRLAT” lám pa jelzi a hibát. Ez a 
lám pa a jelfeldolgzó egység károsodása nélkül 
felhasználható a vonal vizsgálatára is.
A sokcsatornás szint jelző elektronikus ellen­
őrzéséhez kifejlesztett célm űszerünk au tom ati­
kusan végigvizsgálja az elektronikus egységeket, 
a vonalat és a m érőfejet. A vizsgáló periódus be­
fejezése u tán  kijelzi, hogy m elyik egység hibá- 
sodott meg. A hibás egységet ki kell cserélni.
Az egyes csatornák m űködtetéséhez szükséges 
izotópok fa jtá já t, ak tiv itásukat a mérési e lren ­
dezésnek m egfelelően csak a konkrét esetre le­
het m eghatározni. A gyakorlatban l:,7Cs; 60Co; 
noSr izotópokat alkalmazunk, 1 .. . 300 mCi ak­
tivitással. Az izotópokat a m érőhelyeken m un­
katartókban helyezzük el. (Izotópos m unkatar­
tó). Szokásos m unkatartók az Intézetünkben ki­
fejlesztett IMT típuscsalád, de egyes helyeken az 
elrendezéstől függő speciális m unkatartókat kell 
tervezni és beépíteni.
A  sokcsatornás izotópos szin tjelzők alkalmazási 
lehetőségei
Az  országban jelenleg kb. 600—800 szintjelző 
csatorna m űködik. Az alkalm azásra néhány, az 
eddigi tapasztalat szerint jól bevált lehetőséget 
ism ertetünk. A legfontosabb mérési összeállítá­
sok a 2. áb rán  láthatók.
- O  2 2 0  V /5 0  Hz
tápegység
h a tá r m a g a s s á g
s u g á r fo r r á s
v é d ő t a r t ó
m é rő fe j  ( é r z é k e l ő )
káb e l
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K o n ta k tu s o k
kom pa-
rá tö r
id ő á l la n d ó  é rzék en y s ég
tá ro ló  e d é n y
1. ábra. Szin tjelző  működési vázlata
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2. ábra. Mérési összeállítások GR— 06 alkalmazására
Erőművekben, bányákban, ipari üzem ekben 
zavart okozhat az anyagtároló bunkerek teljes 
leürülése vagy túltöltése. A túltöltést a tartályon 
megfelelő m agasságban elhelyezett szint jelzővel 
akadályozhatjuk meg, am ely leállítja a töltést. 
Ugyanígy oldható meg az alsó — leürülés előtti 
— szint érzékelése is. Ha a bunkerben levő anyag 
m ennyiségét akarjuk  tudni, akkor több csatorna 
beépítésével, szakaszosan indikálható a bunker­
ben levő anyag szintje.
Agresszív anyagokkal tö ltö tt tartályok  szint­
jelzésére az izotópos szint jelző ideális berende­
zés, mivel nem  kell a ta rtá ly t megbontani, nem 
kerül közvetlen kapcsolatba az agresszív anyag­
gal a berendezés.
Kúpolókemencéknél a túltöltés m egakadályo­
zására szükséges a telítettség  érzékelése. A ma­
gas hőm érséklet m iatt a közvetlen érzékelés nem 
valósítható meg, de m egfelelően m éretezett izo­
tópos szint jelzők m ár évek óta jól m űködnek.
A bányákban vegyeshasználatú — a személy- 
és anyagszállító — szállítószalagoknál biztonsá­
gi szempotok indokolják, hogy m eggátoljuk a 
személyek továbbhaladását pl. egy anyagtároló 
bunker felé. Erre a célra alkalmazzuk az izotó­
pos szem élytúlhaladás-gátló berendezést. Ha az
érzékelő és a sugárforrás közé ember kerü l, le­
állítja  a szállítószalagot. Ilyen berendezés is több 
m űködik m ár hosszú ideje, meghibásodás nélkül.
Ha a szállítószalagon valam ilyen m eghatáro­
zott m éretű  tárgyak haladnak, akkor az előbbiek­
ben le ír t mérési elrendezés segítségével meg­
szám lálhatjuk ezeket. Ekkor a szintjelző szám ­
láló jelfogót m űködtet.
Sok esetben kell ké t tárgy  egymáshoz viszo­
ny íto tt helyzetét pontosan ism ételhetően beállí­
tani. Ekkor a mozgó tárgy ra  erősítjük az izotó­
pot és az álló tárgy ra  tesszük a m érőfejet. Ha a 
mozgó tárgy megfelelő helyzetbe kerül, a kes­
keny sugárnyaláb m űködteti a m érőfejet és a 
szint jelző leállítja a mozgó tárgyat. Ilyen beren ­
dezés az ún. kasbeállás jelző a bányákban, ahol 
a csillék kigurításához a kasnak pontos szintbe 
kell beállnia.
Főbb műszaki adatok:
Csatornaszám 3, 4, 5 vagy 6 csatorna
Legnagyobb érzékenység 0,1 mR/h GM-csöves mé­
rőfejjel







Budapest VI., Népköztársaság útja 2.
Telefon: 117-090*
Telex: 22-4736
Levélcím: 1392 Budapest, Pf. 295
Villamos, elektronikus és nukleáris műszerek, mechanikai mérőműszerek, 
hőmérsékletmérők, járműműszerek, laboratóriumi készülékek és eszközök, 
optikai műszerek, anyagvizsgáló berendezések, meteorológiai műszerek, 
finommérlegek, automatizálási eszközök, írógépek, ügyvitelgépek, másoló 
és pénztárgépek.
A MÍG ÉRT, mint termelőeszköz kereskedelmi vállalat a felsorolt hazai és 
külföldi termékeket belföldön forgalmazza és — esetenkénti külkereskedel­
mi jog alapján — nemzetközi kooperáció és választékcsere bonyolítására is 
jogosult.
Keresse fel Szakosztályainkat és Szaküzleteinket. Hazai és külföldi 
műszerek, automatizálási eszközök, iroda és ügyviteli gépek.
1. sz. Műszerszaküzlet
2. sz. Műszerszaküzlet
3. sz. Műszerszaküzlet 
Irodagépszaküzlet
VI. , Népköztársaság útja 2.
VII. , Majakovszkij u. 59. 
VII., Tanács krt. 9.
VI., Népköztársaság útja 2.
Műszerezési, automatizálási és ügyvitelgépesítési feladatainak megoldásé 
hoz kérjen szakszerű felvilágosítást szakosztályainktól.
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Kimeneti kontaktusok 3 db morze érintkező




— hossza 500 m-ig
Hálózati feszültség 220 V — 20% . .. + 1 0 % ;
50 Hz
Teljesítményfelvétel 30 VA
Védettség MSZ 806 szerint IP 54:
szálló por és csepegő víz
ellen védett
üzemeltetési hőmérséklet­
határok —10 . . . +40  °C
központi elektronika —20 . . . +50  °C
mérőfej
Központi elektronika 570 mm X 570 mm X
mérete X 200 mm
súlya kb. 30 kg
Mérőfej
mérete átmérője 70 mm,
hossza 350 mm
súlya kb. 2 kg
Demjén Imre—Gausz Péter—Rózsa Sándor
KÜLFÖLDI M Ű S Z E R Ú J D O N S Á G O K
Nagynyomású folyadékkromatográfok,
Model 601 és 604
P erkin— Elmer, Instrum ent Division, Norwalk, 
U SA
A Model 601 típusú m űszerben 200, ill. 400 atm  
nyomásig működő szivattyúrendszer van. Az in­
jektáló rendszer folyam atosan vagy szakaszosan 
adagol. Az injektáló feltétének  különleges sep- 
tum a (mem brán-válaszfala a külső tér és a bel­
ső oszloptér között) 50 . . .  100 m in tát ju tta t a rend­
szerbe. A kolonnatér hőm érséklete és az á tá ra ­
m oltato tt m inta m ennyisége program ozható. A 
kolonnákat légfürdős kályhatér veszi körül, 
am ely 1500 °C-ig fűthető. A dugattyús szivaty- 
tyúkkal egészen sima és folyam atos az áram ol­
tatás. A retenciós idők 0,l°/o-nál jobban reprodu­
kálhatók ru tin  m unkában is. A kettős dugattyús 
szivattyú rendszerrel (syringe pump) a legkü­
lönbözőbb arányú  oldószerelegyek készíthetők. 
Ez a grádiens-eluciós krom atográfiás m ódszernél 
igen előnyös.
A készülékkel egyidejűleg végezhető a fordí­
to tt fázisos és az adszorpciós krom atográfia. Szé­
les tartom ányú konkáv, lineáris és konvex gra­
dienseket is előállíthatunk. A detektorok a fo- 
lyadékkrom atográfiában szokásos differenciálre­
fraktom éter, a pl. 254 nm -nél rögzített hullám - 
hosszú abszorpciómérő, ill. az 190— 220 nm  kö­
zött m űködtethető LC—55 típusú  spektrofoto­
m éter. Külön rendelhető a Model 123 jelű  re­
gisztráló, am ely közvetlenül az átfolyási m eny-
nyiséget m utatja. A kolonnák töltete a SIL— X 
típusjelű  13+5 fim  m éretű  kémiailag előkezelt 
porózus szilíciumdioxid.
A M odel 604 típusú készülék is m odulos fel­
építésű, de egyszerűbb és olcsóbb, rutinkészülék. 
Injektáló és detektáló rendszere, valam int osz­
loptér kályhája olyan, m in t a 601 típusé. A 340
1. ábra. P erkin—Elmer gyártm ányú nagynyomású 
fo lyadékkrom atográf
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atm  nyom áshatárú szivattyúhoz visszavezetéses 
(recycle) rendszer is tartozik , amivel a m in tá t is­
m ételten  á táram olta thatjuk  a rendszeren. M ind­
két típusban kivezetések vannak szám ítógépes 
adatfeldolgozáshoz és regisztráláshoz (1. ábra).
Számláló—időtartammérő, Model 5328A
H ew lett—Packard, W ien , Ausztria
A számláló család 100 MHz-es új tag ja  nagy 
pontossággal végrehajtható  időtartam m érésekre 
használható. Jól vizsgálhatók ismétlődő időbeli 
jelenségek 10 ps-os felbontású  átlagolással, logi­
kai áram körök param étereihez (pl. im pulzusszé­
lesség, órasebesség, haladási késleltetések, im ­
pulzusok közti időtartam ok). Jelzőlám pák m u ta t­
ják  a triggerelés he lyzeté t m indegyik csatornán. 
Oszcilloszkóphoz csatlakoztatva m arkerek jelzik, 
hogy a hullámalakon hol történik ténylegesen a 
triggerelés. Külön rendelésre  digitális voltm érő­
vel kapható, ezen leh e t leolvasni a triggerszin- 
teket (2. ábra).
2. ábra. Hewlett—Packard gyártmányú számláló- 
-időtartam m érö
A korszerű és sokoldalúan tervezett m odul to ­
vábbi előnyös tu lajdonságai:
— 10 ns-os „egytlen-lövés” felbontás a ba l­
lisztikai és nuk leáris jelenségek m éréséhez;
—  50 ohm-os bem eneti im pedanciájú kapcso­
ló az illesztési problém ákat oldja meg, míg 
a szabványos 1 M ohm-os bem eneteket a 
nagysebességű im pulzus áram körökhöz 
használják;
—  különleges „késle lte tő” üzemmódban leál­
lítható a csatorna az események m egjegy­
zésére, amíg a késleltetés meg nem  szűnik, 
pl. ez a késleltetés m éréseket tesz lehető ­
vé az elsőtől a negyedik bit-ig egy b it­
áramlás során.
Klinikai kalciumionmérő, Model SS—20
Orion Biomedical, Orion Research, Cambridge, 
USA
A vér kalcium ion-tartalm ának m eghatározása a 
vér pH m éréséhez hasonló, csak speciális ion- 
szelektív kalcium elektródot kell alkalmazni. Az
3. ábra. K lin ik a i kalcium ionm érő
anaerob kezelt m inta heparin t tartalm azó in jek­
ciós tűbe kerül, ahonnan kb. 500 jul m ennyiséget 
visznek át a készülék elektródterébe. A készü­
lék m intakezelése, kalibrálása, m in tatér-tisz títá­
sa autom atizáltan  történik. A mérés időtartam a 
3 min, kijelzés digitálisan (meq/l-ben), regisztrá­
lóval ill. kinyom tatóval. A leolvashatóság ha tá ra  
0,01 meq/1 kalcium, ism ételt m intavétel esetén a 
középhiba nem  több, m in t 2%. A m érőrendszer­
ben levő kalcium elektród érzéketlen a vérszé­
rum ban je len  levő vérsejtekkel szemben. A te r­
m osztátrendszer átáram lásos és 37 °C-on m űkö­
dik. Ha nem  kellő a hőm érséklet, ill. kevés a 
m inta: az analízis hibás, az erre  készített logika 
jelzést ad. M éretei: 500 m m  X  590 mm X  160 
mm. Súlya 22 kg (3. ábra).
Frekvenciaanalizátor digitális leolvasással,
FAT 55 tip,
Laboratoire Electro-Acoustique, Rueil, Francia- 
ország
A  frekvenciaanalizátor előnyös tulajdonságai: 
3 fiV-os érzékenység, a frekvencia négy jegyre 
leolvasható, autom atikus frekvenciaellenőrzés, 
vobbulálás a belső etalonnal való összehasonlí­
tással, kvarcszűrős szelektivitás stb. A készülék 
szilícium tranzisztorokkal és integrált áram kö-
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4. ábra. Frekvenciaanalizátor digitális leolva­
sással
rökkel készült, három  különböző célú kim enete 
van (4. ábra).
Műszaki adatok:
Frekvenciatartomány 10 . . . 100 000 Hz 
Frekvenciapontosság 10- 4 +1 digit
Bemenetek
szimmetrikus max. 5 V 600 ohm
100 Hz-től 30 kHz-ig 
+0,7 dB
aszimmetrikus 500 kohm, 30 pF
max. 30Q V
Érzékenységek 3 ,«V/10 Hz;
(szelektivitások) 10 ,«V, 10 . . .  500 Hz
30 /J.M . . .  30 V, minden 
szelektivitásérték
Mérési pontosság 3% (a skálavégkitérésre
vonatkozóan) 1000 Hz-nél 
Válasz ±0,2 dB, 50 Hz . . .  100
kHz
Dinamika 75 dB-es zavarójeleknél
Kimenetek
szelektív erősítőként 600 Ohm, 1,5 V rögzített;
50 ohm, 0,775 V
szinkrongenerátorként ugyanaz, válasz +0,2 dB
10 Hz-nél
Vobbulálás külső jellel, d F =  +  2500 Hz
Méretek 430 mm X 220 mm X 340
mm
Súly 15 kg
CONVIMETER, folyamatos üzemű 
viszkozitásmérő
Brabender M esstechnik, Duisburg, N SZK
A gyártási eljárások során előforduló emulziók, 
olajok, gyanták, iszapok és kenőcsös állom ányú 
anyagok viszkozitásának m érésére alkalmas. A 
vizsgálandó anyagban elmerülő köpenyes m érő­
testet különlegesen kiképzett tengely forgatja . 
A m érőtest surlódik az anyaggal, annak  viszko­
zitásától függően a forgatónyom aték csökken, 
m érésére rugó és induktív  elmozdulásadó van 
beépítve. A m érőtér nyom ása 75 atm -ig, hőm ér­
séklete 300 °C-ig állítható. A m érőrugó nulla­
pontjának eltolásával egészen kis viszkozitástar- 
tom ányban is lehet m érni. A m érőfejet Ex-kivi- 
telben is szállítják. A készülékkel m érhetők  
paszták és szemcsés ill. szálas részecskéket ta r­
talmazó m inták  is. A m éréseket autom atikus hő­
m érsékletkom penzációval lehet végrehajtan i (5. 
ábra).
5. ábra. CONVIMETER, folyam atos üzem i v iszk o ­
zitásm érő
Műszaki adatok:
Viszkozitástartomány 10 . . .  2,5-10° cP; különle­
ges kivitelnél IO4 . . .107cP; 
négy mérési tartományban
Pontosság 1% a mindenkori skála­
végértékre vonatkoztatva
Fordulatszámok 120 és 15 f/min, átkapcsol­
ható
Hőmérsékletkompenzáció a vonatkozási hőmérséklet 
0 . . .  300 °C között állítha­
tó
Beállási mérésidő kb. 30 s (a 90%-ra)
Méretek mérőfejnél az alkalmazás­
tól függően változó; mű­
szerhez beépített kivitel 
esetén:
288 mm X  192 mm X 365 
mm mélységben




SE T  AR A M , Lyon, Franciaország
A  m ikrokalorim éter fizikai kémiai rendszerek 
term odinam ikai tulajdonságainak vizsgálatára, 
term okém iai elemzésekre, titrálásokra, h ő ta r ta ­
lom m érésére és bizonyos hőm ennyiségváltozás­
sal járó  reakcióknak, pl. biokém iai enzim reak­
ciók kinetikájának folyam atos vizsgálatára a lka l­
m azható. Előnyös tulajdonságai:
a) az átfolyásos üzemmód következtében a re ­
akcióhők igen kis késéssel m ár m érhetők;
b) a vizsgálatokhoz a kalorim éter belső te ré t 
nem kell megbontani;
c) a teljes mérésidő lerövidül, a folyadékok és a 
fal-hőm érséklet állandóan stabilizált á llapo t­
ban vannak, nincsenek káros hőveszteségek;
d) az elegyedő folyadékm inták hőm érséklete elő­
zetes termosztálás u tán  állandósul.
Négy főrészből áll: a kalorim étérből, az e lek t­
ronikus és term osztát egységekből, a tápszivaty- 
tyúból és a regisztrálóból. Felépítése modulos, 
így az egyes alkalmazási feladatokhoz m egfele­
lően csoportosíthatók az egyes részek. A tápszi­
v a tty ú  állandó reagens áram lást biztosít, az 
áram lási sebesség változtatható. Mindegyik szi­
v a tty ú  kettős, ezért a kalorim éter két szim m etri­
kus reaktorrészébe azonos áram lási sebességgel 
lehet adagolni, és így d ifferenciálkalorim etriát 
végezni. A regisztrálón a m egfelelő entalp iavál- 
tozás az elegyek változó % -os m ennyiségének 
függvényében regisztrálható. Ilyenkor a reg isz t­
ráló a szivattyúkhoz m echanikusan csatlakozik.
'6. ábra. Átfolyásos m ikrokalorim éter
Műszaki adatok:
Teljesítményküszöb 5 «W; 1,2 i<cal/s
Hőmérsékletmérés érzé- 5-10—ÜCC
kenysége
Reakció energiaküszöb 20-10—B J/cm3 
5 -10~° cal/cm3
Ismétlőképesség +  2-10—3
Időállandó 20 s
Reagensek tartózkodási kb. 10 s
ideje a reaktorban
üzemi hőmérséklet 10 . . .  60 °C
Emissziós spektrométer, MODEL 310
Labtest E quipm ent Company, Los Angeles, 
California, USA
A  készülék vas-, acél-, színesfém ötvözetek leve­
gőben végzett kvan tita tív  elemzésére alkalmas 
(szén, kén, arzén és szelén nem elemezhető). A 





Hullámhossztartomány 1900 . . . 9000 A
Felbontás 5,6 A/mm
Közvetlen sugármenet a Rowland körön.
Profilírozás beépített higanyvonal segítségével. 
Rezgésmentes, vertikális Paschen—Runge elrendezés.
A spektrom éterhez a Labtest cég á lta l e célra 
kifejlesztett CRT 800 típusú  számítógép csatlako­
zik teletype kiíróval, és így autom atikus kvanti­
tatív  analízis végezhető. M inden csatornán köz­
vetlenül, % -os koncentrációban adja az értéke­
ket, ezeket képernyőn kijelzi és írógéppel rög­
zíti. A szám ítógéphez gyárilag készült aritm eti­
kai program  van. A felhasználó az analizálandó 
anyagoknak m egfelelően m axim álisan 500 m un­
kagörbét program ozhat be. A m unkagörbék (első 
vagy m ásodfokú függvények) konstansainak ki­
szám ítására külön ún. A, B, C számolóprogram 
áll rendelkezésre, m ellyel az intenzitás-koncent­
ráció görbe m atem atikai egyenletének megoldá­
sa igen gyorsan elvégezhető. A görbék beprogra­
mozása u tán  a klím akörülm ények m egváltozásá­
ból adódó nullapont- és m eredekségkorrekciót a 
számítógép autom atikusan elvégzi. A számítógép 
az analízis során m inden funkciót autom atiku­
san vezérel (előöblítés, előszikrázás, szikrázási 
idő). A szám ítógép program ozása lyukszalagról 




H ew lett—Packard, Wien, Ausztria
A készülék két egységből áll. Az ún. adatvégál­
lomás tartalm azza a billentyűzetet, a kinyom - 
tató-görbeírót (printer-plotter) és az indikátor 
lám pákat. A krom atográf egységben található  a 
processzor, a jelátalakítók és a tulajdonképpeni 
gázkrom atográf. A mérési param éterek  billen­
tyűzette l program ozhatok és a LIST gomb m eg­
nyomásával. a p rin ter-p lo tter-re l bárm ikor ki­
írhatók. A készülék a krom atogram on m inden 
csúcs mellé k iírja  a retenciós időket. A csúcs 
a la tti területek  in tegráljait és az értékeket tá-
7. ábra. 5830A tip. gázkromatográf
rolja. A m érés befejezésekor az adatvégállom ás 
autom atikusan kinyom tatja  a kívánt eredm énye­
ket. Ez tartalm azza az összes retenciós időket: a 
hozzá tartozó csúcs a la tti terü leteket és a szá­
m ított koncentráció értékeket. A készülék TC, 




1 °C lépésekben 35 °C-tól 400 °C-ig
Fűtéssebesség változ­
tatás 0,01 . . .  30 °C/min
A készülék időprogramozható, a legkisebb időegység: 0,1 
min, a legnagyobb beállítható idő 819 min.
Időprogramozható értékek:
1. Detektor kiválasztás-jel polaritása.
2. Szelepek ki-, bekapcsolása.
3. Meredekség érzékenység.













A készülékhez használható járulékos berendezések: auto­
mata folyadék mintaadagoló, kolonna kapcsoló szelepek, 
detektor átkapcsoló, gázminta adagoló szelep.
Dr. Solti Mihály—Lugosi Tamás— 
—László Gábor
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A korszerű méréstechnika alapja 
a megfelelő műszerezettség
Á tudományos kutatás, 
a műszaki fejlesztés, 
a korszerű
alapanyag- és gyártmányellenőrzés
eredményessége döntően függ a műszerezettségtől.
A műszertechnika gyors fejlődése és differenciálódása 
miatt ma már nem lehet méréseihez minden műszert m eg­
vásárolnia, de  ez nem is gazdaságos.
H A S Z N Á L J O N  M É R É S E I H E Z  K Ö L C S Ö N M Ü S Z E R E K E T !
K ö l c s ö n m ű s z e r e k  s e g í t s é g é v e l :  
műszerezettsége mindig korszerű lesz;
beruházás előtt meggyőződhet az egyes műszerújdonságok 
alkalmazhatóságáról:
rövid idejű méréseihez nem kell nagy összegű beruházást 
igényelnie;
javítás idejére pótolhatja meghibásodott műszerét; 
hosszú műszerbeszerzési idő esetén is haladéktalanul e l­
kezdheti vizsgálatait.
O N  I S V E G Y E  I G É N Y B E  K O  LC S O N  M Ü SZ E REI  N K E T  I
Kérjen mérésekkel, műszerbeszerzéssel kapcsolatos szak- 
tanácsadást!
Jelentse be szabad mérési kapacitással rendelkező vagy 
átmenetileg kihasználatlan műszereit kölcsönzésre!
F e l v i l á g o s í t á s  é s  m ű s z e r k ö l c s ö n z é s :
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA 
MŰSZERKÖLCSONZÉSI FŐOSZTÁLY
Budapest VI., Lenin krt. 67. Telefon: 220-425* Levélcím: 1391 Budapest, Postafiók 241
AZ MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA 
ingyenes szolgáltatásai
K E D V E S
O L V A S Ó N K !
A Közlemények célja * 
a Szolgálat eredményei- J 
nek és munkásságának .  
megismertetése elsősor­
ban azért, hogy minél » 
szélesebb körben válja­
nak köztudottá a lehe­
tőségek, szolgáltatások, 
amelyekkel az MTA Mű­
szerügyi és Méréstechni­
kai Szolgálata a hazai 
kutatás és fejlesztés ren­
delkezésére áll.
A meglévő igény mi­
nél teljesebb kielégítése 
és egyben a Szolgálat­
nál fennálló lehetőségek 
tökéletesebb hasznosítá­
sa érdekében a Közle­
mények ezen számához 
levelezőlapot melléke­
lünk. A levelezőlapon 
feltüntetjük az MTA Mű­
szerügyi és Méréstechni­
kai Szolgálatának fonto­
sabb ingyenes, illetve té ­
rítés ellenében igénybe­
vehető szolgáltatásait.
Kérjük t. Olvasóinkat, 
hogy a levelezőlapokat 
— igényüknek megfele­
lően -  töltsék ki és jut­
tassák el címünkre.
Szerkesztőbizottság
Szaktanácsadás műszerbeszerzés, mérési módszer ügyében
□  Kérem, hogy a következő műszerre vonatkozó tájékoztató  anyagok m egtekintését prospektus­
tárukban tegyék lehetővé:
EH Kérem, hogy a következő mérési feladat megoldásában szaktanácsadással segítsenek:
□  Kérem, hogy a következő műszer hazai lelőhelyét közöljék (csak 50 000,— Ft-nál 
nagyobb értékű műszerre vonatkozhat):
Kiadványok megküldése
Kérem az alábbi kiadványokat:
Q  Kölcsönműszerek Jegyzéke 1974
□  Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények
□  Tájékoztató anyag a kutatófilmezési szolgáltatásról
AZ MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA 
térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai
Kérek tájékoztató tárgyalást 
Méréstechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatban:
ö  Speciális akusztikai vizsgálatok, zaj- és rezgésmérések 
ED Hőtechnikai mérések
□  Mechanikai igénybevétel mérése nyúlásmérőbélyeges módszerrel 
i~~l Villamos mennyiségek mérése és regisztrálása
ED Műszerfejlesztés
Kutatófilm készítéssel kapcsolatban:
□  Nagysebességű és idősűrítő felvételek
□  Infravörös regisztrálás
□  Schlieren-vizsgálatok 
ED Mágneshang csíkozás
Műszerkölcsönzés
□  Kérek tájékoztatást arról, hogy az alábbi műszer kölcsönözhető-e az általam itt 
megadott időpontban:
□  Kérem a műszert számomra előjegyezni.
Műszerjavítás
□  Kérem közölni, hogy az alábbi hibás műszer javítását (bemérését) a Szolgálat 
vállalja-e:
Szervizszolgáltatás
□  Kérem, szíveskedjenek a Beckman, Brabender, H ew lett-Packard , Hottinger—Baldwin Mess­
technik , K on tron -L ab test, Perkin-E lm er, Philips, Philips Gm bH, Radiometer, C. Reichert és 
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KOLCSONMUSZERPARK SZAPORULATA
összeállíto tta : Görgényi László 
E llenőrizte: W ölfel Lajosné
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Váltakozófeszültségű csővoltmérő, 2424 tip.
Brüel—Kjaer gyártmány
Méréstartomány 1 mV .. . 300 V (12 sávban)
Frekvenciata rtomány
„fast" üzemmódban 20 Hz . . .  500 kHz
„slow” üzemmódban 0,5 Hz . . .  500 kHz
Átlagolási idő
„fast” üzemmódban 270 ms
„slow" üzemmódban 3 s
Bemenő impedancia 1 Mohm, 60 pF
Pontosság 1 %




Digitális multiméter, 3490 A tip.
Hewlett—Packard gyártmány
Egyenfeszültség mérőként
méréstartomány 100 mV...1000 V (5 sáv­
ban)
max. érzékenység 1 ,«V
bemenő impedancia
10 V-ig 20 Gohm
10 V felett 10 Mohm




méréstartomány 1 . . .  1000 V (4 sávban)
max. érzékenység 10 i/V
frekvenciatartomány 20 Hz . . .  250 kHz
bemenő impedancia 2 Mohm, 65 pF




méréstartomány 100 ohm . . .  10 Mohm
(6 sávban)
max. érzékenység 1 mohm
pontosság 100 kohm-ig a mért érték ±0,005%-a és
a méréstartomány 
+0,001 %-a
Mérőpontok száma 120 000
Digitális multiméter 7140 tip.
Solartron gyártmány
Egyenfeszültség mérőként
méréstartomány 100 mV . . .  1000 V
(5 sávban)
max. érzékenység 10 «V
bemenő impedancia
10 V-ig 1 Gohm
10 V felett 10 Mohm
pontosság +0.05% +  1 digit
Egyenárammérőként
méréstartomány 10 ,«A . . .  1 mA (3 sávban)
max. érzékenység 1 nA
pontosság +0,05%  +1 digit
Vólta kozófeszültség mérőként
méréstartomány 100 mV . . . 700 V
(5 sávban)
max. érzékenység 10 «V
frekvenciatartomány 40 Hz . . .  20 kHz
bemenő impedancia 1 Mohm, 100 pF
pontosság +0,2%  + 4  digit
Ellenállásmérőként
méréstartomány 1 kohm . . .  10 Mohm
(5 sávban)
max. érzékenység 0,1 ohm
pontosság +0,05% +1 digit
Mérőpontok száma 11000
Digitális kéziműszer, 970 A tip.
Hewlett—Packard gyártmány
Egyenfeszültség mérőként 
méréstartomány 100 mV . ..  500 V
max. érzékenység 0,1 mV
bemenő impedancia 10 Mohm
pontosság a mért érték +0 ,7% -a és
a méréstartomány ± 2 % -a
Váltakozófeszültségmérőként
méréstartomány 100 mV . . .  500 V
max. érzékenység 0,1 mV
frekvenciatartomány 45 Hz . . .  3,5 kHz
bemenő impedancia 10 Mohm, 30 pF




méréstartomány 1 kohm . . .  10 Mohm
max. érzékenység 1 ohm
pontosság a mért érték +1 ,5% -a és
a méréstartomány 0,2%-a 
Mérőpontok száma 1000
Kétsugaras oszcilloszkóp, PM 3240 tip.
Philips gyártmány
Képernyő mérete 8X10 cm
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  50 MHz
érzékenység 5 mV/cm . . .  2 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 15 pF
felfutási idő 7 ns
Vízszintes erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  1 MHz
érzékenység 5 mV/cm . . .  2 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 15 pF
,,A” időalap generátor
időeltérítés sebessége 50 ns/cm . . . 0,5 s/cm
,,B’' időalap generátor
időeltérítés sebessége 50 ns/cm . . .  1 ms/cm
Kétsugaras oszcilloszkóp, SS—112 tip.
iwatsu gyártmány
Képernyő mérete 6X10 cm
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . . 100 MHz
érzékenység 5 mV/cm . . .  5 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 14 pF
felfutási idő 3,5 ns
Vízszintes erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  10 MHz
érzékenység 0,22 . . .  2,2 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 25 pF
Kettős időalap generátor
időeltérítés sebessége 2 ns/cm . . .  5 s/cm
Kétsugaras oszcilloszkóp, SS—6200 tip.
Iwatsu gyártmány
Képernyő mérete 8X10 cm
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . . 200 MHz
érzékenység
30 MHz-ig 1 mV/cm . . .  5 V/cm
150 MHz-ig 5 mV/cm . . .  5 V/cm
150 MHz felett 10 mV/cm . . .  5 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 14 pF
felfutási idő 1,75 ns
Vízszintes erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  2,5 MHz
érzékenység 1 mV/cm . . .  5 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 14 pF
Kettős időalap generátor
időeltérítés sebessége 1 ns/cm . . .  0,5 s/cm
Kétsugaras oszcilloszkóp, 1100 P tip.
Dumont gyártmány
Képernyő mérete 8X10 cm
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . . 100 MHz
érzékenység 5 mV/cm . . .  10 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 22 pF
felfutási idő 3,5 ns
Vízszintes erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  5 MHz
érzékenység 5 mV/cm . . .  10 V/cm
,,A” időalap generátor
időeltérítés sebessége 5 ns/cm . . .  1 s/cm
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,,B” időalap generátor
időeltérítés sebessége 5 ns/cm . . .  20 ms/cm
Kétsugaras oszcilloszkóp, OCT 569 E tip.
CRC gyártmány
Képernyő mérete 8X10 cm
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . . 300 MHz
érzékenység 10 mV/cm . . .  1 V/cm
bemenő impedancia 50 ohm
felfutási idő 1,2 ns
Vízszintes erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  5 MHz
érzékenység 100 mV/cm . . .  1 V/cm
bemenő impedancia 1 Mohm, 30 pF
„B 1” időalap generátor
időeltérítés sebessége 2 ns/cm . . .  0,1 s/cm
,,B 2" időalap generátor
időeltérítés sebessége 2 ns/cm . . .  10 ms/cm
Kétsugaras memória oszcilloszkóp, 1703 A tip.
Hewlett—Packard gyártmány
Képernyő mérete 6X10 osztás (1 osztás =
=  0,85 cm)
Tárolt írási sebesség max. 1000 osztás/ms
Max. tárolási idő 1 h
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  35 MHz
érzékenység 10 mV/osztás . . .  5 V/osztás
bemenő impedancia 1 Mohm, 27 pF
felfutási idő 10 ns
Vízszintes erősítő
frekvenciatartomány DC . . .  1 MHz
érzékenység 0,1 . . .  1 V/osztás
bemenő impedancia 1 Mohm, 10 pF
,,A” időalap generátor
időeltérítés sebessége 10 ns/osztás . . .  2 ns/osztás
,,B” időalap generátor
időeltérítés sebessége 10 ns/osztás . . .0,2 s/osztás
Kétsugaras memória szerviz oszcilloszkóp,
214 tip.
Tektronix gyártmány
Képernyő mérete 6X10 osztás (1 osztás =
=  0,2 inch)
Tárolt írási sebesség max. 500 osztás/ms
Függőleges erősítő
frekvenciatartomány DC . . . 500 kHz
érzékenység 1 mV/osztás . . .  50 V/osztás
bemenő impedancia 1 Mohm, 160 pF
Időalap generátor
időeltérítés sebessége 5 /<s/osztás . . . 500 ms/osz-
tás
Mintavételező oszcilloszkóp, PM 3400 tip.
Philips gyártmány
Képernyő mérete 8X10 cm
Frekvenciatartomány DC . . .  1,7 GHz
Érzékenység 1 . . . 200 mV/cm
Bemenő impedancia 50 ohm
Felfutási idő 200 ps
Időeltérítés 1 ns/cm . . .  20 ti s/cm
Mintavételezés 5 . . . 1000 minta/cm
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Univerzális vizsgáló műszer,
PG 501—DC 503—DM 501 tip.
Tektronix gyártmány
PG 501 tip. impulzus generátor egység adatai
frekvenciatartomány 5 Hz . . .  50 MHz
impulzus szélesség 10 ns . . .  10 ms
kimenő feszültség 0,5 . . .  5 V
kimenő impedancia 50 ohm
felfutási és esési idő 5 ns
DC 503 tip. digitális frekvenciamérő egység adatai
frekvenciamérés DC . . . 100 MHz
idő intervallum mérés 1 «s . . . 1 s
frekvencia aránymérés 1 . . . 10u
számlálás 1 .. . 10' impulzus
érzékenység 300 mV
bemenő impedancia 1 Mohm, 20 pF
pontosság az időalap hibája +1  digit
frekvenciastabilitás 1 • 10—3
kijelzés 7 számjegy
DM 501 tip. digitális multiméter egység adatai 
egyenfeszültség mérőként
méréstartomány 1 V . . .  1 kV (4 sávban)
max. érzékenység 100 ,uV
bemenő impedancia 10 Mohm
pontosság +0,5%  ± 2  digit
váltakozófeszültség mérőként
méréstartomány 1 . . . 500 V (4 sávban)
max. érzékenység 100 «V
frekvenciatartomány 20 Hz . . . 100 kHz
bemenő impedancia 10 Mohm, 100 pF
pontosság +0,5%  ± 2  digit
egyen- és váltakozóáram­
mérőként
méréstartomány 1 mA . . .  2 A (4 sávban)
max. érzékenység 100 nA
frekvenciatartomány 40 Hz . . . 100 kHz
pontosság ±0,6%  ± 2  digit
ellenállásmérőként
méréstartomány 1 kohm . . .  20 Mohm
max. érzékenység 0,1 ohm
pontosság ±0,3%  ± 2  digit
mérőpontok száma 20 000
Univerzális vizsgáló műszer,
FG 502—DC 503—DM 501 tip.
Tektronix gyártmány
FG 502 tip. jelalakgenerátor egység adatai 




kimenő feszültség 0 . . .  5 V
kimenő impedancia 50 ohm
kimenő hullámformák szinusz, négyszög, három-
DC eltolás szög, impulzus, fűrész
szinuszhullám torzítása +2,5 V
négyszöghullám felfutási 0,5%
és esési ideje 25 ns
DC 503 tip. digitális frekvenciamérő egység adatai
I. előző műszernél
DM 501 tip. digitális multiméter egység adatai
I. előző műszernél
Univerzális vizsgáló műszer,
FG 501—PS 503—DM 501 tip.
Tektronix gyártmány
FG 501 tip. jelalakgenerátor egység adatai 
frekvenciatartomány 0,001 Hz . . .  1 MHz
(9 sávban)
frekvencia stabilitás 0,05%/10 min,
0,5%/24 h
kimenő feszültség 0,25 . . . 7,5 V
kimenő impedancia 50 ohm
kimenő hullámformák szinusz, impulzus, fűrész
háromszög, négyszög 
DC eltolás +2,5 V
szinuszhullám torzítása 0,5%
négyszöghullám felfutási 
és esési ideje 100 ns
PS 503 tip kettős tápegység adatai 
kimenő feszültség 0 . . . +20 V
max. kimenő áram 400 mA
DM 501 tip. digitális multiméter egység adatai 
I. előző műszernél
Nagyfeszültségű tápegység, TG 2003 tip.
Statron gyártmány
Kimenő feszültség 400 . . . 2000 V
Kimenő áram 0 . . . mA
Sztatikus belső ellenállás 70 ohm
Stabilitás 0,01%
RLC mérőhíd, IX 307 A tip.
Metrix gyártmány
Ellenállás méréstartomány 0,01 Ohm . . .  10 Mohm
Pontosság 1 Mohm-ig ± 1 %
1 Mohm felett + 2 %
Induktivitás méréstartomány 1 «H . . . 10 000 H 
Pontosság 100 «H-ig + 2  «H
10 Ff-ig + 2 %
10 H felett +  3%
Kapacitás méréstartomány 0,1 pF-, . . 10 000 «F
Pontosság 100 ,nF-ig + 1 %
u F felett ± 2 %
Mérőfrekvencia
belső generátorral 100 Hz; 1 kHz; 10 kHz
külső generátorral 50 Hz . . .  10 kHz
Digitális frekvenciamérő, Fß 2602/1 tip.
Schlumberger gyártmány
Frekvenciamérőként
méréstartomány 0 . . .  50 MHz
kapuidő 0,1; 1; 10; 100 s
bemenő érzékenység
15 MHz-ig 10 m Veff
15 MHz felett 30 mVeff
max. bemenő feszültség
400 Hz-ig 250 V
400 Hz felett 10 V
bemenő impedancia 1 Mohm, 25 pF
Periódusidőmérőként
méréstartomány 2 us . . . 100 s
felbontás 1 ,us
számlált periódusok 1, 10, 100 és 1000
Frekvenciaarány mérőként
osztandó jel frekvenciája 0 . . .  50 MHz
osztó jel frekvenciája 0 . . .  10 MHz
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Időintervallummérőként
felbontás 100 ns; 1,«s; 10 us
max. intervallum 100 s
stabilitás 5-10—8/nap
kijelzés 7 számjegy




„A" bemeneten 0 . .. 100 MHz
„B" bemeneten 0 . . .  20 MHz
pontosság +  az időalap hibája
+  1 digit
kapuidő 100 ,«s .. . 10 s
bemenő impedancia 1 Mohm, 25 pF
bemenő érzékenység 10 mV
Számlálóként
max. számkapacitás 108
min. ismétlődési idő 10 ns
Frekvenciaaránymérőként
osztandó jel mint „A" bemenet
frekvenciamérőként
osztó jel mint ,,B" bemenet
frekvenciamérőként
Periódusidőmérőként
méréstartomány 40 ns . . . 100 s
mért periódusok 1 . . . 10°
felső határfrekvencia 25 MHz
Időintervallum mérőként
méréstartomány 100 ns . .. 100 s
felbontás 100 ns; 1«s; 10 ,as
Kijelzés 7 számjegy
Időalap stabilitása 5■ 10—'ü/év
Digitális frekvenciamérő, S—2201.540 tip.
RFT gyártmány
Frekvenciamérőként „A” és „B” 
bemeneten
méréstartomány 0 . . .  10 MHz
kapuidő 10 us . .. 100 s
bemenő feszültség 50 mV . . .  100 V
bemenő impedancia 100 kohm, 80 pF
Frekvenciamérőként 
„C" bemeneten
méréstartomány 20 Hz .. . 100 MHz
kapuidő 100 «s . . .  100 s
bemenő feszültség 5 mV . . .  1 V
bemenő impedancia 75 ohm
Periódusmérőként
méréstartomány 100 ns . . . 103 s
mért periódusok 1 . . .  10'
határfrekvencia 100 MHz
Időintervallum mérőként
méréstartomány 100 ns .. . 10’’ s




méréstartomány 10~7. . . 108
Stabilitás 5-10—8/hónap
Kijelzés 8 számjegy




méréstartomány 0 . . .  50 MHz
kapuidő 1 us . . .  10 s
bemenő feszültség 50 mV .. . 100 V
Frekvenciamérőként
„B” bemeneten
méréstartomány 10 . . . 500 MHz
kapuidő 1 us . . .  10 s
bemenő feszültség 50 mV . . .  2 V
bemenő impedancia 50 ohm
Impulzusszámlálóként 
max. ismétlődési frekvencia 50 MHz 
min. impulzusszélesség 10 ns
min. amplitúdó 300 mV
Stabilitás 5-10—’/hó
Kijelzés 7 számjegy




méréstartomány 0 . . .  50 MHz
kapuidő 0,1; 1; 10; 100 s
bemenő érzékenység
15 MHz-ig 10 mV
15 MHz felett 30 mV
max. bemenő feszültség
400 Hz-ig 250 V
400 Hz felett 10 V
bemenő impedancia 1 Mohm, 25 pF
Frekvenciamérőként 
„B" bemeneten
méréstartomány 10 . . . 520 MHz
bemenő feszültség 50 mV . . .  5
bemenő impedancia 50 ohm
Periódusmérőként
méréstartomány 2 us . . . 100 s
felbontás 1 ,«s
számlált periódusok 1; 10; 100 és 1000
Frekvenciaaró nymérőként 
osztandó jel frekvenciája 0 . . .  50 MHz
osztó jel frekvenciája 0 . . .  10 MHz
Stabilitás 5-10—8«nap
Kijelzés 7 számjegy
Univerzális sugárzásmérő, E 500 tip.
Nardeux gyártmány
Nagyfeszültség 200 . . . 2000 V
Leolvasás pontossága 5%
Diszkriminációs küszöb 1 V
Szcintillációs szonda E 519 tip. (SIA 71) 
mérhető sugárzás a
szcintillátor anyaga ezüsttel aktivált cinkszulfid
átmérője 70 mm
Geiger—Müller számlálócső, E 520 tip. (SIBM 1 71) 
mérhető sugárzás lágy ß
ablak átmérője 32 mm
Szcintillációs szonda, E 488 tip. (SX 1)
mérhető sugárzás röntgensugárzás





Geiger—Müller számlálócső, E 510/601 tip. (SCB 2) 
mérhető sugárzás ß és y
ablak mérete 208X102 mm
Hélium szonda, E 650 tip. (SN 3 Sl) 
mérhető sugárzás neutron
axiális és radiális érzékenység0,5 ütközés/s/n/cm2/s 
Szcintillációs szonda, £ 463 tip. (SG 3) 
mérhető sugárzás a




Univerzális feszültség- és áramregisztráló
Norma gyártmány
Méréstartomány
egyenáramra 15 mA . . .  6 A (5 sávban)
egyenfeszültségre 150 mV . . . 600 V (6 sávban)
váltakozóóramra 15 mA . . .  6 A (5 sávban)
váltakozófeszültségre 30 . , .  600 V (4 sávban)
Frekvenciatartomány 25 . . . 500 Hz •
Osztálypontosság 1,5
Papírszélesség 100 mm




feszültségre 6 mV . . . 300 V
(12 sávban)




Papírsebesség 30 . . .  720 mm8h
Hatpontíró kompenzográf, LCT 61 tip.
Linseis gyártmány




Beállási idő 0,8 s
Pontismétlődés 3 s
Papírszélesség 250 mm
Papírsebesség 0,05 . . . 500 mm/min
Kompenzográf, TZ 21 S tip.
Laboratorni Pristroje gyártmány
Méréstartomány 1 mV . . .  5 V (12 sávban)
Pontosság +0,5%
Bemenő impedancia
50 mV-ig 100 kohm
50 mV felett 500 kohm
Futási idő 0,5 s
Papírszélesség 250 mm
Papírsebesség 10 mm/h . . . 300 mm/min
Négycsatornás mérőmagnetofon, „STORE 4 ”  tip.
Racal gyártmány
Frekvenciatartomány
15/16 inch/s sebességnél DC .. . 313 Hz
15 inch/s sebességnél DC . . .  5 kHz
30 inch/s sebességnél DC . . .  10 kHz
60 inch/s sebességnél DC . . .  20 kHz
Vivőfrekvencia 1,8 kHz/inch/s
Bemenő feszültség 0,1 . . .  20 V
Bemenő impedancia 10 kohm aszimmetrikus
Kimenő feszültség 3 V szabályozható
Kimenő impedancia 1 ohm
Sztereomikroszkóp, M 7 A tip.
Wild gyártmány
Zoom-objektiv nagyítása 1x . . .  5x
(folyamatosan állítható)
Előtétobjektív nagyítása 2x
Okulárok lOx, 15x, 20x




Gázelemző INFRALYT — T tip.
Junkalor gyártmány
Minimális méréstartomány
széndioxidra 0 . . .  0,25%
szénmonoxidra 0,1%
metánra 0 . . . 0,25%
etánra , 0. ..  0,25%
propánra 0,1%
butánra 0,1%
kéndioxidra 0 . . .  0,25%
Maximális méréstartomány 0 . . . 100%
Pontosság 2,5 %
Digitális pH-mérő, PHM 64 tip.
Radiometer gyártmány
Méréstartomány 0 . . .  15 pH, ill. 0 . . . 1500
mV és 0 . . . 5000 mV
Pontosság +0,002 pH, ill. +0 ,2  mV
+  0,05% és + 2  mV 
±0,05%
Kijelzés 5 számjegy






szabályozott potenciál —3 . . . + 3  V
szabályozott áramerősség 0,01 . . . 100 mA
potenciál max. hibája ± 5  mV
stabilitása ±1  mV
áramerősség max. hibája ± 1 %
stabilitása ±0,1%
Coulométer integrátor egység
méréstartomány 10 ,«Cb . . .  100 Cb
pontosság • ±0,1%  vagy ±1  digit
kijelzés 5 számjegy
Végpont-érzékelő és vezérlő egység 
potenciometriás üzemmódban
méréstartomány 0 . . .  ± 2  V vagy ±200  mV
kompenzáló feszültség 0 . . .  ± 2  V
végpont előérzékelés 0 . . . 400 mV
kapcsolási hiba ± 2  mV
bemenő ellenállás 1011 ohm
amperometriás és dead-stop 
üzemmódban
polarizáló feszültség 0 . . .  2 V
árammérés érzékenysége 1 «A/100 mV
biopotenciometriás üzemmódban
polarizáló áramerősség 1; 2; 5 és 10 uA
Precíziós gyorsmérleg, WS—21 tip.
METRA—WAG gyártmány
Méréstartomány 0 . . .  1000 g
Érzékenység 1 g/skálarész
Leolvasási bizonytalanság 0,05 g
rA NORMA Messtechnik o sz trák  cég 
digitális multimétere a hasonló európai 
típusok közül a legkisebb m ére tű . A ké­
szülék kezelési hibák ellen v é d e tt, „egy 
kézzel" kezelhető, és 21 m éréstartom á­
nya van.
A NORMA Messtechnik cég széles 
körű sikereinek egyike, e ltek in tv e  a 
SEM- (sztochasztikus-ergodikus-mérés- 
adatkiértékelés) technikától, a NORMA­
TEST digital miniatűr digitális m ultim é­
ter.
Műszaki jellemzők
Valam ennyi fontosabb m űködési egység 
nagym értékben integrált. A digitális 
egység lényegében három  integrált 
áram körből és az óragenerátor integrált 
áram köréből áll. A pontosságot m eghatá­
rozó analóg-digitál átalakító az  integrált 
töltéskom penzáció elvén m ű k ö d ik . Ez 
un. multi-dual-slope elv, m ely egyesíti 
magában a dual-slope elv és a 
feszültség-frekvencia átalakítás előnyeit.
A m érendő feszültség polaritásának 
megfelelően 1 :7  értékű kapcsolás-vi­
szonynak megfelelő áttöltés tö r té n ik . A 
referencia feszültségforrás így elm arad és 
a pontosság megnövekszik.
Az előre-hátra számláló áram kör a 
m indenkor fennálló kapcsolási viszony­
ban az óraimpulzusokat szám olja. Az 
átkapcsolás gyakorisága, és így a 
m egszámolt óraimpulzusok összege a 
mérési fázis végén a bem enő feszültség 
értékével egyenesen arányos. A számláló­
ban létrejövő információt dekódolás 
után reflexiómentes LED kijelzők 
m ultiplex üzemben kiírják.
A váltakozófeszültség-tartom ányok­
ban Schottky-diódák és szélessávú 
operátorerősítők alkalmazásával 100 
kHz-es sávszélesség b iztosított.
V_______________
NORMATEST digital
univerzális digitális m ultim éter
A mérőbemenetek védelme
Az összes m éréstartom ányban (tehát a 
200 mV-os sávban is!) 600 Vgff és 900 
Vcsúcs é r tékű a feszültség-túlterhelhető- 
ség, am elyet pA—FET dióda biztosít. 
Tartós túlterhelésnél először a dióda lép 
m űködésbe, és csak ezután a biztosító. A 
közös m ódusú elnyomás (CMR) értéke 
legalább 60 dB 50 Hz-nél.
Méréstartomány és kezelés
21 különböző m éréstartom ány és jó 
sávátlapolás biztosítja a gyakorlatilag 
fontos összes Volt-, Amper- és Ohm -érté­
ket.
A túlvezérlés kijelzés 2999-ig m űkö­
dik, és a három  utolsó számjegy 
villogásával jelzi ki a készülék. így pl. a 
8.76-os villogó szám a 28.76 kijelzésnek 
felel meg. A m éréshatárváltás „egykéz- 
kezelésben" az üzemmód kiválasztására 
szolgáló forgó- és váltó-kapcsolóval 
valósítható meg.
Egyenfeszültség
Telepes vagy/és hálózati üzemeltetés
A leggyakrabban alkalm azott akku/háló- 
zat kivitelt akku-, hálózat- és párhuza­
mos üzemre tervezték. Ez a kivitel a 
készülékből, egy akku/hálózati egység 
betétfiókból, és akku-töltőből áll. Az 
akkum ulátorok a SAFT cég speciálisan 
válogatott gyártm ányai: 20 000 üzem­
órásak és tú ltö ltés biztosak.
Biztonság
A készülék műanyag háza törésmentes, 
ütésálló Noryl SE 100 anyagból készül.
A vizsgáló feszültség 4 kV. A 
készülék védőszigetelésű (II. védelmi 
oszt.), védő vezetéket és védőkapcsokat 
nem igényel. Zavarmentesítés a VDE 
0871 előírásnak megfelel. A készülékhez 
nagyfrekvenciás m érőfejek, nagyfeszült­
ségű mérőfejek, shunt ellenállások és 
áramváltók tartoznak  a m éréstartom á­
nyok kibővítésére.
A NORMA Messtechnik további 
gyártmányai:
Üzemi műszerek (szigetelésmé­
rő, . . .  )
Precíziós műszerek (KI. 0,2, KI. 
0,5, hidak, termokompenzáto- 
rok)
Regisztrálók (vonalíró)
Sztoc ha szt i ku s-ergod i ku s-m űsze- 
rek (SEM)
Részletesebb tájékoztatást kérjen a 
következő címen:









.  MODELL 
- MODELL
2 4  /VIS/
2 5  / UV-VIS/
2 6  /UV-l f lS /
•  Rácsos monokromátor
•  Kétsugárutas optika
•  Automatikus résprogram (Modell 25, 26)
•  Számítógép kompatibilitás
B e c k m a n *
Nagy fotometrálási pontosság (0,001 A) 
Nagy alapvonal stabilitás (0,0004 A/h) 
Igen kis szórt fény (0,1%)
Modell 24: rögzített résszélesség 0,8 mm
hullámszámtartomány 340...700 nm 
különbségmérés
Modell 25: 2 résprogram és kézi beállítás
hullámhossztartomány 190...700 nm 
felbontás jobb, mint 0,2 nm 
különbségmérés
Modell 26: 2 résprogram és kézi beállítás
hullámhossztartomány 190...900 nm 
felbontás jobb, mint 0,2 nm
kijelzések (választhatóan): transzmisszió, abszorpció, koncentráció
Rendelhető kiegészítő tartozékok: küvettaváltó, fűtött vagy nem fűtött próbaszívó 
rendszer, hullámhossz programozó, regisztráló, kinyomtató, számítógép 
csatolóegység
Szervizképviselet:
MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata
Beckman Instruments Ges. m. b. H., Budapest V., Martinéin tér 3.
A—1191 WIEN, Ausztria Tel.: 118-824 •  Telex: 22-5114
Stefan Esders Platz 4. Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 241
B e c k m a n
INFRAVÖRÖS SPEKTROFOTOMÉTEREK 




Paraméter optimalizálás ACCUSET-METER kiegészítéssel
(Modell 2, 4, 5, 6) 
Automatizált résprogram
ACCULAB 1: hullámszámtartomány 4000...600 cm 1, 1 résprogram 
felbontás 5 cm-1 az 1000 cm- 1 -nél
ACCULAB 2: járulékos paraméter optimalizálás
ACCULAB 3: hullámszámtartomány 4000...600 cm- 1 ,2  résprogram 
felbontás 3 cm-1 az 1000 cm-1 -nél
ACCULAB 4: járulékos paraméter optimalizálás
ACCULAB 5: hullámszámtartomány 4000...375 cm- 1 ,2  résprogram 
felbontás 3 cm-1 az 1000 cm- 1 -nél 
szabványos paraméter optimalizálás
ACCULAB 6: kibővített hullámszámtartomány 4000...250 c m -1
Nagy tartozék választék szilárdanyagok, folyadékok és gázok vizsgálatához (gázok­
nál 40 m úthosszig).
Beckman Instruments Ges. m. b. H., 
A—1191 WIEN, Ausztria 
Stefan Esders Platz 4.
Szervizképviselet:
MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata 
Budapest VI., Lenin krt. 67.
Tel.: 420-514 •  Telex: 22-5114 
Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 241
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MOMCOL« 0
Les couleurs de la nature sont parfaites,- 
mais les couleurs obtenues artificiellement 
ne sont pas toujours cel les désirées.
Le photocolorimétre trichromatique moderne 
facilite et simplifie la fabrication, 
de merne que la vente et l'achát des produits colorés.
II permet — a l'exclusion de différends — de
•  contröler la qualité 
des matiéres premiéres,
•  déterminer les tolérances 
de production,
•  établir les conditions
de la réception et de la remise. 
Les composants trichromatiques 
X, Y et Z de corps solides, 
de poudres, de crimes et de la lumiére 
réfléchie ou transmise 
par les liquides et les solides 
peuvent étre déterminés 
dans une demi-minute par le colorimétre trichromatique 
produit par les Usines d'Optique Hongroises.
La qualité principale du colorimétre 
trichromatique moderne consiste dans 
la possibilité de son application 
multiple. Le colorimétre 
trichromatique MOMCOLOR 
répond á toutes les exigences 
concernant le diamétre ainsi que la 
consistance des échantillons par le 
choix de I'accessoire convenable.
Les accessoires énumérés dans la suite 
peuvent Ötre epnployés avec n'importe 
quel équipement pourvu d'un voltmétre 
numérique ou d'un appareil analogue.
I POUDRES
3096051 Platine de serrage pour échantillon 
de dim ensions réduites
3096052 Porte-poudre avec cuve en verre
3096038 Cuve en verre pour le porte-poudre
3096053 Anneau de serrage pour textile
3096054 Platine de  serrage á ressort pour 
échantillons de  dim ensions réduites
3096055 Petit é talon en émail blanc, en 
chassis
3096056 Petit é talon en émail gris, en 
chassis
2 LIQUIDES, FEUILLES MINCES, PLAQUES
3096059 Cheville pour fixer la té té  de 
m esure sur le pied support
3096060 Porte-cuve
3096061 Cuve pour liquide, 5 mm
3096062 Cuve pour liquide, 10 mm
3096010 Ressort de serrage pour étalons
3096014 É talon  en émail blanc, calibré par 
I'Off ice Nationale des Mesures, 
Budapest
3096015 É ta lon  en émail gris, calibré par 
I'Off ice Nationale des Mesures, 
B udapest
Coton: 6, 7
Construction: 7, 8, 9, 10 
Biére: 2
Industrie chimique: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10
Détergents: 1, 2 
Dragées: 4
Industrie typographique: 3, 7, 8, 9, 10 
Colorants: 1, 2, 3, 9 
Industrie des colorants: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 
10
Feuilles minces: 2 
Boissons: 2, 3 
Vitrerie: 2, 9, 10
Industrie de caoutchouc: 5, 7, 8, 9 
Industrie du bois: 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Céramique: 8, 9,10 
Charbon: 1, 3, 4, 6
Industrie des conserves: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 
10
Industrie cosmétique: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10
Industrie d'automobiles: 5, 7, 8, 9, 10 
Fils artificiels: 6, 7
Industrie á produits synthétiques: 5, 7,
8, 9, 10
Industrie alimentaire: 1, 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10
Industrie des cuirs: 5, 7, 8, 9, 10 
Rouge á  lévres: 1, 4, 9 
Peau humaine: 5 
Métamérie: 8, 9
Industrie du meuble: 5, 7, 8, 9, 10
Télécommunication: 7, 8, 9, 10




Pigments: 1, 2, 3, 9
Industrie pharmaceutique: 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10
Industrie d'articles photographiques: 2, 
8, 9, 10 
Poudres: 1, 4 
Savon: 1, 3, 4, 6 
Tabac: 6
Industrie textile: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10
Purée de tomates: 3 
Vin: 2 
Laine: 6, 7 
Lait: 2
Industrie d'avions: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
6 ÉCHANTILLONS S'EFFRITANTS
3096007 Diaphragme limité avec fenétre  en 
verre de  5 mm de diam étre 
3096008 Diaphragmé limité avec fenétre  en 
verre de  10 mm de diam étre 
3096009 Diaphragme limité avec fenétre en 
ve rred e  15 mm de diam étre
7 ÉCHANTILLONS DE DIMENSION ÉTENDUE
3096065 T été  de  mesure 0 45 mm
CREMES
3096063 Dispositif pour la mesure des 
crémes (avec 2 cuves, 50 mm) 
3096066 Cuve, 50 mm
3096055 Petit étalon en émail blanc, en 
chassis
3096056 Petit é t a l o n  e n  é m a i l  g r i s ,  en 
Ch ass is
4 PASTILLES
3096058 Dispositif pour la mesure des 
pastilles, avec chapeau de 
term etűre
3096055 Petit étalon en émail blanc, en 
Chassis
3096056 Petit étalon en émail gris, en 
chassis
MESURES SUR UNE SURFACE
5 PLUS ÉTENDUE DE L'ÉCHANTILLON
3096057 Platine de mesure
(120 mm X 200 mm)
3096014 É talon en émail blanc, calibré par 
l'Off ice N ationale des Mesures, 
Budapest
3096015 É talon en émail gris, calibré par 
l'Office Nationale des Mesures, 
Budapest
8 COURBE DE RÉFLEXIONSPECTRALE DANS 16 POINTS
3096064 Filtres interférentiels, en chassis 
(16 pcs.)
3096010 Ressort de serrage 
3096031 Pince pour l'échange des filtres 
3096067 É talon de reflexion blanc, calibré 
par l'Office Nationale des Mesures, 
Budapest
MESURE AVEC
9 L’ILLUMINANT NORMÁLISÉ CIE A
3096071 Jeux de filtres adap tés á
l'illuminant normálisé CIE A 
(4 pcs.)
3096031 Pince pour l'échange des filtres 
3096072 Jeu d 'étalons de  couleur en émail, 
calibréspour l'illum inant 
normálisé CIE A (16 pcs.)
PROCÉDÉ MMSM
Nous avons relevé dans la publication  
scientif ique D ie  F arbe  22, 1973. p. 269—280 
qu 'o n  pouvait arriver á des échantillons 
m étaméres plus précis en em ployant au lieu 
d 'u n  étalon blanc ou gris 2 á 4  éta Ions de 
couleur bien choisis.
3096005 Jeu d 'étalons de couleur calibrés 
pour l'illum inant norm álisé 
CIE C (16 pcs.)
3096072 Jeu d 'é ta lons de couleur calibrés 
pour l'illum inant norm álisé 
CIE A (16 pcs.)
M O M C O L O R  •
Selon notre pratique 
acquise pendant plusieurs années de production et de vente, 
la rapidité de la mesure n'est pas toujours demandée.
Pour ces cas nous recommandons 
l'application du colorimétre meilleur marché, 
le MOMCOLOR trichromatique pourvu d'un appareil analogue.
Données techniques valides pour tous les deux types:
1. Reproductibilité 2sxy 2 s y  A E FMC—2 SE
Y >  10 Valeur m oyenne ±0,0005 ±0,06 0,15 0,09
Max. 0,0010 0,12 0,21 0,12
Y <  10 Valeur m oyenne ±0,0009 ±0,04 0,28 0,13
Max. 0,0042 0,09 1,22 0,30
2. Précision Ax Ay AY A EFM C -2
Y >  10 Valeur m oyenne 0,002 0,001 0,37 1,15
Max. 0,004 0 ,002 0,53 1,84
Y <  10 Valeur m oyenne 0,004 0 ,005 0,12 2,45
Max. 0,015 0 ,015 0,28 5,80
\ j
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